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RESUMEN 
Se construyeron biosensores enzimaticos cableados basados en la 
inmovilizacion de una oxidasa (glucosa oxidasa, lactato oxidasa 6 peroxidasa) en un 
hidrogel redox formado por el entrecruzamiento de la enzima, polialilamina 
conteniendo un cornplejo de osrnio (PAAOs) y polietilediglicidilr5ter (PEG) como 
entrecruzante, sobre electrodos de carbon vitreo y de oro. Se estudio el rango de 
linealidad y la reproducibilidad de estos electrodos al ser utilizados como detectores 
en un sistema FIA. Utilizando electrodos basados en glucosa oxidasa se estudio el 
efecto de distintas proporciones de entrecruzante (PEG); utilizando tecnicas de 
voltametrias ciclicas se estudio el efecto del cambio de fuerza ionica en el medio. La 
leche afecta de manera irreversible a estos electrodos monoezimaticos. 
Se diseAaron distintos tipos de biosensores bienzimaticos bicapa, en 10s que 
peroxidasa entrecruzada con PAAOs se encuentra en la capa mas cercana al 
electrodo, y lactato oxidasa en la capa mas externa. Se estudio el efecto de la leche 
sobre ambas capas enzimaticas, demostrandose que esta configuracion es mas 
apropiada para la determinacion de la concentracion de L-lactato en muestras Iacteas. 
Se ha descripto un metodo rapido para determinar la capacidad fermentativa de 
distintas especies de Lactobacillus. Este metodo permite cuantificar esta capacidad, 
proporcionando una informacion mas completa del metabolismo de 10s hidratos de 
carbono; posibilita el estudio de cepas mutantes suministrando inforrnacion mas 
completa acerca de las posibles modificaciones en el metabolismo de 10s fuentes de 
carbono utilizadas. 
Palabras clave: Biosensores microbianos, Biosensores enzimaticos, 
Polialilamina-osmio, Lactato oxidasa, Glucosa oxidasa, Peroxidasa, 
Lactobacillus, Inmovilizacion. 
SUMMARY 
Enzymatic "wired" biosensors based in the immobilization of one oxidase 
(glucose oxidase, lactate oxidase or peroxidase) within an redox hydrogel formed by 
crosslinking of enzyme, polyallylamine containing an osmium complex (PMOS) and 
poly(ethy1ene glycol) (PEG), onto glassy carbon or gold electrodes were constructed. 
We study the reproducibility and lineal span of these electrodes when they were used 
as detectors in a FIA system. 
To complete their characterization we study the effect of different PMOS 1 PEG 
ratios in the construction of enzymatic biosensores, the effect of pH, temperature and 
ionic strength. The effect of milk samples and their response were analyzed, these 
complex analytical matrix affect these electrodes catalytic current. 
We designs bilayer bienzyme biosensors; in these system the peroxidase layer, 
over the electrode ("wired"), are separated from the outer membrane containing lactate 
oxidase (not "wired1'). We study the effect over both layer of milk samples; from these 
studies a bienzyme electrode configuration was found as the most appropriate array 
from the determination of L-lactate in milk samples. 
A microbial biosensor based on calcium alginate immobilized Lactobacillus cells 
coupled to a pH electrode was developed for quantitative determination of carbohydrate 
fermentation activity. The evolution of acid production in a continuous flow-stopped 
biorreactor was monitored for different sugar solution. The procedure can give 
quantitative results compared to other reported techniques for carbohydrate fermentation 
pattern from which only qualitative results are obtained. 
Kev Words: Enzymatic biosensors, Microbial biosensors, Polyallylamine- 
osmium, Lactate oxidase, Glucose oxidase, Peroxidase, Lactobacillus, 
immobilization. 
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1. INTRODUCCION 
1 .I. Caracten'sticas de 10s biosensores 
Los biosensores se componen por algun tipo de material biologico, &lulas vivas o 
parte de ellas, asociadas a un transductor que convierte (o traduce) la setial bioquimica 
producida en una setial electrica como puede verse en la figura 1 .I. 
Seiial Seiial 
Bioquimica Electrica ElCctrica 
Material Procesado Transductor Amplificador Biologico y archivo 
Figura 1.1. Esquema general (bloques) de un biosensor 
La setial electrical proporcional a la concentracion del analito, debe ser 
amplificada convenientemente, ya que las setiales producidas por 10s transductores son 
en general pequetias, y enviada a alglln sistema de registro de datos y display, cuya 
funcion es presentar ylo procesar la information obtenida 3. 
La especificidad del reconocimiento biologico perrnite que muchos de 10s 
biosensores enzimaticos puedan operar en matrices complejas, evitando de esa manera 
10s pasos de purificacion que son indispensables en la mayona de 10s metodos analiticos 
convencionales. El material biologico mas utilizado son las enzimas, en especial la 
glucosa oxidasa (EC 1 .I .3.4). Utilizando esta enzima, en 1962 Clark describe el primer 
biosensor enzimatico (tarnbien llamados electrodes enzimaticos). Otras enzirnas 
utilizadas en el disetio de biosensores han sido la colesterol oxidasa (EC 1.1.3.6), 
peroxidasas - (EC 1.1 1 .I), lactato oxidasa - (EC 1.1.3.~)~ urato oxidasa ' ' lo (EC 
1.7.3.3) entre otras. El segundo material biologico mas utilizado son celulas microbianas 
intactas, especialmente de levaduras y bacterias; se destaca Sacchammyces ce~visiae 
como el material celular mas utilizado en la construccion de biosensores ". Tambien se 
han publicado trabajos utilizando tejidos, celulas de mamifero, estructuras sensoriales de 
insectos, etc. 
determinacion de O2 y H202; estos dos rjltimos reactivo y producto, respectivamente, de 
muchas oxidasas. Transductores potenciometricos y amperometricos han sido utilizados 
en este trabajo, y se describiran especialmente en el Capitulo 3. 
Los fotomultiplicadores y detectores de luz de estado solido son empleados 
principalmente cuando se utiliza como material biologico bacterias luminiscentes de 
origen marino 12, principalmente del genem Vibrio, o bien bacterias recombinantes IS 
como Escherichia coli expresando 10s genes lux. El avance en el area de las fibras 
opticas y de las tecnicas de ingenieria genetica ha impulsado fuertemente desarrollos en 
este sentido14. 
Los procesos metabolicos de las celulas y las reacciones de muchas enzimas 
proceden liberando un exceso de energia, en forma de calor, al medio circundante. Esto 
puede ser detectado usando sensores de temperatura; 10s mas empleados actualmente 
son termistores del tipo NTC (negative temperature coefficient), componentes 
electronicos pasivos y pequeiios, en 10s que su resistencia electrica disminuye al 
aumentar la temperatura 15. En configuracion adecuada (medicion diferencial con dos 
termistores en un puente de Weastone), es posible detectar pequefios cambios 
terrnicos. La entalpia de oxidacion de la glucosa a gluconato es de -80 kJ I mol I, lo que 
ha permitido utilizarla en la construction de biosensores basados en termistores 16. 
El cambio de masa que se produce cuando un antigen0 se une a un anticuerpo 
17 puede medirse mediante transductores piezoelectricos (microbalanzas de cuarzo). En 
estos biosensores el anticuerpo es fijado sobre un cristal de cuarzo, que es excitado a 
determinada frecuencia (por ejemplo, 10 MHz), siendo 10s cambios en la frecuencia de 
oscilacion proporcionales al cambio de masa sobre el cristal. 
Los sistemas de medicion, como en otras areas de la quimica analitica, 
evolucionan hacia sistemas de inyeccion en flujo (FIA) que permiten elevado nljmero de 
muestras 1 hora, posibilidad de automatizacion, elevada reproducibilidad y poca 
dependencia del operador. 
La combinacion de distintos materiales bioldgicos (principalmente enzimas y 
dlulas) con 10s muy diversos transductores disponibles dan cuenta de la variedad de 
sistemas analiticos diseiiados hasta el presente y sus enormes posibilidades futuras. 
1.2. Biosensores enzimaticos y microbianos 
La gran mayoria de las publicaciones referidas a biosensores utilizan enzimas 
corno material biologico. Las principales ventajas de 10s biosensores enzimaticos 
18-21 
respecto a 10s microbianos son las siguientes : 
I .Elevada especificidad 
II .Tiempos de respuesta breves, en general menores al minuto. 
Ill .Retornan rapidamente a la linea de base. 
IV .Se pueden usar inhibidores de crecimiento microbiano en las soluciones 
V .Material biologico mas homogeneo y predecible 
Los biosensores basados en &lulas tienen corno inconveniente adicional que 10s 
protocolos de inmovilizacion, conservation y uso del sensor deben proteger la viabilidad 
de 10s organismos utilizados. Sin embargo, en algunas aplicaciones 10s biosensores 
rnicrobianos son preferibles. Enumeramos a continuacion algunas ventajas de ellos 
respecto a 10s enzimaticos: 
I .Menos sensibles a la inhibicion por componentes de la muestra. 
II .Mas tolerantes a valores suboptimos de pHl temperatura y otros. 
Ill .La purificacion de determinada enzima no es necesaria. 
IV .Puede modificarse la especificidad. 
Es interesante discutir el punto IV; la mayoria de 10s biosensores microbianos 
son de una muy limitada especificidad; en ciertas situaciones esta falta de especificidad 
es una ventaja, corno por ejemplo en el caso de las mediciones de demanda bioquimica 
de oxigeno (DBO). Tambien es una caracteristica de merito cuando se intenta disefiar 
un sensor que permita evaluar en forma rapida la toxicidad global de una muestra de 
agua. Utilizando organismos mutantes o recombinantes es posible aumentar la 
especificidad. En la seccion 1.5 se discutiran algunos casos. 
1.3. Enzimas 
Las enzimas de tip0 redox u oxidorreductasas han sido las mas ernpleadas en 
el disetio de biosensores. La deteccibn de la produccion de peroxido o el consumo de 
oxigeno es sencillo utilizando metodos electroquimicos de tipo amperometricos, lo que 
Las enzimas de tip0 redox u oxidorreductasas han sido las mas empleadas en 
el disefio de biosensores. La deteccion de la produccion de peroxido o el consumo de 
oxigeno es sencillo utilizando metodos electroquimicos de tipo amperometricos, lo 
que explica en parte la utilizacion de este tipo de enzimas. Otro motivo importante es 
que utilizando mediadores redox (mediadores solubles, polimeros redox u otros) es 
posible conducir 10s electrones producidos o consumidos por la accion enzimatica 
directamente hasta o desde la superficie de un electrodo amperometrico, 
obteniendose una seiial en comente directamente proporcional a las moleculas de 
sustrato que intervienen en la reaccion catalizada por la oxidasa. 
Es posible clasificar las enzimas redox considerando la naturaleza del grupo 
prostetico asociado; flavina, quinona, hem0 o cobre. 
1.3.1. Flavoproteinas, glucosa oxidasa y lactato oxidasa 
Las flavoproteinas contienen FAD (flavina adenina dinucleotido) como grupo 
prostetico. Este grupo generalmente esta fuertemente unido a la proteina, en forma 
no covalente. Durante la accion catalitica, el FAD es en primer lugar reducido por la 
reaccion con el sustrato, y luego reoxidado por reaccion con el oxigeno. La forma 
oxidada de la enzima es de color amarillo, mientras que la forma reducida es incolora, 
22 lo que permite seguir el curso de la reaccion espectrofotometricamente . La 
reaccion se observa en las ecuaciones 1.1 y 1.2; Enz(FAD) y Enz(FADH2) 
representan respectivamente, la forma oxidada y reducida de la enzima. 
Enz(FAD) + Sustrato - Enz(FADH2) + Producto 1 .I 
La glucosa oxidasa (EC 1.1.3.4) cataliza la reaccion que se observa en la 
ecuacion 1.3. 
La fuente mas utilizada para obtener esta enzima son hongos, en especial de 
Aspergillus niger. La GOx proveniente de este hongo es un homodimero con un peso 
molecular de entre 150 - 180 kDa, conteniendo 2 FAD fuertemente unidos, su 
separacion solo es posible en condiciones desnaturalizantes. Posee alto contenido 
de carbohidratos (10 -16 % en peso) principalmente manosa. Se ha deterrninado su 
estructura cuatemaria mediante tecnicas de difraccion de Rayos X. Su estabilidad 
23 - 24 liofilizada o en soiucion es muy elevada y resistente a inhibidores . 
El K, para la glucosa a pH 5,6 y a 25 grados centigrados 25 (solution saturada 
en aire) es de 3,3 M o segun otros autores 26 1 , I  lo-' M. 
La lactato oxidasa proveniente de Pediococcus sp. (EC I .I .3.x) cataliza la 
siguiente reaccion: 
L-Lactato + O2 - Piruvato + H202 
La temperatura optima para esta enzima es de 35" C y pierde rapidamente su 
actividad a temperaturas superiores a 45 "C. El K,,, utilizando como sustrato L-lactato 
es de7  IO-~M'~ .  
Lactato oxidasa proveniente de otras fuentes (Mycobacterium smegmafis) es 
inhibida competitivamente por aniones inorganicos (fosfato, sulfato) y por algunos 
28 aniones organicos monocarboxilicos (formato, acetato) . Resulta fuertemente 
inhibida por oxalato, inhibicion que resulta irreversible en presencia de luz por 
formacion de un aducto unido a la flavina 29. 
1.3.2. Hemoproteinas, peroxidasa 
Las hemoproteinas contienen Hemo como grupo prostetico; este grupo en la 
peroxidasa de rabano picante (HRP, EC 1.1 1.1.7) esta mas debilmente unido, 
comparado con otras hemoproteinas; una vez separado el grupo prostetico, la 
velocidad de recombinacion entre el grupo hem0 y la apoproteina es mucho mas 
22 lenta que en otras proteinas, como la hemoglobina . La reaccion que cataliza 
puede escribirse de manera simplificada segrin las ecuaciones 1.5 y 1.6. 
2HRP + H202 - 2 complejo I1 + H20 
2 complejo I1 + donor-Hz - 2HRP + donor 
En el esquerna 1 .I. puede observarse un modelo acerca de la accion de esta 
enzima. La HRP reacciona con su sustrato (perdxido), el que oxida al grupo hemo, 
obteniendose el Compuesto I; En ausencia de donores de electrones adecuados, el 
Compuesto I se descompone lentarnente. En presencia de donores adecuados, el 
Compuesto I es reducido en dos pasos secuenciales de transferencia de un electron; 
el primero de ellos produce el Compuesto 11 y un radical fibre resultante de la oxidation 
del donor. Un exceso de sustrato (perbxido) favorece la formacibn de 10s Compuestos 
Ill y IV, inactivos, resultando en inhibicion de la enzima. 
Peroxidasa 
I 
Donor oxidado (D) f c  Hz02 
t Cornpuesto I 
Donor de protones (DH) 1 I Donor de protones (DH) I 
1 'I i Donor oxidado (D) 
Compuesto ll 
I Exceso de sustrato 
7 
Compuesto Ill y lV (Inactivo) 
Esquema 1.1. Reaccibn para HRP. Los Compuestos I y 11 se 
forman durante e l  ciclo catalitico. El exceso de per6xido (entre 
0,l y 2 rnM, dependiendo del donor de protones utilizado) 
provoca la inhibici6n de la enzima. 
La peroxidasa de rabano tiene un peso molecular de 44 kD, esta 
extensivamente glicosilada, contiene calcio y cuatro puentes disulfuro; otras 
caracteristicas importantes son la posibilidad de utilizar una amplia variedad de 
donores de protones, estabilidad y velocidades cataliticas elevadas 31. 
1.4. Bacterias del acido lactico 
Las bacterias del acido lactico (LABS) son Gram-positivas, generalmente no 
moviles y no esporulantes, que producen como ljnico o mayor product0 de su 
metabolismo fermentativo acido Iactico. El genero esta compuesto por unas 50 
especies. Los miembros de este grupo son microaerofilos, si bien algunas especies 
son aerotolerantes, su crecimiento es optimo en condiciones anaerobicas o 
microaerobicas; concentraciones de C02 del 5% estimulan su crecimiento; esta 
condition impide la utilizacion de sensores de O2 o de C02 como transductores 
(figural .I). No poseen sistema de transporte de electrones y fosforilacion oxidativa, 
carecen de citocromos y porfirinas, por lo que su obtencion de energia esta limitada a 
la fosforilacion de ADP a nivel de sustrato. Tampoco poseen catalasas. 
Muchos de 10s miembros de este grupo s61o pueden obtener energia de la 
oxidacion de azucares y compuestos relacionados, por lo que estan restringidos a 
aquellos habitats en que 10s azlicares estan presentes. Tienen restringidas 
habilidades biosinteticas, requiriendo medios de cultivo complejos, conteniendo 
aminoacidos, vitaminas, purinas y otras moleculas, las que usualmente se logra 
32 - 33 suplementando 10s medios de cultivo con extract0 de levadura . 
Poseen metabolismo fermentativo; el producto principal de la degradacion de 
fuentes de carbono es acido Iactico, otros productos adicionales son acetato, etanol, 
dioxido de carbono, formato y acetato. La principal via de fermentacion para las 
hexosas involucra la ruta de Embden-Meyerhof (glucolisis), seguida de una paso 
reductivo para la regeneracion del NAD'. 
En la fermentacion homolactica un rnol de hexosa se degrada a 2 moles de 
acido Iactico (90 % del producto final). En la fermentacion heterolactica 1 mol de 
hexosa se degrada obteniendose 1 rnol de C02, 1 rnol de etanol o acido acetic0 y 1 
rnol de acido Iactico. En las primeras, el producto de fermentacion es casi 
exclusivamente acido Iactico, mientras que las segundas producen tambien etanol y 
dioxido de carbono. El acido lactico formado posee la configuracion D- o L- 
dependiendo de la estereoespecificidad de la lactato deshidrogenasa presente en las 
celulas. El racemato puede ser formado si estan presentes D- y L-lactato 
deshidrogenasa o por la presencia enzimas capaces de interconvertir ambos isomeros 
(racemasas). Algunas especies producen acido lactico racemico, mientras que otras 
solo L-lactato (Lactobacillus acidophilus), aunque en distintas etapas de crecimiento 
las proporciones de L y D lactato pueden cambiar. 
Los Lactobacillus tienen forma de bastones, y son comunes en productos 
Iacteos. Algunas cepas son utilizadas como starters o iniciadores en la produccion de 
yoghurt, cremas, quesos, leches acidofilas y otros productos (chacinados, salsa de 
soja, pickles, etc). 
Una caracteristica fundamental de 10s Lactobacillus es su resistencia a 10s 
medios acidos, muchas de ellas pueden crecer en valores de pH = 4,O. La acidez de 
10s productos fermentados por Lactobacillus contribuye de manera importante a la 
conservation de estos productos. La concentracion de acido lactico puede ser 
utilizada como criterio de autenticidad en productos fermentados (yoghurt); asimismo 
concentraciones anomalas de lactato en leche (superiores a una acidez total 
equivalente a 2 g 1 I de acido lactico, estimado usualmente mediante titulacion con 
base) es indicativo de alteracion microbiologica. 
1.5. Estrategias utilizadas en el diseiio de biosensores enzimiticos 
El cosustrato fisiologico para la glucosa oxidasa (GOx) es el oxigeno, que 
genera peroxido de hidrogeno (seccion 1.3.1 .). Los primeros sistemas diseiados para 
la medicion de glucosa se basaron en la deteccion, de la produccion de H202 o bien 
en la disminucion de la concentracion de 0 2  por la accion de GOx sobre la glucosa 
utilizando metodos electroquimicos amperometricos ' 34. LOS sensores diseiados de 
esta manera se han denominado electrodos enzimaticos de primera generacion. 
Algunos de 10s inconvenientes que poseen 10s electrodos enzimaticos de 
primera neneracion son 10s siguientes: 
a) La seiial de corriente obtenida depende tambien de la concentracion del 
cosustrato, oxigeno; en presencia de concentraciones elevadas de glucosa el oxigeno 
se convierte en el limitante de la reaccion. 
b) El H202 formado acelera la degradacion de la enzima 35; fisiologicamente la 
presencia de peroxidasas limita la accion del peroxido sobre la enzima. 
c) El potencial requerido para medir peroxido en la superficie de un electrodo 
adecuado (el material mas utilizado es platino) es alto (700 mV Vs. ECS), lo que 
implica mayor posibilidad de que sustancias electroactivas presentes en la muestra se 
oxiden en la superficie del electrodo, provocando un flujo de corriente no relacionada a 
la concentraci6n de glucosa en el medio. 
d) Los electrodos sensores de oxigeno son sistemas relativamente lentos 
(tiempo de respuesta en el orden de 10s minutos), lo que limita fuertemente su 
capacidad analitica (muestras / hora). 
Teniendo en cuenta estos inconvenientes, en la decada del '80 se comenzaron 
a utilizar mediadores artificiales para reemplazar al 02, denominandose estos 
sistemas electrodos enzimaticos (biosensores) de senunda qeneracion . Los 
mediadores redox son moleculas capaces de oxidar FADH2 en forma rapida, 
reaccionar en forma reversible en la superficie de un electrodo y por lo general mas 
solubles que el oxigeno. Las moleculas mas utilizadas son derivados del ferroceno 35 y 
sales organicas 36. 
Estos sistemas han logrado independizar al sistema analitico del cofactor 
fisiologico de las oxidasas; algunos de sus inconvenientes son que 10s mediadores 
solubles en general son inestables, degradandose en poco tiempo (autooxidacion); no 
es posible inmovilizarlos en la superficie de 10s electrodos (se pierden hacia la 
muestra) y su comportamiento es altamente dependiente del pH '. 
En 10s electrodos enzimaticos denominad~s de tercera neneracion la enzima 
se encuentra inmovilizada en el sen0 de un polimero redox, que proporciona una via 
conductora para 10s electrones producidos o consumidos en una reaccion enzimatica. 
Estos sistemas se denominan "wired" o "cableados", dando cuenta de que las 
moleculas de enzima transfieren 10s electrones hasta o hacia la superficie del 
electrodo mediante un "cable" formado por 10s centros redox (en nuestro sistema un 
complejo de osmio) que se encuentran unidos a un polimero. Estos sistemas fueron 
propuestos por primera vez en a comienzo de la decada de 10s '90 por Heller 37. 
1.6. Aplicaciones de 10s biosensores 
Las aplicaciones mas importantes actualmente estan en el area de la quimica 
analitica clinica. Los sensores basados en glucosa oxidasa, portatiles, con tecnologia 
de tiras (strips) descartables, para uso hospitalario o domestic0 (control del nivel de 
glucemia en insulinodependientes), dan cuenta de casi todo el exito comercial de 10s 
biosensores 38. En las tiras diseiadas para medir glucosa por ExacTech 39 el electrodo 
de trabajo contiene glucosa oxidasa y I ,I1-dimetil-3-(I-hidroxi-2-aminoetil) ferroceno, 
inmovilizados sobre el electrodo de trabajo, y cubiertos con una membrana hidrofilica. 
Cada tira posee su propio electrodo de referencia y contraelectrodo. Los equipos que 
miden las tiras (potenciostatos) pesan menos de 30g y proporcionan la concentracion 
de glucosa en sangre entera en unos 30 segundos. 
En segundo lugar se encuentran 10s equipos multianalizadores, que combinan 
biosensores para glucosa, lactato, urea, colesterol y sensores no enzimaticos (pH, Na' 
K', C02, O2 y otros). 
I .6.1. Analisis clinicos 
Es el area de mayor impact0 comercial. Estan bien establecidos 10s sensores 
enzimaticos para glucosa, lactato, urea y otros analitos presentes en la sangre. La 
ventaja de 10s biosensores son basicamente tres: 
1) No es necesaria preparacion de la muestra, unicamente dilucion en algunos casos. 
2) El resultado analitico se obtiene tipicamente en menos de 1 minuto. 
3) Los volljmenes de muestra son de unos pocos microlitros. 
Los desarrollos en el caso de electrodos amperometricos intentan obtener 
sistemas analiticos de elevada estabilidad en el tiempo y potenciales de trabajo 
menores con el objeto de disminuir el efecto de posibles sustancias electroactivas 
presentes en las muestras (ascorbato), que ocasionan seiiales de corriente espurias; 
40 - 42 en este sentido son importantes 10s sistemas bienzimaticos peroxidasa / oxidasa . 
Otro objetivo importante es el diseiio de sensores implantables para monitoreo 
continuo de glucosa y lactato; en este campo el principal inconveniente es el 
desarrollo de materiales biocompatibles, la necesidad de esterilizar el dispositivo antes 
de su implantacion, evitar la liberacion de productos toxicos o que provoquen 
reacciones inmunologicas en el paciente; por ultimo, es necesario evitar 10s procesos 
de adsorcion de proteinas sobre el sensor, modificando la superficie del sensor o 
mediante la liberacion paulatina de anticoagulantes, como la heparina, con el objeto 
de prolongar la vida util del sensor implantado 43. 
1.6.2. Analisis de alimentos y procesos 
La industria alimenticia y la farmadutica tienen la necesidad de controlar 
procesos en 10s cuales es muy importante obtener instantaneamente y continuamente 
(control de proceso) uno o varios parametros, de por ejemplo, la actividad de las 
bacterias y hongos en un fermentador (produccion de yogur en un caso y de penicilina 
en el otro) posibilitando conocer exactamente el momento en el cual la reaccion debe 
ser detenida, y en caso de ser necesario como modificar el procedimiento para obtener 
44 - 45 el product0 deseado . 
Los sistemas analiticos disponibles permiten medir glucosa, sacarosa, fructosa, 
46 - 47 galactosa, acido Iactico, etanol y otros analitos . 
Otra aplicacion interesante es el desarrollo de sensores de capacidad 
ferrnentativa, que perrniten caracterizar rnetabolicarnente a una determinada cepa 
48 rnicrobiana o bien, para determinada cepa desarrollar medios de cultivo mas 
adecuados o la deteccion inespecifica de sustancias inhibidoras. 
1.6.3. Analisis d e  aguas y efluentes 
La dernanda bioquimica de oxigeno (DBO) estima la cantidad de materia 
organica facilrnente degradable por accion microbiologica; es un parametro importante 
y la rnayoria de las reglamentaciones establecen maxirnos en efluentes industriales y 
dorniciliarios; basados en electrodos sensores de O2 y ciertas especies de bacterias y 
49 - 51 hongos se han propuesto sensores de DBO, algunos de ellos cornercializados . 
Sensores basados en acetilcolinesterasa (E.C. 3.1.1.7) perrniten estirnar la 
concentracion de toxicos en el rnedio arnbiente que inhiben esta enzima, 
particularmente sensible a pesticidas organofosforados 5 2 .  
lnmunosensores especificos para distintos pesticidas han sido desarrollados, 
inrnovilizando sobre transductores adecuados anticuerpos anti-pesticida 53 - 54 . Otra 
posibilidad explotada para la deteccion de toxicos en el medio acuatico es utilizar 
enzimas cuyos inhibidores son conocidos y lirnitados, estimandose su concentracion 
55 - 56 utilizando la disrninucion de seiial a una concentracion de sustrato constante . 
Utilizando celulas microbianas enteras y viables se han propuesto sensores 
57 - 58 genericos e inespecificos de toxicidad en el medio . Con el objeto de aumentar la 
especificidad a algun toxico en particular, se han modificado celulas bacterianas con 
plasrnidos, en 10s que se ubica un sisterna reporter (operon lux) bajo la regulacion de 
el prornotor dei operon mer que se activa especificamente en presencia de Hg", de tal 
manera que la ernision de luz es proporcionai a la presencia de ~ g "  en el medio 59. 
1.7. Objetivos de la Tesis 
Nuestro laboratorio sintetizb un nuevo complejo de osmio, con una estructura 
del tipo (O~(bpy)~Cl(pyC~O))' donde bpy es 2,2-bipiridina y pyCHO es piridina-4- 
aldehido. Este complejo se une a polialilamina, obteniendose el compuesto que puede 
verse en la figura I .2, donde m y n estan en una relaci6n 1:8. 
Figura 1.2. Estructura molecular de la poliaIilamina-osmio 
(PAAOs) 
Algunas caracteristicas importantes del PAAOs son su elevada estabilidad, y 
su potencial formal de reducci6n de 0,26 V vs ECS (a 25 "C en soluci6n acuosa) lo 
que lo hace adecuado para practicamente cualquier solvente y cualquier tipo de 
electrodo. 
On objetivo de esta tesis es ensayar este polimero en la construction de 
biosensores enzimaticos cableados ("wired")basados en varias oxidasas. Se estudia 
su estabilidad frente a distintos pHs, temperatura, fuerza i6nica. Se optimiza la 
concentraci6n de entrecruzante para obtener buena relacion entre sefial observada y 
estabilidad en el tiempo. Se prueba que este mediador redox puede usarse en 
matrices complejas y se lo caracteriza; las publicaciones referidas a la utilizacion de 
biosensores enzimaticos en medios distintos a soluciones tampon o plasma sanguine0 
son escasas 60; se propone entonces enfrentar 10s electrodos construidos con medios 
reales, y el estudiar las posibilidades de utilizarlos como sistemas analiticos en medios 
complejos. Como sistema modelo se eligio leche por su importancia industrial. 
Se intenta eliminar 10s pasos previos al analisis (clean-up), que en muestras 
complejas implican un importante aumento de 10s costos, reactivos y tiempo necesario 
para obtener el resultado analitico buscado. La especificidad del material biologico 
(enzimas) permite reconocer el analito en mezclas complejas; sin embargo, pueden 
estar presentes en la matriz analitica sustancias que contaminen el electrodo, inhiban 
o degraden las enzimas utilizadas, impidiendo el funcionamiento del sistema en forma 
reversible o destruyendolo irreversiblemente. 
Se estudian fermentaciones lacticas utilizando 10s sensores enzimaticos 
desarrollados en mediciones on line / ex situ, por lo que deben ser funcionales y 
estables en medios basados en leche. 
Se realizan estudios para seleccionar condiciones de inmovilizacion de celulas 
del genero Lactobacillus (LABs), que permitan evaluar la capacidad fermentativa de 
hidratos de carbono. Utilizando distintas cepas de este grupo (LABs) se evaluan 
soportes (agar-agar y alginato de calcio) que permiten la inmovilizacion de celulas 
para el disefio de biosensores. La tecnologia de celulas inmovilizadas (TCI) ha sido 
61 evaluada en cuanto su potencial aplicacion en la industria lechera . Estas 
aplicaciones incluyen la acidificacion de leche cruda con anterioridad a la 
ultrafiltracion, la produccion de yoghurt y otras. 
El empleo de esta tecnologia (TCI) permite el diseio de biosensores para el 
desarrollo de tecnicas de evaluacion de actividad fermentativa y caracterizacion de 
cepas de LABS utilizando sistemas FIA y deteccion potenciometrica del acido lactico 
formado. Se cornparan las tecnicas desarrolladas con aquellas establecidas para la 
caracterizaron de LABs. 
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2. TEORIA DE LOS METODOS 
ANALITICOS EMPLEADOS 
2.1. Metodos amperometricos 
Los metodos amperometricos utilizados son del tipo potenciostaticos; en estos 
se fija un potencial entre el electrodo de referencia y el de trabajo, de tal manera de 
que se oxiden o reduzcan las especies de interes, midiendose la coniente que circula 
entre el electrodo de trabajo y el contraelectrodo. 
2.1 .l. Cronoamperometria 
En este metodo se fija el potencial en un valor donde la especie de interes 
sufre una reaccion redox en la superficie del electrodo. El potencial se mantiene 
constante a lo largo del tiempo, como se observa en la figura 2.1. La variable de 
salida es corriente, la que es proporcional a la concentracion de la especie que se 
reduce u oxida en la superficie del electrodo de trabajo, segun la ecuacion 2.1 .: 
Tiempo 
Figura 2.1. En las tecnicas cronoamperom~tricas, el potencial se 
mantiene a un valor constante. 
La variacion de comente en el tiempo para un electrodo estacionario 
dependera del potencial aplicado y la geometria del electrodo. A un sobrepotencial lo 
suficientemente mayor que el de la cupla en estudio la corriente observada 
dependera del proceso de difusion y de la geometria del electrodo. Un electrodo 
plano puede aproximarse a un plano infinito y la corriente disminuira con el tiempo, 
mientras que para una gota de mercurio (electrodo de gota colgante) puede 
aproximarse a una esfera y la comente tendera a un valor constante ' -3. En el caso 
de un electrodo plano, 
En donde i es la intensidad de comente, n el nljmero de electrones 
intercambiados, A el area del electrodo, D el coeficiente de difusion de la especie 
electroactiva, C la concentracion de la especie electroactiva y t el tiempo transcurrido 
desde el salto de potencial. 
En nuestro caso, las especies redox se encuentran adsorbidas en la superficie 
del electrodo (PAAOs, un polimero redox), por lo que se registra una rapida caida de 
la corriente, hasta que esta toma valores constantes y cercanos a cero cuando el 
polimero redox cambia su estado de oxidacion. 
En el caso estudiado en este trabajo la enzima redox regenera la especie 
oxidada en el electrodo, como se observa en la ecuacion 2.3. 
k 
Enz (red) + 0 - Enz (ox) + R 
En presencia de exceso de sustrato la concentracion de enzima reducida 
permanece constante e igual a la concentracion total de la enzima, por lo que la 
reaccion puede considerarse de pseudo primer orden. La comente sera proporcional 
a: 
Donde k es la constante de velocidad de la ecuacion 2.3, CE es la 
concentracion total de enzima. En el caso de que el sistema no este saturado de 
sustrato la expresion se complica 4, per0 para reacciones rapidas la corriente es 
proporcional a la concentracion de sustrato, y de ahi su potencial valor como tecnica 
analitica. 
2.1.2. Voltametria ciclica 
En esta tecnica el potencial aplicado a 10s electrodos varia en funcion del 
tiempo, como puede verse en la figura 2.2. La velocidad de esta variacion puede ser 
regulada por la mayoria de 10s equipos en un rango de 1 V 1 seg - 1 mV 1 seg, asi 
como la amplitud de la ventana de potencial (E* - E'). 
Potencial 
Aplicado 
Tiempo 
Figura 2.2. Variation del potencial aplicado en las tecnicas de 
voltametria ciclica. 
La respuesta del sistema a este cambio de potencial en el tiempo se registra 
en graficos de coniente vs potencial, obteniendose representaciones graficas como la 
de la figura 2.3. En esta figura se observan algunos de 10s parametros habitualmente 
3 considerados al estudiar una voltametria ciclica . Es importante tambien la 
separacion entre 10s picos anodic0 y catodico, expresada como AEp = Epa - E,.
Si consideramos un proceso redox de transferencia de un electron a traves de 
un electrodo metalico (m) a una especie en solucion acuosa (aq), 
Es obvio que esta reaccion procedera si el electrodo puede actuar como una 
adecuada fuente o sumidero de electrones, dependiendo del potencial aplicado. La 
forma de la voltametria ciclica de este sistema dependera de la reversibilidad de la 
cupla redox A 1 A-, durante el banido o hemiciclo catodico se acumula la forma A-, 
oxidada, la que podra reducirse durante el hemiciclo anodic0 ;'. 
Los procesos de transferencia de electrones observados por tecnicas de 
voltametria ciclica pueden ser reversibles, irreversibles o cuasireversibles. Un proceso 
reversible de transferencia de un electron para una especie en solucion puede ser 
diagnosticado siguiendo 10s siguientes criterios . 
a) AEp = 59 mV si la temperatura es de 25 "C 
b) iPa 1 ipc = I 
c) E, es independiente de V. 
En 10s procesos de tipo irreversible no cumplen con las caracteristicas 
enunciadas, y A- solo puede ser reconvertido en A a potenciales mucho mas 
catodicos que 10s observados en 10s procesos reversibles. Los procesos reversible e 
irreversibles son situaciones limites; se ha empleado el terrnino cuasi-reversibles para 
reacciones que muestran limitaciones cineticas para la transferencia de electrones. 
0.2 0.3 
E / voltios 
Figura 2.3. Voltametria ciclica tipica de una especie adsorbida 
sobre un electrodo de trabajo. Se indican algunos parhetros 
importantes para su andisis. 
2.2. Metodos potenciometricos 
Los metodos potenciometricos se basan en la medicion de la diferencia de 
potencial que aparece entre dos electrodos adecuados (denominados electrodo de 
medicion y electrodo de referencia) en condiciones tales que la circulacion de 
corriente entre 10s electrodos sea practicamente nula. 
El electrodo de referencia debe tener un potencial estable e independiente de 
la composicion de la solucion en estudio; 10s mas utilizados son el electrodo de 
calomel saturado (ECS) formado por Hg metalico y Hg2CI2 en equilibrio con una 
solucion saturada de KCI, o el de plata-cloruro de plata (Ag / AgCI) que esta 
compuesto por un alambre de plata (cubierto con una capa de AgCI) sumergido en 
una solucion de KC1 saturada en AgC16. 
Los metodos potenciometricos tienen muchas aplicaciones analiticas, ya que 
es posible construir electrodos de medicion o indicadores sensibles a diversos 
analitos; el sistema mas utilizado es el electrodo indicador de vidrio sensible a la 
actividad de protones, conocido como electrodo de pH. El pH es una medida de la 
acidez de un medio acuoso diluido, y esta definido de la siguiente manera ' : 
Donde aHjo+ es la actividad de H', que en soluciones diluidas puede 
aproximarse a la concentracion. Otros electrodos potenciometricos permiten sensar 
N', C(', NH;, Cs', ~ i '  y ~ g '  entre otros cationes, esta selectividad se ha logrado 
modificando la composicion de la membrana de vidrio. Sistemas potenciometricos 
detectores de gases (C02, NH3, SO2 y otros) se han desarrollado intercalando entre 
10s electrodos y el medio una chmara con una solucion electrolitica adecuada y una 
rnembrana extema permeable a 10s gases. 
Un sistema modemo para la medicion de pH, y que ha sido utilizado para la 
construccion de biosensores debido a su pequeiio tamaiio y mayor resistencia 
mecanica son 10s sensores basados en transistores tipo FET (transistores de efecto 
de carnpo), componentes electronicos de estado solido y pequeiio tamaio . En 10s 
transistores (construidos con semiconductores) la corriente que circula entre la 
entrada y la salida esta regulada por una compuerta (gate). Si esta compuerta es 
sensible a 10s H', la corriente que circula por el componente se hace dependiente de 
la concentracion de H'. Un inconveniente de estos sistemas es que es mas complejo 
el equipamiento electronic0 (pH-metro) asociado a estos electrodos. Genericamente, 
estos transistores sensibles a iones se denominan ISFET, transistores de efecto de 
campo ion selectivos, y su utilization como transductores en biosensores microbianos 
y enzimaticos esta en aumento '-* . 
2.3. Analisis por inyeccion en flujo 
El analisis por inyeccion en flujo (FIA) es un metodo por el cual un detector 
monitorea continuamente una propiedad de un fluido en movimiento, como la 
absorbancia a una determinada longitud de onda. Cuando se inyecta una rnuestra 
esta es arrastrada por el fluido, y al pasar frente al detector este registra un cambio 
en la variable rnedida. 
Los componentes minimos de un sistema FIA son : 
a) Sistema de propulsion del fluido; en sistemas de baja presion, como el 
utilizado en este trabajo, generalmente se utilizan bombas peristalticas. Este sistema 
de bombeo tiene el inconveniente de que es pulsatil; bombas con pocos rodillos 
producen un flujo inadecuado para 10s sistemas FIA. De ser necesario se utilizan 
diversos sistemas amortiguadores de las pulsaciones en el fluido impulsado. 
b) Sistema de inyeccion de muestra; las de uso mas general son las valvulas 
inyectoras de seis vias y dos posiciones. Permiten insertar en el flujo de carrier la 
muestra, cuyos volumenes pueden ser seleccionados en forma precisa utilizando 
lazos (loops) de diferentes volumenes. 
c) Sistema de deteccion; son detectores de uso frecuente 10s electroquimicos 
y espectrofotometricos. Deben originar una respuesta proporcional, dentro de ciertos 
limites, a la concentracion del analito. Generalmente el sistema de deteccion se 
encuentra en una celda de flujo adecuada. 
d) Sistema de adquisicion de datos, registro y procesado; las interfaces 
analogicasldigitales son muy adecuadas para este uso, permitiendo registros 
continuos y un conveniente forrnato digital de registro, lo que facilita el analisis de la 
informacion obtenida. 
Los primeros sistemas de este tipo fueron 10s autoanalizadores 
(AutoAnalayzer) producidos por Technicon hace cuarenta afios, para la 
determinacion de glucosa y urea en sangre. El aumento en el uso de equipos de 
cromatografia liquida de alta perfomance (HPLC, FPLC), cromatografia gaseosa (GC) 
y otras tecnicas cromatograficas han generalizado, actualmente, algunas de las 
bases o principios de funcionamiento de estas tecnicas analiticas lo .
Algunas de las ventajas que poseen 10s sistemas FIA respecto a la medicion 
discreta de muestras (batch) son que estas tecnicas son facilmente automatizables, 
permitiendo el uso de sistemas muestradores, que la velocidad o el tiempo necesario 
por analisis es muy pequeiio, pudiendo ser menor al minuto, y tambien es importante 
el ahorro de reactivos, al operar en escala norrnalmente de microanalisis 11 -13 
En la tabla 2.1 se consideran estos aspectos. 
Analisis convencionales (Batch) Analisis por inyeccion en flujo 
(FIA) 
Mayor Menor 
a consumo de muestra =. consumo de muestra 
* consumo y costo de reactivos a consumo y costo de reactivos 
3 residuos residuos 
a contaminacion, daiio ambiental 3 contaminacion, daiio ambiental 
* riesgo laboral =. riesgo laboral 
Elevada frecuencia de muestreo 
Mayor exactitud y reproducibilidad 
Aumento de selectividad 
Versatilidad y simplicidad 
Tabla 2.1. Comparacion de las principales caracteristicas de 10s 
metodos FIA respecto a 10s metodos convencionales, realizados 
en batch. 
2.3.1. Algunos parametros importantes en 10s sistemas FIA 
Seiial. 
En estos sistemas, el concept0 de estado de equilibrio es reemplazado por el 
de seiial transtoria, que esta relacionada con el pasaje frente al detector de la 
muestra, y que tiene la forma de un pico (figura 2.4). 
- 
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Figura 2.4. Sefiales producidas en un sistema FIA. El tiempo 
entre la inyeccion de la muestra S y el desarrollo de 10s picos 
depende del volumen de carrier entre el sistema de inyeccion y el 
detector, asi como de la velocidad de flujo. 
La altura H, el ancho W, o el area A contienen inforrnacion analitica . Debido 
a que se puede medir facilmente y esta directamente relacionada con la respuesta 
del detector, la mas utilizada de estas magnitudes es la altura de pico HI donde: 
donde k es la constante de proporcionalidad y C la concentracion del analito. En la 
figura 2.4 el punto de inyeccion de muestra se simboliza con la letra S, W es el ancho 
del pico; es habitual medirlo a "media altura", es el ancho en la mitad de la altura del 
pico, aunque es valido medirlo en otras alturas. Wt es el ancho de pic0 en la linea de 
base (una de las maneras posibles de cuantificarlo), y se obtiene extrapolando las 
ramas ascendente y descendente del pic0 hasta la linea de base; en el caso de un 
pic0 gausiano Wt abarcaria el 99,7 % del area total bajo el pic0 (p f 30); Wt limita el 
nljmero maximo de muestras que pueden ser discriminadas en un sistema FIA. 
Coeficiente de dispersion. 
Cuando la muestra es inyectada en la corriente del carrier, esta es empujada 
por el carrier, y en el camino al detector y dentro del detector sufre procesos de 
dispersion que dependen fundamentalmente de la geometria y diametro de las 
tubuladuras y de la velocidad de flujo del carrier. Esto da como resultado la forrnacion 
de un gradiente de concentracion, con la forma de un pico, con un continuo de 
concentraciones desde un miximo central, como se observa en la figura 2.5. 
t c0 tubuladura I 
580 
T / seg 
Figura 2.5. Una muestra homogenea de concentracibn CO sufre 
procesos de dispersion. 
Con el objetivo de diseiar y optimizar un sistema FIA, es necesario conocer 
cuanto de la muestra original es diluida en el camino hacia el detector. Se ha definido 
el coeficiente de dispersion Dl como la relacion entre la concentracion en la muestra 
del analito antes y despues de que el proceso de dispersion haya ocurrido '. 
Esto es, cuando la muestra se ha diluido 1:l con el carrier, D = 2. 
Arbitrariamente, se han clasificado 10s valores de dispersion de la siguiente manera: 
Limitada. D = 1-3 
Mediana. D = 3-10 
Grande. D > 10 
Los fenomenos responsables de la dispersion pueden ser clasificados en dos 
tipos de procesos que ocurren simultaneamente, fisicos y quimicos. El resultado final 
de la dispersion es una disminucion de la seiial que el mismo procedimiento 
generaria empleando una tecnica de batch, surgiendo entonces el concept0 de 
recuperacion de seiial, que es la relacion existente entre la seiial de equilibrio y la 
seiial del sistema FIA'. 
En la figura 2.5 se puede observar como una muestra originalmente 
homogenea se dispersa durante su movimiento a traves del sistema de flujo, 
cambiando la forrna del gradiente de concentracion original (CO) hacia un gradiente 
continuo de concentraciones, con una concentracion maxima (Cmm), igual o inferior a 
CO. 
Relacion entre la altura de pico v el volumen de muestra. 
Para unas dadas condiciones de velocidad de flujo del carrier, diametro de las 
tubuladuras y configuracion del sistema FIA, al inyectar mayores volumenes de 
muestra la altura de 10s picos o de la seiial registrada tambien aumenta, hasta que se 
alcanza un nivel miwimo ("estado de equilibrio"). En este estado final, la seiial medida 
debe corresponder a la seiial que entregaria una muestra sin diluir (CO) y el factor de 
dispersion seria D = I. 
Tratar de alcanzar las condiciones de D = 1 implica, sin embargo, la utilization 
de volumenes relativamente grandes de muestra, y por lo tanto un ensanchamiento 
proporcional de 10s picos, requiriendo tiempos mayores por analisis y limitando el 
numero de muestras que puede ser procesada por unidad de tiempo. Los tiempos 
necesarios para lavar el sistema de la muestra y regresar a 10s niveles de linea de 
base se incrementan mucho. Entonces, en un diseiio racional de un sistema FIA se 
considera que el maximo volumen de muestra deberia producir una seiial no superior 
al50% de la sefial maxima (Cmax) , o expresado de otra manera, D 2 2. 
Relacion entre el ancho del pico. el factor de dispersion v la frecuencia de muestreo. 
El ancho de 10s picos tiene un significado de gran importancia, ya que esta 
directamente relacionado con la duracion del ciclo de muestreo, la cantidad de 
muestras por unidad de tiempo que pueden ser analizadas, el consumo de reactivos 
y de tiempo. Para evitar que la dispersion sea elevada, la longitud de las tubuladuras 
entre la valvula de inyeccion y el detector no deben ser demasiado importantes, y no 
deben producirse turbulencias en adaptadores o conectores. El volumen inyectado 
debe ser el menor posible, de acuerdo a 10s limites de deteccion deseados y a 
consideraciones practicas. 
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3. MATERIALES Y METODOS 
UTILIZADOS 
3.1. Electrodes y celda electroquimica 
Como electrodos de medicion se utilizaron electrodos de carbon vitreo de 5,5 
mm de diametro, superficie igual a 23,76 mm2 (Tokai, Japon), o bien electrodos de oro 
de 3 mm de diametro (7,07 mm2) embujados en resina epoxi (Araldite, Ciba Geigy). 
La resina epoxi se torneo, obteniendose electrodos con rosca macho para ser 
utilizados en la celda de flujo que se describe mas adelante. Los electrodos se 
prepararon segun se detalla: 
1. - Se pulieron con papel de granulometria decreciente hasta 1200. 
11.- Se pulieron con alumina de 0, l  y 0,03 pm de diametro de particula y luego 
fueron sonicados 30 segundos en agua destilada. 
Antes de cada experiencia se repetia la etapa II. 
Como electrodos de referencia se utilizaron electrodos de calomel saturado 
(ECS) construidos en el laboratorio y controlados con un electrodo de referencia 
patron de calomel saturado. Se utilizo tambien electrodos de referencia plata 1 cioruro 
de plata (Ag / AgCI) comerciales, con union porosa de vicor (BAS). 
Los contraelectrodos fueron de platino, en forma de lamina o malla, incluidos 
en un tub0 de vidrio. 
Los electrodos de pH utilizados fueron del tip0 monobaston, cuerpo de epoxi, 
con electrodo de referencia de calomel saturado (Cole-Parrner). 
Las mediciones en condiciones estacionarias se realizaron utilizando una celda 
electroquimica de vidrio para tres electrodos (trabajo, referencia y contraelectrodo), 
con camisa de agua que se utilizo en 10s ensayos a diferentes temperaturas. 
3.2. Preparacion de las soluciones 
Se utilizo en todos 10s casos agua destilada calidad Milli-Q (sistema de 
purificacion Millipore). Todas las soluciones se prepararon utilizando reactivos de 
calidad analitica. 
3.2.1. Soluciones enzimaticas y patrones 
Las soluciones enzimaticas se prepararon de la siguiente manera; lactato 
oxidasa (LOX, EC 1.1.3.x) proveniente Pediococcus Sp. (Sigma Chemical Co.), en 
forma de solido liofilizado, 34 Unidlmg (donde I unidad convierte 1,O pmoles de L- 
lactato a piruvato y peroxido por minuto a pH 6,5 y 37°C) se disolvio en una solucion 
tampon Tris 25 mM, pH 7,2 preparado a partir de Tris base y ajustando el pH con 
acido clorhidrico diluido, obteniendose una soluci6n al 1% p I v de LOX.. 
Esta preparacion (10 mg I ml) se mantuvo en heladera a 5"C, se observo que 
podia ser utilizada durante aproximadamente dos / tres meses; luego se ese tiempo 
las corrientes cataliticas obsevadas en 10s sensores disminuian notablemente. 
Los patrones de lactato se prepararon a partir de una solucion madre 50 mM 
de L-Iactato, preparada en el momento, y se realizaron las diluciones necesarias en la 
solucion tampon utilizada como carrier, para obtener 10s patrones necesarios. 
La solucion de glucosa oxidasa (GOx, EC 1.1.3.4) se preparo utilizando una 
solucion concentrada de la enzima (250 mg / ml) proveniente de Aspergillus niger 
(gentileza de MediSense), y se diluyo con agua hasta una concentracion de 1 mg I ml 
en agua destilada. 
Los patrones de glucosa se prepararon a partir de una solucion madre 100 mM 
de glucosa, preparada por lo menos 24 horas antes de utilizarla, con el objeto de 
permitir se alcance el equilibrio de 10s anomeros por mutarrotacion. 
La solucion de peroxidasa (HRP) se preparo utilizando peroxidasa de 
rabano (horseradish) liofilizada (Boehringer Mannheim GmbH) grado 11, 190 Unid I mg, 
se preparo una solucion a1 0,l % en agua destilada. 
Los patrones de peroxido de hidrogeno se prepararon en el momento a partir 
de una solucion madre 1 mM de H202. 
3.2.2. Otras soluciones 
La solucion tampon empleada como carrier en el sistema FIA y en la mayoria 
de 10s experimentos en condiciones estacionarias contiene KH2P04 y K2HP04 50 mM, 
pH = 7,O y 0,l Molar en KC1 (electrolito soporte). De no mediar aclaracion, la solucion 
tampon tiene esta composicion. 
En 10s experirnentos de efecto de la fuerza ionica se utilizaron concentraciones 
crecientes de KNO, en solucion tampon de fosfatos 0, l  M, pH 7,O. 
Se preparo Ieche a partir de leche en polvo descremada. Se pesaron 10 
gramos de polvo y se llevo a 100 ml con agua destilada (segun instrucciones del 
fabricante). La composicion aproximada de esta leche reconstituida se observa en la 
tabla 3.1. 
Se utilizo medio MRS modificado, de la siguiente composicion por litro: triptona 
10 g; extracto de carne 8 g; extracto de levadura 4 g; K2HP04 2 g; acetato de sodio 5 
9; SO4 (NH,):, 2 g; citrato de sodio 2 g; MgS04.7H20 0,2 g; MnS04.4H20 50 mg; 
Tween 80 1,O ml. Esta composicion de MRS, sin fuente de carbon0 adicionada la 
denominaremos MRS basal. 
3.3. Sintesis del polimero redox 
1 Se ha utilizado un nuevo complejo de osmio sintetizado en 10s 
laboratorios de electroquimica, con una estructura del tipo ( o s ( ~ ~ ~ ) ~ c I ( ~ ~ c H o ) ) '  
donde bpy es 2,2'-bipiridina y pyCHO es piridina-4-aldehido. Este complejo se une a 
polialilamina, obteniendose un polimero cuya estructura molecular se esquematizo en 
la figura 1.2 (en lntroduccion) y denominaremos PAAOs. 
Algunas caracteristicas importantes del PAAOs son: elevada estabilidad en 
estados de oxidacion II y Ill; y un potencial formal de reduccion de 0,26 V vs ECS (a 
25 "C en solucion acuosa). 
Su sintesis se realizo de la siguiente manera: polialilamina clorhidrato (Aldrich) 
se sometio a dialisis contra agua durante tres dias utilizando una membrana de 
acetato de celulosa con capacidad para retener moleculas de peso molecular superior 
a 12000 (cut-off 12 KD); luego la solucion de polimero fue liofilizada. 15 mg de 
polialilamina clorhidrato fueron disueltos en metanol anhidro por medio del agregado 
de 40 pI de trietilamina. Se agito la solucion hasta disolucion completa del polimero. 
Se adicionaron lentamente 22 mg de (O~(byp)~Cl(pyCHO))Cl sintetizada seglin se ha 
2 informado previamente en solucion metanolica. La mezcla obtenida fue agitada 
durante 1 hora a temperatura ambiente, luego se la enfrio en baiio de hielo. Se 
agrego (en exceso) NaBH4 y se continuo agitando durante 1 hora. El metanol se 
elimino por evaporacion y el residuo obtenido disuelto en agua. Esta solucion de 
polimero fue purificada mediante dialisis durante tres dias. 
La concentracion del complejo de 0 s  fue evaluada mediante metodos 
espectrofotometricos, se asumio que la absortividad del complejo de 0 s  en el 
polimero es la misma que en (O~(bpy)~Cl(pyCHO))'. Mediciones de pH permitieron 
2 obtener la relacion entre grupos aminos libres y protonados . Se estimo que la 
relacion entre grupos amino : osmio es igual a 8:l. 
3.4. Sistema de inyeccion en flujo 
3.4.1. Celdas utilizadas 
Se utilizo una celda de flujo tip0 Wall - Jet. La celda fue disefiada y construida 
en nuestro laboratorio. Esta torneada en una pieza de acrilico transparente, y permite 
la conexion de un electrodo de referencia en su parte inferior, el electrodo de trabajo 
en la parte superior y el electrodo de medicion es atornillado en la parte central, como 
se obsewa en la figura 3.1. 
En este tip0 de celda el carrier pasa a traves de una tobera de 0,5 mm de 
diametro e impacta sobre el electrodo de trabajo. Esta configuracion permite aumentar 
la sensibilidad de la respuesta y evitar la formacion de un gradiente de 
concentraciones en la proximidad de la superficie del electrodo de trabajo, donde el 
analito es consumido. 
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Electrode 
de trabajo 
Figura 3.1. Representacibn esquematica de la celda de flujo 
empleada con electrodes enzimaticos. 
En 10s trabajos realizados con celulas microbianas inmovilizadas en geles de 
alginato se utilizo una celda donde el flujo de carrier se comporta de una manera 
similar al de una columna de filtration en geles. Esta construida utilizando un tub0 de 
poliamida, con 10s conectores necesarios para la entrada y salida del carrier (figura 
3 3 
3.2). Antes de la entrada del carrier en la celda, pasa por un espiral (coil) de 40 cm (no 
se observa en la figura 3.2) que permite que la soluci6n alcance la temperatura de 
trabajo antes de llegar a la celda. El volumen litil de la celda es de 3 ml, y se utilizaron 
en 10s ensayos 2 ml de cuentas de alginato de calcio. 
Carrier 
/- terrnostatico 
Desperdicio 7- 1\ Cuentas de alginato 
Figura 3.2. Representation esquematica de la celda de flujo 
utilizada con cClulas inmovilizadas en cuentas de alginato de 
calcio. 
3.4.2. Otros elementos del sistema 
Se utilizo una bomba ~eristaltica, cuya funcion es impulsar la solucion carrier a 
traves de 10s tubos que componen el sistema y de las celdas de flujo. Hemos 
empleado una bomba modelo Reglo (lsmatec) con capacidad para cuatro canales, 
que cuenta con 8 rodillos, lo que proporciona un flujo sumamente constante del 
carrier. Esta diseiiada para uso continuo, y posee velocidad regulable mediante un 
control anal6gico, con 100 velocidades discretas, entre 0,076 y 76 ml f min. Tambibn 
posee una interface analogica RS232, que permite que la bomba sea manejada 
mediante una PC e interfase adecuada. 
Valvula invectora. Se utilizo una valvula de inyeccion manual, de 6 canales y 2 
posiciones, marca Reodyne, apta para sistemas de baja presion. Esta valvula permite 
inyectar en el flujo de carrier volumenes bien definidos y constantes de muestra, de 
una manera reproducible. Se utilizaron loops que permitieron ensayar distintos 
volumenes de inyeccion de muestra, de 70 pL, 170 pL y 570 pL. Las conexiones 
distintos volumenes de inyeccion de muestra, de 70 pL, 170 pL y 570 pL. Las 
conexiones utilizadas fueron en general de Peek, y las tubuladuras (de un diametro 
interno de 1/16 de pulgada) de este mismo material o bien de Tygon. 
3.5. Tecnicas de inmovilizacion 
3.5.1. Entrecruzamiento con polialilamina 1 PEG 
El metodo empleado se denomina fraguado directo, consiste en colocar en la 
superficie del electrodo 10s distintos componentes, tipicamente una enzima, 
polietilenglicol (PEG 400) que actua como entrecruzante entre la enzima y el polimero 
redox utilizado, PAAOs. Estos reactivos se mezclan en la superficie del electrodo, y 
se permite que avance la reaccion de entrecruzado durante 24 horas, a 5°C en 
atmosfera humeda. En el caso de 10s electrodos bienzimaticos construidos solo la 
primer capa sobre el electrodo se construye de esta manera. Para las capas que se 
construyen sobre la anterior, la mezcla de 10s componentes se realiza sobre vidrio de 
reloj, y luego se coloca un volumen adecuado de esta mezcla sobre el electrodo. 
Entre distintas capas se permitio el fraguado durante por lo menos 24 horas a 5 "C en 
atmosfera humeda. En la figura 3.3 se observa la disposicion de estas capas sobre el 
electrodo de trabajo en 10s electrodos bienzimaticos. 
lo 2" 3" 4" capa 
I 
Electrodo HRPIOs Aislante LOX 
Figura 3.3. Disposition de las capas enzimaticas y aislantes sobre 
10s electrodos de carbon vitreo. La cornposicion precisa de estas 
capas en 10s electrodos construidos se encuentran en el tabla 3.2. 
En algunos casos se construyeron electrodos sin entrecruzante, observandose 
que la interaccion electrostatica enzima-PAAOs y 10s procesos de adsorcion de estos 
compuestos sobre el electrodo son importantes, obteniendose biosensores 
enzimaticos operativos. 
3.5.2. Alginato de calcio 
Se crecieron las celulas durante aproximadamente 24 horas en medio MRS 
basal con el agregado de la fuente de carbono elegida. Se cosecharon por 
centrifugation (2000 r.p.m., 15 minutos), y se resuspendieron en agua destilada. Se 
preparo 1 ml de solucion de alginato de sodio en agua, al 2%, y se mezclo 
perfectamente con un mismo volumen del resuspendido de celulas, en agua. Esta 
mezcla se coloco dentro de una jeringa esteril de 10 ml, y se deposit6 por goteo sobre 
un baio gelificante, bajo constante y fuerte agitacion. 
El baio gelificante (volumen 1 litro) esta formado por NaCl (0,2 M) y CaCI, 
(0,05 M). Este procedimiento permitio obtener cuentas (beads) de tamaiio uniforme y 
forma redondeada. 
Las cuentas permanecieron en el baAo gelificante durante 10 minutos y fueron 
lavadas con agua destilada. Luego de esto se colocaron en medio MRS basal 
adicionado con la fuente de carbono correspondiente al medio de crecimiento. Se 
ubicaron en una estufa a 37 "C durante 4 horas, y se guardaron en heladera a 5°C. 
3.5.3. Geles de agar-agar 
Se utilizo MRS-agar en concentraciones finales de 0,75 y 1,5% p 1 v. Estas 
concentraciones finales surgen de mezclar en partes iguales celulas resuspendidas en 
MRS basal, y MRS-agar a una temperatura de aproximadamente 50 "C. Rapidamente 
la suspencion resultante se distribuyo sobre capsulas de Petri, obteniendose una 
lamina de celulas en agar-agar. 
3.6. Metodos microbiologicos 
3.6.1. Cepas de Lactobacillus utilizadas 
Se utilizaron cepas tipo, provenientes de distintos ceparios (ATCC y CRL), y en 
algunos casos se utilizaron aislamientos realizados en nuestro laboratorio. 
Lactobacillus acidophilus, cepa CRL 1014. Homofermentativa, la mayoria de 
las cepas producen DL-Iactato. Acidificacion y coagulaci6n de la leche variable, entre 
0,3 y 1,9 % de acido lactico al final de la fermentacion. Temperatura optima de 
crecimiento 35-38 "C. Se han aislado del tracto intestinal de humanos y animales, asi 
como tambien en boca y vagina humanas 4. 
Lactobacillus casei, ATCC 393. Heterofermentativa facultativa, la mayoria de 
las cepas producen un exceso de L-lactato (90 %) respecto a la forma D-. El maximo 
producido en medio de leche es de 3,6%. Se han aislado de quesos y leche, 
productos Iacteos, tracto intestinal de humanos y animales, asi como tambien en boca 
y vagina humanas. 
Lactobacillus plantarurn, ATCC 1491 7. Heterofermentativa facultativa, produce 
DL-Iactato. Acidificacion y coagulacion de la leche variable, entre 0,3 y 1,2 % de acido 
Iactico al final de la fermentacion. Temperatura optima de crecimiento 30-35 "C. Se 
han aislado de productos Iacteos, en plantas de ferrnentacion, productos vegetales, 
tracto intestinal de humanos, boca y heces. No ha sido encontrada en boca y tracto 
intestinal de ratas, conejos y otros animales. 
Cepa Y3, aislada de yoghurt comercial, posiblemente Lactobacillus casei por 
patron de fermentacion. Se selecciono en primera instancia entre otros aislamientos 
de yogures por su elevada capacidad de acidification y rapido crecimiento. 
3.6.2. Condiciones y medios de cultivo 
Las cepas utilizadas fueron conservadas en heladera a 4°C en medio MRS 
basal adicionado con lactosa o en MRS conteniendo 15 % de glicerol a -70 "C. Las 
celulas se cultivaron en medio MRS basal con el agregado de glucosa, lactosa o 
maltosa como fuente de carbono, en una concentracion de 2 % p I v, a 37 "C. El 
agregado de distintas fuentes de carbono durante el cultivo de las celulas demostro 
tener efectos dramaticos en 10s ensayos. El inoculo para el cultivo utilizando glucosa o 
lactosa como fuente de carbono fue del 0,5 % v / v y de 1 % v / v respectivamente, 
debido a que el crecimiento resulto ser mas rapido en glucosa. Los cultivos se 
mantuvieron sin agitacion ni aireacion, durante 16-24 horas. 
3.6.3. Medicion de D.O. y conteo de celulas viables 
El crecimiento de las celulas se siguio mediante la medicion de absorbancia a 
550 nm. Los cultivos de 16-24 horas (volumen 35 ml), con una D.O. de entre 3 y 4 
fueron centrifugados y usados en 10s ensayos con celulas libres o inmovilizadas. En 
alicuotas de 1 ml se midi6 peso hljmedo y peso seco. Se siguio la viabilidad de las 
celulas mediante conteos en placa (ufc / ml), realizando diluciones seriadas en una 
solucion 8,5 g / I de NaCI, distribuyendo 100 pI sobre placas de Petri conteniendo 
MRS-agar (1,5 % agar, Merck) antes de la inmovilizaci6n, en las distintas etapas de 
10s ensayos y durante el almacenado en frio. Para el conteo de las celulas 
inmovilizadas, 3 cuentas se colocaron en 1 ml de una solucion de EDTA al 2%, el 
EDTA secuestra 10s iones Ca" del alginato de calcio, provocando su desestabilizacion 
rapidamente. 
3.6.4. Metodo estandar para la caracterizacion de Lactobaci//us 
5 Se realizo utilizando un metodo previamente descripto . Se colocaron en 
placas de 96 pozos 200 pI de medio MRS modificado (ADSA-MICRO, Barcelona, 
Espaiia), que carece de extract0 de carne e incorpora 0,04 g 1 I de indicador de pH, 
rojo de clorofenol. Se agrego a 10s pozos hidratos de carbono, a una concentracion 
final de 1 % p / v, y se inocularon con 10 pI de un cultivo de 16 horas, incubandose a 
37 "C. Cambios en la coloracion (rojo 1 amarillo) luego de un period0 de 24 horas se 
consideraron positivos, carnbios de coloracion luego de 3 dias de incubacion se 
consider6 respuesta positiva tardia (delayed). Se consideraron negativos aquellos 
ensayos en 10s que no se observo cambio de coloracion luego de 4 dias. Todos 10s 
ensayos se realizaron por duplicado. La nomenclatura utilizada es la siguiente: (+) 
positivo; (-) negativo; (d) respuesta positiva tardia (delayed). 
3.7. Electrodos y protocol~ utilizado en 10s ensayos de efecto del pH en 
las corrientes cataliticas 
Sobre electrodos de oro, de 3 mm. de diametro, se construyeron hidrogeles 
enzimaticos con la siguiente composicion, utilizando lactato oxidasa: 
1,5 pl P M O S  (0,3% plv) + 1,5 pI LOX ( I  % vlv) + 1,5 pI PEG 400 (0,1% vlv) 
Expresado en masa, su composicion es: 
4,5 pg PAAOs + 15 pg LOX + 1,5 pg PEG 400 
Electrodos basados en glucosa oxidasa, sobre el mismo material, se 
construyeron de la siguiente manera: 
1,5 pI PAAOs (0,3% plv) + 1,5 pI GOX (0,1% vlv) + 1,5 pl PEG 400 (0,1% vlv) 
Su composicion , expresada en masa es: 
4,s pg PMOS + 1,5 pg GOx + 1,5 pg PEG 400 
Se realizaron mediciones en solucion tampon fosfatos 50 mM, pH 7,O , 100 mM 
en KCI, 5 mM en glucosa para 10s ensayos con electrodos GOx y 2,5 mM en L-lactato 
en 10s ensayos con electrodos LOX. Se agreg6 HCI 2 M o NaOH 2M para obtener, por 
titulacion, 10s distintos pHs. 
Las mediciones se realizaron en el sistema FIA, en celda wall-jet, velocidad de 
flujo del carrier de 1,5 mllmin. Temperatura ambiente, aproximadamente 25 "C. El 
electrodo de trabajo se polarizo a 400 mV versus ECS. 
El protocolo utilizado fue el siguiente: 
A. Se coloca el electrodos en el sistema de flujo y se espera 10 minutos o hasta que 
su corriente se estabilice, utilizando como carrier solucion tampon pH = 7,O + KC1 
B. Se apaga la bomba peristaltica y se coloca como carrier solucion tampon + KC1 + 
glucosa, pH 7,O. Se enciende la bomba, y se mide la corriente a 10s 90 segundos (el 
carrier, considerando diametro y longitud de las tubuladuras llega a la celda en 
aproximadamente en 40 segundos) 
C. Se apaga la bomba, se titula el carrier (solucion tampon + KC1 + glucosa) para 
llevarlo al pH deseado. Se enciende la bomba, y se mide corriente a 10s 90 segundos. 
D. Se repite el punto C. para cada valor de pH deseado. 
E. Se llega a el valor de pH en el cual la corriente catalitica es minima o despreciable, 
se ensaya la recuperacion del electrodo a pH 7,O. 
F. Se utilizaron electrodos distintos (gemelos) para estudiar el efecto de 10s pHs 
alcalinos o acidos, ya que la prueba es generalmente destructiva. 
Se normalizaron 10s datos de un electrodo respecto a1 otro, considerando la sefial 
inicial a pH 7,O de ambos electrodos. 
3.8. Electrodos y protocolo utilizado en 10s ensayos de efecto de la 
temperatura en las corrientes cataliticas 
Se utilizaron electrodos LOX y GOx de identica cornposicion a la inforrnada en 
el capitulo 3.7. 
Se realizaron mediciones en tampon fosfatos 50 mM, pH 7,O 100 mM en KCI, 
2,5 mM en L-lactato para 10s ensayos con electrodos LOX; en 10s ensayos con 
electrodos GOx se utilizo tampon fosfatos 50 mM, pH 7,O 100 mM en KCI, 5 mM en 
glucosa. Se agrego HCI 2 M o NaOH 2M para obtener, por titulacion, 10s distintos pHs. 
Se utilizo una en celda electroquimica con camisa de agua, sobre agitador 
magnetico. El volumen de la celda electroquimica fue de 20 ml y la agitacion de 
aproximadamente 500 rpm. Se comenzo la experiencia a 5OC, y se aumento la 
temperatura (rampa de 2 "C 1 min) hasta que la sefial entregada por el electrodo fue 
minima. 
3.9. Separacion de 10s componentes de la leche y protocolos utilizados 
para ensayar su efecto en 10s biosensores enzimaticos 
3.9.1. Por peso molecular 
Utilizando una membrana de dialisis de corte molecular de 12000 Daltons se 
dializo leche descremada en polvo (su composici6n se observa en la tabla 3.1) 
durante 48 horas a 5 "C contra solucion tampon de fosfatos 7,5 mM, pH 7,O. Los 
ensayos re realizaron utilizando la fraccion de alto peso molecular, diluyendola 1:l 
utilizando tampon fosfatos 100 mM pH 7,O 200 mM en KCI. 
Componentes mayoritarios de la Ieche descremada 
(valores medios) en g cada 100 g 
Lactosa 4,7 
Proteinas Caseinas 
Comp. nitrogenados no proteicos 
Sales mayoritarias K20 
Na20 
CaO 
p205 
Materia grasa 
Lactalblimina 0,4 
Albuminas + Globulinas 0,15 
Of2 
0,15 
0,07 
0,13 
0,11 
011 
Tabla 3.1. Componentes mayoritarios de la leche reconstituida 
a partir de leche en polvo 10 % p I v. 
3.9.2. Precipitacion acida 
Se acidifico leche reconstituida descremada con acido HCI 1 M hasta pH = 4,6. 
Se centrifugo a 20,000 r.p.m. 15 minutos hasta separar el precipitado. Se separo el 
precipitado del sobrenadante y se llevo a volumen con tampon pH = 7,O ambas 
fracciones. El precipitado se denomina caseina isoelectrica , y el sobrenadante es 
conocido en la industria lactica como suero de la leche o suero Iacteo y las proteinas 
7 que lo componen son principalmente lactoalbuminas y globulinas . El precipitado 
obtenido se redisuelve mayoritariarnente en solucion tampon a pH 7,O. 
3.9.3. Protocolo utilizado para ensayar el efecto de las fracciones 
sobre 10s electrodos. 
El protocolo utilizado para cuantificar el efecto del dializado y de otros 
compuestos que se ensayaran mas adelante fue el siguiente: 
1) Se realizan voltametrias ciclicas en tampon entre 0 y 550 rnV a una velocidad de 
barrido de 10 mV 1 seg, en ausencia y presencia sustrato (para electrodos LOX, L- 
lactato 2,5 mM; para electrodos GOx, glucosa 5 mM) en estacionarias sin agitacion. 
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Se mide la variacion de corriente entre ambos voltamogramas a +400 mV vs ECS. 
Estos valores de corriente son tabulados. 
2) En las mismas condiciones se coloca en electrodo en la solucion a ser ensayada, 
en este caso dializado, y se realizan voltametrias ciclicas sin y con agregado de 
sustrato. A este paso le hemos llamado "tratamiento". Se mide la variation de 
corriente entre ambos voltamogramas a +400 mV vs ECS. 
3) Se coloca el electrodo nuevamente en tampon, y se ensaya la posible perdida de 
corriente catalitica. Se mide la variacion de corriente entre ambos voltamogramas a 
+400 mV vs ECS. 
3.1 0. Composicion de 10s electrodos bienzimaticos bicapa diseiiados 
Se construyeron distintos tipos de biosensores enzimaticos, sobre electrodos 
de carbon vitreo de 5,5 mm de diametro, cuya composicion puede observarse en la 
tabla 3.2. Luego que 10s componentes de cada capa fueron adicionados, 10s 
electrodos permanecieron durante 20 - 24 horas a 4" C en atmosfera humeda. 
2" capa 
3" capa 
4" capa 
Composicion Bienzimatico 1 Bienzimatico 2 Bienzimatico 3 Bienzimatico 4 
I " capa 15 pg PMOS 15 pg PMOS 15 pg PMOS 15 pg PAAOs 
2 pg HRP 2 pg HRP 2pg HRP 3 pg HRP 
60 pg PEG 60 pg PEG 60 pg PEG 50 pg PEG 
18 pg PAA 18 pg PAA 18pg PAA 18pg PAA 
60 pg PEG 60 pg PEG 60 pg PEG 60 pg PEG 
18pg PAA 18 pg PAA 18 pg PAA 150 pg LOX 
60 pg PEG 60 pg PEG 60 pg PEG 
680 pg BSA 68 pg BSA 1Opg PAA 
40 1-19 LOX 40 pg LOX 33 pg LOX 
50 pg Glu. 0,5 pg Glu. 17 pg PEG 
15pg PA4 
50 pg LOX 
5 pg PEG 
Tabla 3.2. Composici6n de 10s diferentes electrodos 
bienzimaticos bicapa construidos. Glu. es glutaraldehido. 
3.1 1. Equipamiento electronic0 y sistema de adquisicion de datos 
Se utilizo un potenciostato modular con generador de rampa triangular y 
sistema de filtrado de serial, un registrador-plotter X/T - XfY HP7090A de tres canales 
con conversores AID de 12 bits para 10s ensayos cronoamperometricos. 
Los ensayos utilizando tecnicas de voltametria ciclica se realizaron con un 
potensiostato construido en el laboratorio de electroquimica, interfaseado a una 
computadora PC-XT utilizada como registrador o bien un bipotensiostato Pine modelo 
AFRDES interfaseado con una computadora PC-Pentium. Se diseriaron instrumentos 
virtuales utilizando el programa LabView que permitieron la adquisicion, procesado de 
datos e inclusive controlar la bomba peristaltica utilizando un conector RS232. 
Se utilizo tambien un pH-metro digital con salida analogica para registrador 
Schott CG 837 
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4. RESULTADOS OBTENIDOS CON 
ELECTRODOS BASADOS EN 
GLUCOSA OXIDASA 
4.1. Introduccion 
En este capitulo se caracteriza el P M O S  como mediador redox para la 
oxidasas. Se elige como sistema modelo Glucosa Oxidasa (GOx) por su estabilidad 
en diferentes condiciones (pH, temperatura, fuerza ionica), de manera de poder 
juzgar fehacientemente la capacidad del polimero como mediador. 
Como entrecruzante entre el polimero y la enzima se eligio polietilenglicol 
diglididil eter (PEG), por sus caracteristicas hidrofilicas; es un entrecruzante 
adecuado para este tip0 de geles y ha sido probado exitosamente en otros sistemas 
1 - 2  
El PAAOs se mezcla con la enzima y con el PEG para obtener un gel redox 
(seccion 3.4.), como puede obsewarse en la figura 4.1. 
PAAOS + + E - NH2 - GEL 
PEG 400 (entrecruzante) Grupos amino 
de la enzima 
Figura 4.1. El polietilendiglicidileter, una mezcla con un peso 
molecular promedio de 400 (PEG 400) entrecruza la enzima y el 
PAAOs obteniendose un gel redox estable. 
En presencia de glucosa, la enzima contenida en el gel se reduce, 10s 
electrones ganados por esta se transfieren inmediatamente al P M O S  y de este a la 
superficie del electrodo de trabajo, produciendo una coniente mensurable. Esta 
coniente es proporcional a la concentracion de glucosa en el medio, en cierto ambito 
de concentraciones. 
La figura 4.2 resume la cadena de eventos que culminan en la produccion de 
corriente en la superficie del electrodo de trabajo. 
0 s  (Ill) GOx (Red) 
gluconato 
glucosa 
Electrodo Os(II) GOx(0x) 
- 
Figura 4.2. Transferencia de masa y carga en un electrodo 
monoenzimatico, en presencia de glucosa. 0 s  ( ) representa 10s 
centros redox del polimero, y su estado de oxidation. 
4.2. Pruebas preliminares en celda electroquimica. 
Durante 10s primeros estudios de este sistema (hasta la seccion 4.4.3.) se 
utilizaron electrodos de carbon vitreo de 5,5 mm de diametro, mientras que en las 
restantes secciones se utilizaron electrodos de oro de 3 mm de diametro. 
La cantidad de PAAOs y GOx depositada por unidad de superficie en todos 
10s casos es la misma, 63 pg / cm2 y 21 pg / cm2 respectivamente. 
En la seccion 4.2 y 4.3 se caracteriza un electrodo de carbon vitreo modificado 
con la siguiente composicion: 
5 pI PAAOs (0,3%) = 15 pg 
5 pI GOx (0,4%) = 5 pg 
4pIPEG (1%) =40pg 
Ensayos tipicos se observan en la figura 4.3. Se realizaron voltametrias 
ciclicas en solucion tampon y en solucion tampon 10 mM en glucosa. Los resultados 
obtenidos demuestran que las voltametrias ciclicas se modifican por el agregado de 
glucosa, y que la variacion de corriente (entre ambas voltametrias) a 400 mV vs. 
ECS es importante, del orden de 10s 20,5 p4. 
Figura 4.3. Electrodo GOx sobre carbon vitreo. V = 2mV / seg., 
en tampon (circulos) y en tampon + glucosa 1 0 mM (trihngulos). 
4.3. Estudios de reproducibilidad y rango de linealidad en el sistema FIA. 
Se utilizo una celda de tipo wall-jet, descripta en materiales y metodos. Como 
electrodo de referencia se utilizo ECS. El carrier fue solucion tampon fosfatos 50 mM, 
pH = 7,O y 0 , l  molar en KCI. El loop de inyeccion tiene un volumen de 70 pL y la 
velocidad de flujo fue de 1,5 ml 1 min; estas fueron las condiciones optimas para el 
sistema FIA, luego de ensayar loops de 70, 170 y 570 pL y velocidades de flujo entre 
0,4 y 5 ml 1 min. Los ensayos se realizaron inyectando patrones de glucosa 
preparados en solucion carrier. La figura 4.4 muestra 10s resultados obtenidos en 
una calibracion tipica. 
- 
I minuto 
Figura 4.4. Patrones de glucosa en el sistema FIA. De izquierda a 
derecha, 100; 50; 20; 10; 5; 2,5 y 1,25 mM. 
Se realizaron las curvas de calibracion correspondientes, que muestran que el 
sistema responde linealmente hasta 10 / 20 mM de glucosa, con un limite de 
deteccion de aproximadamente 0,5 / 1 mM. Los coeficientes de correlacion en estos 
ambitos de concentracion son tipicamente 12 = 0,99 / 0,98. 
Para la curva de calibracion de la figura 4.4 (modelo lineal, y = A + B * x) 10s 
parametros obtenidos (rango 0 - 10 mM) son 10s siguientes; A (pA) = -0,46; B (pA / 
mM) = 1,36; ? = 0,984. 
En la figura 4.5 se observa un ensayo de reproducibilidad. Luego de restar la 
linea de base para cada pico, correspondiente a una inyeccion de glucosa 10 mM, el 
analisis reporto 10s siguientes resultados: n = 10,x = 12,71 pA, o(n-I) = 0,08 es decir, 
una desviacion standard porcentual menor que el 1 % 
I 
1 minuto 
-
Figura 4.5. Reproducibilidad en el sistema FIA, ensayado 
inyectado 10 patrones consecutivos de glucosa 10 mM en 
solucion tampon. 
4.4. Efecto del entrecruzante polietilendiglicidileter 
El efecto del entrecruzante se estudia en dos etapas. Primero se usa una 
relacion PEG:PAAOs de 0 a 6 (secciones 4.4.1 a 4.4.4). Se observa que altas 
concentraciones de entrecruzante disminuyen severamente la propagacion de carga. 
Posteriormente, seccion 4.4.5, se estudia en mayor detalle la relacion PEG:PAAOs 0 
a 0,66. 
4.4.1. Efecto de distintas concentraciones de PEG en las corrientes 
cataliticas y curvas de calibration. 
Se prepararon, sobre electrodos de carbon0 vitreo, membranas enzimaticas 
con la siguiente composicion: 
5 pI PAAOs (0,3%) = 15 pg 
5plGOx (0,1%)= 5pg 
X pI PEG (1% = X pg 
La cantidad de PEG en 10s electrodos fue la variable, con valores entre 0 y 5 
PI, equivalente a 0 - 90 pg respectivamente. Se ensayaron en el sistema FIA, con el 
electrodo de trabajo polarizado a +400 mV vs. ECS. Se midieron las comentes 
cataliticas inyectando patrones 10 mM de glucosa. En la figura 4.6 puede observarse 
que la comente catalitica inicial de estos electrodo disminuye al aumentar la 
concentracion de PEG, desde valores miximos de 19,7 pA en 10s electrodos sin 
PEG, en 10s que solo la interaccion electrostatica entre la PAAOs y GOx estabiliza el 
biosensor enzimatico, hasta 6,3 pA en 10s electrodos con carga maxima de PEG (90 
pg / electrodo; expresado en porcentaje el PEG es el 82 % de la masa colocada 
sobre el electrodo). 
Esta disminucion de la coniente catalitica puede ser atribuible a: 
- Efecto aislante del PEG, dado que el entrecruzante diluye las concentraciones de 
las otras dos especies (PAAOS y GOx) aumentado la distancia entre 10s centros de 
0 s  y las enzimas I. 
- Perdida de actividad de las enzimas, por reaccion de 10s grupos reactivos del PEG 
con alguna zona vital de la enzima, como residuos importantes en su sitio activo. 
- Aumento del espesor del gel, dificultando la difusion del analito . 
0 20 40 60 80 100 
[PEG], pg / electrodo 
Figura 4.6. Efecto de la concentracibn de PEG en las corrientes 
cataliticas, PAAOs y GOx constante, 15 y 5 pg respectivamente 
sobre el electrodo. Patrones 10 rnM de glucosa. 
La variation de las conientes cataliticas al modificar la concentracion de 
glucosa en 10s distintos electrodos se observa en la figura 4.7; se construyeron 
curvas de calibracion en 10s rangos lineales; 10s parametros de estas curvas de 
calibracion se encuentran resumidos en la tabla 4.1. Se observa que la sensibilidad 
disminuye a medida que aumenta la concentracion de PEG 
[glucosa] / mM 
Figura 4.7. Efecto de la concentracion de PEG en la respuesta de 
electrodo a distintas concentraciones de glucosa. 
[PEG], pg PEG:Os A (pA) B (pA/mM) r 
0 0 -0,482 1,929 0,999 
Tabla 4.1. Resumen de 10s datos de las calibraciones realizadas 
en el sistema FIA. Modelo lineal, y = A + B * x, en el rango 0 - 
20 mM de glucosa en todos 10s casos. 
4.4.2. Reproducibilidad. 
Se realizaron inyecciones de 10 patrones (glucosa, 10 mM) en forma 
consecutiva. Los errores respecto a la media son tipicamente del 2 %. No se 
observaron diferencias significativas entre 10s electrodos con distintas 
concentraciones de PEG (tabla 4.2.), aunque 10s electrodos con elevada 
concentracion de PEG muestran una linea de base algo mas ruidosa, que aumenta la 
incertidurnbre de las mediciones. 
[PEG], pg x (pA) o (n-1) 
0 19,65 0,37 
Tabla 4.2. Reproducibilidad, se realizaron inyecciones de 
patrones, glucosa 10 mM, n = 10. 
4.4.3. Velocidad de respuesta. 
Se midi6 el tiempo necesario para alcanzar el 100% de la seiial al inyectar 
patrones 10 rnM de glucosa (Tr 100%) , asi corno aquellos necesarios para que el 
sistema retome a la linea de base (ancho de pico, Wt). Los tiernpos tipicos pueden 
observarse en la tabla 4.3. El aumento de 10s tiempos de rnedicion corno 
consecuencia del aumento de la concentracion de PEG puede deberse a cambios en 
la permeabilidad (difusion y transporte de masa) en 10s distintos hidrogeles. Las 
membranas con mayor concentracion de PEG son de mayor espesor y la estructura 
del hidrogel es mas compacts, retrasando el transporte de la glucosa hasta 10s sitios 
cataliticos de las enzirna, por lo que 10s tiempos necesarios para obtener el miximo 
de actividad catalitica y agotar la glucosa que ha logrado difundir en el gel se 
encuentran aurnentados 4. 
Tr 100% (seg) 
Tabla 4.3. Efecto del PEG en la velocidad de respuesta del 
sistema FIA. Tr 100 % se define como el tiempo necesario para 
que la seiial transitoria alcance su mhximo valor (tiempo de 
crecimiento); Wt se define en la seccion 2.3.1 
En la figura 4.8 se han calculado en nljrnero de muestras que pueden ser 
medidos, por unidad de tiempo, teniendo en cuenta 10s tiempos de respuesta de la 
tabla 4.3 y no permitiendo solapamiento de picos. 
Figura 4.8. Efecto de la concentraci6n de PEG en la capacidad 
de procesado de muestras por unidad de tiempo. 
4.4.4. Ensayos de estabilidad en el sistema FIA. 
Se siguio la evolution de la sefial en el tiempo mediante varios parametros; 
se inyectaron patrones de glucosa 10 mM aproximadamente cada 10 minutos, y se 
calculo la pendiente utilizando regresion lineal. Los resultados obtenidos indican que 
la concentracion de PEG esta relacionada en forma directa con la estabilidad y en 
forma inversa con las conientes cataliticas obtenidas, como puede observarse en la 
figura 4.9. El PEG en bajas concentraciones es util para retener el polimero en la 
superficie del electrodo, permitiendo que soporte durante mas tiempo la accion 
desestabilizante del chorro de carrier que golpea perpendicularmente la superficie del 
electrodo en la celda wall-jet. En concentraciones mas elevadas, cercanas a la 
relacion PEG 1 PAAOs = 1, el efecto aislante del PEG es pronunciado, como puede 
observarse en la figura 4.10. Esta tendencia fue confirmada por 10s valores de 
corrientes iniciales y pendientes de caida de sefial en 10s electrodos con 
concentraciones intermedias de PEG. Las pendientes calculadas para 10s graficos A 
y B (figura 4.9) son -1,97 pA / h y -0,17 pA / h, respectivamente. 
Se realizaron voltametrias ciclicas antes y despues de la perrnanencia de 10s 
electrodos en sistema FIA. Estos experimentos se realizaron sobre electrodos de oro 
de 3 mm de diametro, colocando en estos un volumen total de 4,5 PI, respetando las 
proporciones de enzirna, PAAOs y PEG que en 10s experimentos anteriores. Estas 
voltarnetrias (V = 2 mV / seg) mostraron que en electrodos sin PEG parte importante 
de la carga (aproximadamente el 40 %) se pierde por lavado durante 2:30 Hs en la 
celda wall-jet. Al aumentar la cantidad de PEG, la carga sobre el electrodo se 
mantiene practicamente constante. 
t / min 
t / min 
Figura 4.9. Estabilidad de 10s electrodes en el sistema FIA, celda 
wall-jet. Se siguio la respuesta a patrones de glucosa 10 mM. A, sin 
PEG; la pendiente es de 2 pA 1 h. B, 60 pg PEG; la pendiente es de 
0,17 @ I h. El carrier utilizado es solucion tampon fosfatos 50 mM 
pH = 7,O; 100 mM en KCl. 
El comportamiento de electrodos de oro modificados enzimaticamente fue 
similar a lo registrado con electrodos de carbon vitreo. Ademas, 10s resultados 
obtenidos con electrodos de oro confirrnaron 10s expresados en 10s puntos 4.4.1 al 
4.4.4 inclusive. 
4.4.5. Efecto del entrecruzante en la transferencia d e  carga en 10s 
electrodos. 
Distintas combinaciones de PAAOs, GOx y PEG fueron preparadas sobre 
electrodos de oro de 3 mm de diametro, con mayor enfasis en electrodos conteniendo 
una relacion PEG / PAAOs menor que 1, cuyas composiciones se observan en la 
tabla 4.4. 
PAAOs GOx PEG 400 Relacion 
PEG / PAAOs 
-- 
4 3  PC~ 1,s ~g 1 8 ~ g  (A) 4 
4 3  la I l 5  PS 9 ~ s  (A) 2 
4 3  Pg 13 P9 3Pg (B) 0,66 
4,s Pg 13 Pg 1 , 5 ~ 9  (B) 0,33 
CLS 1,s PS O,~PS (B) O,II 
4,s Pg 13 CLg oI1CL9 (c) 0,022 
4 3  tLg 13 I4 0 PS 0 
Tabla -4.4. Composition de 10s electrodos. PAAOs, solucion 0,3 
% p/v. GOx, soluci6n 0,l % v / v. PEG, soluci6n A: 1 % v / v, 
B :  0,l % v / v ,  C :  0,Ol % V / V  
Se realizaron voltametrias ciclicas "in situ", es decir, con 10s electrodos en la 
celda wall-jet y a una velocidad de flujo de carrier de 1,5 ml 1 min. El carrier utilizado 
fue solucion tampon fosfatos pH 7,00 0,05 M; 0,l M en KCI. Se realizaron 
voltametrias ciclicas a distintas velocidades de barrido, entre 2 y 50 mV I seg. 
Relacion PEG 1 PAAOs Carga (Coul) AE(lpa-lpc) V = 20mVlseg 
4 3,95 l o5  63,73 
2 5,08 34,20 
0,66 6,64 10'~ 19,27 
0,33 933 10" 20,20 
0, l  I 9,02 lo-5 12,43 
0,022 8,66 10'~ 13,90 
o 595 105 9,33 
Tabla 4.5. Efecto del PEG sobre la carga y la separacion de 10s 
picos anodic0 y catodico. 
En la tabla 4.5 se observa que aun en una baja relacion (0,33) el PEG 
produce un efecto aislante sobre 10s centros redox, ya que la diferencia de 
potenciales de pic0 es practicamente el doble que en 10s electrodes que no contienen 
PEG. De todas maneras en la relacion 0,33 se observa un m6ximo de coniente pico 
(figura 4.10). Esto se debe a un compromiso entre el efecto aislante del PEG y su 
capacidad de retener covalentemente centros redox. 
0 1 2 3 
Relacion PEG 1 PAAOs 
Figura 4.10. Propagacion de carga sobre electrodos modificados 
con geles redox con distinta relacion PEG / PAAOs. 
4.4.6. Efecto de soluciones de distinta fuerza ionica sobre la 
velocidad de transferencia electronica. 
Una serie de electrodos con la misma composicion que 10s representados en 
la tabla 4.4 fueron ensayados en el sistema de flujo. Se utilizaron soluciones de 
tampon fosfatos pH 7,O a las que se les agrego suficiente cantidad de nitrato de 
potasio, y 1 o glucosa, como puede verse en la tabla 4.6. 
Solucion Tampon fosfatos KNOJ Glucosa 
1 0,05M pH 7,O 100 mM ------ 
- 
2 - 0,05M pH 7,O 100 mM 10 mM 
3 0,05M pH 7,O 500 mM ------ 
- 
4 0,05M pH 7,O 500 mM 10 mM 
5 0,05M pH 7,O 1000 mM ------ 
- 
6 - 0,05M pH 7,O 1000 mM 10 mM 
Tabla 4.6. Soluciones utilizadas en 10s experimentos de herza 
ionica. 
El protocolo empleado en 10s ensayos fue el siguiente: se lavo el electrodo 
durante 5 minutos en la solucion correspondiente y luego se realizaron voltametrias 
ciclicas (V = 2 mV I seg, flujo carrier 1,5 ml 1 min). 
Figura 4.11. Protocolo utilizado en el estudio del efecto de 
soluciones de distinta herza ionica sobre 10s distintos electrodos. 
Se indica mediante flechas y el simbolo # la secuencia temporal 
seguida. Los n h e r o s  (negrita, subrayados) representan la 
solucion utilizada como carrier, se&n la tabla 4.6. 
Dos importantes efectos produce el cambio de la fuerza ionica del medio. En 
ausencia de sustrato se observa un carnbio en el potencial pico del polimero, a 
medida que aurnenta la fuerza ionica del medio se observa un corrimiento del mismo 
a valores mas catodicos. En la figura 4.12 se observan 10s voltamogramas obtenidos 
para un electrodo modificado (sin PEG) en presencia de las soluciones 1, 3 y 5 
(segun tabla 4.6). Cuando el electrodo vuelve a sumergirse en la solucion 1 (menor 
fuerza ionica) se observa practicamente el mismo voltamograma que fue previamente 
registrado a esa concentracion. En la figura 4.12 tambien puede observarse que si 
bien hay un conimiento en la corriente pico, el valor de la misma practicamente no 
cambia, lo mismo sucede con la carga, no existe una variacion importante en el area 
de pico, por lo cual puede inferirse que la sal no tienen efecto en el mecanismo de 
propagacion de la carga. La tabla 4.7 resume estos parametros para las siete 
concentraciones de PEG ensayadas. 
PEG / PAAOs Nitrato, mM Epa Epc AE ipa ipc 
Tabla 4.7. Resumen de 10s paritmetros importantes de las 
voltametrias ciclicas realizadas sin sustrato, distinta fberza i6nica. 
oQ+ 
+ o+ 
- $A 
OA 0 OA o+ 
O A +  0 + 
o A ? 8 " .  
0 ++ oA *ah f3 
- 0 ++ *$ 0 +; 
- R #3 1 M KNO, 
#4 0,l M KNO, 
- 0 
I + I I I I I I I I I I 
Figura 4.12. Comportamiento de un electrodo (PEG / PAAOs = 
0) en soluciones de distinta fuerza ionica, en ausencia de glucosa. 
Las comentes obtenidas en las diferentes soluciones muestran un 
comportamiento aleatorio, per0 cuyas diferencias son menores al 10 %. Los 
resultados obtenidos en cuanto al commiento del potencial de pico muestran la 
misma tendencia que lo realizados con PAA modificada con derivados del ferroceno 
5 (FeCp2PAA) utilizando un electrodo multicapas (capas de polimero electroactivo 
unidas electrostaticamente con glucosa oxidasa) o en electrodos forrnados por un 
polimero no ordenado , como en nuestro sistema. 
En presencia de sustrato (glucosa 10 mM) las corrientes cataiiticas difieren 
notablemente en presencia de distintas concentraciones de KN03, tanto para 
electrodos modificados con o sin entrecruzante. Para concentraciones de KN03 1000 
mM las corrientes cataliticas se reducen entre un 25 y 40 % del valor obtenido con 
una solucion conteniendo 100 mM. La caida en la coniente catalitica al incrementarse 
la concentracion salina sugiere una fuerte interaccion electrostatics entre el polimero 
redox, cargado positivamente, y la glucosa oxidasa, cargada negativamente a pH 7,O. 
Un efecto similar fue obsewado utilizando poly(1-vinylimidazol) complejado con 
O~(dmbpy)~CI (siendo dmbpy = 4,4' - dimetil - 2,2' - bipiridina). Este efecto, de similar 
2 magnitud utilizando NaCl para incrementar la concentracion salina puede ser 
explicado por el apantallamiento producido sobre el polimero redox (polication) por 
10s aniones salinos. Tambien sugiere que el uso de PEG no produce un 
entrecruzamiento rigido del gel. 
Otros autores ' utilizando el siguiente polimero redox [O~(bpy)~-(PV1)10CI] 
donde (PVI)Io es poli(N-vinylimidazol) y bpy es 2,2'-bipiridina consideran que el 
principal efecto del cambio de fuerza ionica en el medio son la modificacion de las 
propiedades fisicas del gel, que originan cambios en las distancias entre 10s centros 
de Osmio y la enzima, como tambien las velocidades de difusion, tanto de sustratos 
como productos de la reaccion enzimatica en el sen0 del gel redox. 
Si luego de mantener un electrodo en una solucion conteniendo KN03 1000 
mM se retoma a una solucion 100 mM se recupera gran parte de la corriente 
catalitica. En la figura 4.1 3 se observan las conientes cataliticas obtenidas al circular 
en la celda wall-jet las soluciones 2 , _4 y 6 y nuevamente la 2, al final de la 
experiencia. La tabla 4.8 resume 10s datos obtenidos. 
PEG I PAAOs Secuencia temporal I solucion utilizada 
Tabla 4.8. Corrientes (a) medidas a v = 400 mV vs. SCE 
(hemiciclo anodico). Velocidad de barrido 2 mV/seg. En 
ausencia o presencia de glucosa 10 mM, distinta fberza ionica. 
Los numeros en negrita subrayados corresponden a las 
soluciones de la tabla 5.4. 
- 
10 + 
- 0 0  + 
oto + 
0 & A $ A a a A ~ ~ A A A ~ n a A A A A A A A A A ~  A A A A ~  
," %@:o o s Q 8 8 $ ~ # 8 8 ~ ~ ~ 0 ~ 0 0 ~  00 
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- * #2 0,5 M KNO, 
#3 1 M KNO, 
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Figura 4.13. Comportamiento de un electrodo (PEG 1 PAAOs = 0) 
en soluciones de distinta fberza ionica, en presencia de glucosa 10 
mM. 
La tabla 4.9 permite apreciar en forrna comparativa las variaciones de 
comente catalitica, en presencia de glucosa 10 mM para 10s distintos electrodos. El 
efecto de caida de corriente al aumentar la fuerza ionica es algo menos importante 
en 10s electrodos con mayor concentracion de PEG. Tambien se observa que cuando 
la concentracion de PEG es elevada, las corrientes al final de la experiencia son 
mayores que al comienzo, efecto que tambien se habia observado en 10s ensayos de 
estabilidad en el sistema FIA. 
PEG / PAAOs #4 versus #2 #6 versus #2 #8 versus #2 
4 60,45% 45,71% 132,46% 
2 54,60% 40,47% 124,47% 
0.66 53,86% 41,50% 128,87% 
0.33 45,16% 32,54% 88,46% 
0.1 1 40,70% 24,35% 73,30% 
0.22 42,60% 24,98% 71,95% 
0 48,83% 33,46% 81,47% 
Tabla 4.9. Comparacion de las corrientes cataliticas medidas a 
+400 mV vs. ECS, en flujo de carrier + glucosa 10 mM. 
4.5. Efecto del pH en las corrientes cataliticas. 
Los electrodos se ensayaron variando el pH, segun se describe en el Capitulo 
3.7. En la figura 4.14 se observa que el pH optimo del sensor esta alrededor de las 9 
unidades de pH. 
Figura 4.14. Efecto del pH sobre las corrientes cataliticas 
(glucosa 5 mM) en el sistema FIA. 
El pH optimo para esta enzima en solucion es de 5,6 - 6,O. La mixima 
respuesta en nuestro sistema se encontro a valores mas basicos. Esto puede ser 
explicado considerando 10s siguientes factores: I )  La matriz polimerica del gel redox, 
lo que produce un microambiente en el que el pH puede diferir considerablemente del 
pH en el sen0 de la solucion ; y 2) El product0 de la reaccion, el acido gluconico 
puede provocar cambios importantes de acidez en la matriz del gel lo , maxime 
considerando que 10s ensayos se realizaron con una concentracion relativamente alta 
de glucosa, cercana al limite de linealidad en estos electrodos. 
De todas maneras, este comportamiento en la GOx inmovilizada (pH optimo 
mas alcalino) se ha observado en la mayoria de 10s ensayos realizados por otros 
11 -12 autores . 
Los sensores fueron ensayados en rangos de pHs extremos, observandose 
que luego de una corta exposicion (2 minutos) a pH 13,O el electrodo se recupero en 
parte, entregando el 66% de la serial inicial; a pH 2,5 la recuperacion de la seiial fue 
aun mayor, del 77% de la sefial inicial. 
4.6. Efecto de la temperatura en las corrientes cataliticas. 
La estabilidad de 10s electrodos modificados en un amplio rango de 
temperatura se estudio incrementando la temperatura de la celda electroquimica 
mientras que se registraban las corrientes producidas; el protocolo y electrodos 
utilizados se describe en el capitulo 3.8. 
Los resultados indican (figura 4.15.) que la corriente catalitica aumenta hasta 
aproximadamente 10s 60 "C, luego la corriente disminuye, posiblemente por la 
perdida de actividad de la GOx Los resultados obtenidos son similares a 10s 
obtenidos con esta misma enzima inmovilizada en otros materiales polimericos ' . 
Otros autores han descripto valores maximos de corriente a temperaturas entre 35 y 
45"C, dependiendo de 10s materiales polimericos utilizados 3. Esto significa un 
aumento de la estabilidad de la enzima, respecto a la enzima en solution, un efecto 
conocido como estabilizacion por inmovilizacion, debido principalmente a fenomenos 
estericos. 
Luego se regreso el sistema a temperatura ambiente, registrandose que la 
perdida de corriente catalitica a altas temperatura (85°C) fue irreversible, 
probablemente por desnaturalizacion de la glucosa oxidasa. La figura 4.15 resume 
10s resultados obtenidos. 
Figura 4.15. Efecto de la temperatura en las corrientes cataliticas, 
en presencia de glucosa (5 mM). El ensayo se realiz6 en celda 
electroquimica con agitation magnetica. 
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5. RESULTADOS OBTENIDOS CON 
ELECTRODOS BASADOS EN 
LACTATO OXIDASA 
5.1. Mecanismo de reacci6n 
De manera similar a lo referido en la seccion 4.1, 10s electrones provenientes 
de la oxidacion del L-lactato, catalizada por la lactato oxidasa (LOX), son transferidos 
mediante 10s centros redox de la PAAOs hacia la superficie del electrodo de trabajo, 
como muestra la figura 5.1. El oxigeno, cofactor fisiologico de la lactato oxidasa, no 
es necesario en este sistema. 
LOX (Red) 
piruvato 
electrodo 0s  (11) LOX (Ox) 
Figura 5.1. Transferencia de masa y carga en un electrodo 
basado en lactato oxidasa, en presencia de L-lactato. 0 s  ( ) 
representa 10s centros redox del polimero, y su estado de 
oxidacion. 
5.2. Efecto de distintas concentraciones de proteina 
La actividad de LOX es considerablemente menor que la de GOx (34 UE 1 mg 
versus 200 UE / mg), por lo tanto, una nueva relacion entre polimero, entrecnrzante y 
enzima debio ser investigada. 
Elevadas concentraciones de proteina (lactato oxidasa en este caso) en 10s 
sensores cableados puede actuar como aislante entre 10s centros redox de la 
PAAOs, observandose una disminucion de las conientes medidas tanto en presencia 
como en ausencia de sustrato ' . La cantidad de enzima inmovilizada influye tambien 
en la respuesta de 10s sensores (sensibilidad) y en la estabilidad de 10s electrodos en 
el tiempo . 
Con el objeto de estudiar estos parametros, se ensayaron electrodos cuya 
composition fue la siguiente, sobre electrodos de carbon vitreo de 5,5 mm de 
diametro: 
64 % proteinas 2,5 pI PAAOs (0,3%) + 4 pL LOX (1 %) + 1,5 pL PEG (1%) 
47 % proteinas 2,5 pL PAAOs (0,396) + 2 pL LOX (1%) + 1,5 pL PEG (1%) + 2 pL 
agua 
15 % proteinas 2,5 pL PAAOs (0,3%) + 4 pL LOX (0,1%) + 1,5 pL PEG (1 %) 
Donde la solucion de LOX se preparo como se indica en la seccion 3.2.1, y X 
% proteinas es el % p / p de proteinas (provenientes de la solucion LOX) respecto a 
10s demas componentes (PAAOs y PEG). 
5.2.1. Propagacion de carga y reversibilidad. 
La figura 5.2 muestra voltametrias ciclicas en buffer fosfatos para electrodos 
modificados con 64 % de proteinas (circulos Ilenos) y para 15 % de proteinas 
(circulos vacios). Se observa que si bien ambos poseen la misma cantidad de 
polimero electroactivo, la proteina produce un importante efecto aislante, en 
consecuencia el electrodo con mayor cantidad presenta un comportamiento menos 
reversible y menor coniente. El electrodo con 47 % de proteina presenta un 
comportamiento similar al de 64 %. 
Las cargas medidas en 10s distintos electrodos (hemiciclo anodico, 2 mV / seg) 
fue de 714 pCoul / cm2, 606 pCoul / cm2 y 280 pCoul/ cm2 para 10s electrodos que 
contienen 64 %, 47 % y 15 % de proteina, respectivamente. 
Figura 5.2. Voltametrias ciclicas en tampon fosfatos. V = 5 mV / 
seg. Electrodos 64 % proteina (circulos llenos) y 15 % proteina 
(circulos vacios). Se midi6 AE (Epa - Epc), siendo mayor para el 
electrodo 64 % de proteina (38 mV vs 17 mV). 
5.2.2. Modification de las voltametrias por el agregado de lactato. 
En las mismas condiciones que el punto anterior, se llevo la concentracion de 
lactato a 5 mM y se registraron voltametrias ciclicas para 10s electrodos. Las figuras 
5.3 y 5.4 muestran que las conientes cataliticas alcanzan practicamente el mismo 
maximo, aproximadamente 9 pl, per0 la forma de las curvas son notablemente 
diferentes. Para el electrodo 15 % de proteina (figura 5.3) se observa un pic0 
catodico, esto se debe a una deficiente cantidad de enzima que no alcanza a 
"cablear" todos 10s sitios redox del polimero. Por otro lado, para el electrodo con 65 % 
de proteina, se observa una tipica onda catalitica, existe suficiente cantidad de 
enzima para rodear todos 10s centros redox, que en algunos casos producen 
aislamiento del polimero. 
Al aumentar la concentracion de enzima aumenta la posibilidad de oxidar L- 
lactato, pero de la misma manera aumenta la accion aislante de la proteina entre 10s 
centros redox de Os, que se ven imposibilitados de transferir carga hasta la superficie 
del electrodo. En algunos sistemas no cableados se alcanza saturation de corriente 
con una concentracion de aproximadamente 1,8 U.E. 1 cm2 de electrodo, (siendo una 
Unidad Enzimatica igual a la cantidad de enzima necesaria para oxidar 1 pM de L- 
lactato en un minuto a pH = 6,5 y 37 "C); en nuestro sistema esta concentracion de 
enzima optima es de aproximadamente 2,8 U.E. 1 cm2. Conientes cataliticas maximas 
iniciales se registraron en 10s electrodes con una concentracion intermedia de 
enzima, como puede observarse en la tabla 5.1. 
Figura 5.3. Electrodo LOX, 15 % de proteinas. Voltametrias 
ciclicas en soluci611 tamp611 fosfatos (circulos vacios) y en 
tampon mas lactato 5 mM (circulos Ilenos). V = 2 mV / seg. 
Figura 5.4. Electrodo LOX, 64 % de proteinas. Voltametrias 
ciclicas en solucion tampon (circulos vacios) y en tampon mas 
lactato 5 mM (circulos llenos). V = 2 mV 1 seg. 
5.2.3. Estabilidad de la membrana catalitica. 
Los electrodos se mantuvieron en heladera, a 5 grados centigrados en 
atmosfera humeda. Se midi6 la caida de coniente catalitica para una concentracion 5 
mM de lactato. Los resultados se resumen en la tabla 5.1. 
Electrodo Carga de LOX Dia 1 Dia 7 Dia 14 Dia21 
64 % proteinas 168,3 pg I cm2 7,l pA 3,9 pA 2,8 pA 0,4 pA 
47 % proteinas 84,l pg I cm2 9,6 pA 4,2 pA 2.1 pA 0,2 pA 
15 % proteinas 16,8 p~ 1cm2 6,2 pA 1,6 pA 0,3 pA NO inedible 
Tabla 5.1. Estabilidad de 10s electrodos basados en LOX. Se 
mido la diferencia de corriente (tampon vs tampon + 5 mM 
lactato) a un potencial de + 400 mV vs ECS. 
Como puede observarse en la tabla 5.1, la estabilidad en el tiempo de estos 
biosensores es mayor a mayores concentraciones enzimaticas en la superficie del 
electrodo. Este fenomeno ha sido informado4 en otros biosensores basados en LOX, 
en 10s que se han ensayado concentraciones de entre 8 y 320 pg 1 cm2. 
observandose que la estabilidad esta directamente reiacionada con la carga 
enzimatica sobre el electrodo. 
5.3. Efecto del pH en las corrientes cataliticas 
Se estudio la variation en la coniente producida por efecto del cambio de pH, 
en un amplio rango. El protocolo utilizado se describe en la seccion 3.7. 
En la figura 5.5 se observa que el pH optimo del sensor esta alrededor de las 
8 unidades de pH. Similares resultados (pH 7,5 - 8,O) fueron obtenidos por otros 
autores utilizando LOX cableada con otros polimeros redox 5 - 6 . Utilizando esta 
enzima sobre electrodos no cableados, inmovilizando la enzima en poli(vinilalcohol) 
con deteccion electroquimica de peroxido 10s valores optimos de pH se encuentran 
entre 7,O y 9,O. La lactato oxidasa en solucion tiene un pH optimo entre 6,O y 7.0. 
Los sensores fueron ensayados en rangos de pHs extremos (aquellos valores de pH 
en 10s que la coniente registrada se acerca a 0 pA), observandose que luego de una 
corta exposicion (2 minutos) a pH 11.2 el electrodo pierde de manera irreversible su 
actividad al ser ensayado a pH 7,O; lo mismo ocurre al ser expuesto a pH 4.4. 
Figura 5.5. Efecto del pH sobre las corrientes cataliticas (lactato 
2,5 mM) en el sistema FIA. 
5.4. Efecto de la temperatura en las corrientes cataliticas 
La estabilidad de 10s electrodos modificados en un amplio rango de 
temperatura se estudio incrementando la temperatura de la celda electroquimica 
mientras que se registraban las corrientes producidas. El protocolo utilizado se 
describe en el capitulo 3.8. 
La enzima en solucion ' tiene una temperatura optima de 35 "C, y retiene la 
mayor parte de su actividad hasta 45 "C. Los resultados indican que la corriente 
catalitica aumenta hasta aproximadamente 10s 37 "C, luego la comente disminuye, 
indicando la perdida de actividad de la LOX. Luego de alcanzar 10s 55 "C, se coloco el 
electrodo a temperatura ambiente, registrandose que la perdida de comente catalitica 
fue irreversible, probablemente por desnaturalizacion de la lactato oxidasa. La figura 
5.8 resume estos resultados. Estos son similares a 10s publicados utilizando lactato 
oxidasa inmovilizada en otros materiales polimericos y a las caracteristicas de esta 
enzima en solucion. Otros autores han descripto valores maximos de coniente a 
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temperaturas de entre 60 y 65°C; esto significa un aumento de la estabilidad de la 
enzima, respecto a la enzima en solucion, un efecto conocido como estabilizacion por 
inmovilizacion, debido principalmente a fenomenos estericos. 
Figura 5.6. Efecto de la temperatura en las corrientes cataliticas, 
en presencia de L-lactato (2,5 mM). El ensayo se realizo en celda 
electroquimica con agitation magnetica. 
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6. RESULTADOS OBTENIDOS CON 
ELECTRODOS BASADOS EN 
GLUCOSA Y LACTATO 
OXIDASA EN MEDIOS COMPLEJOS 
6.1. Comportamiento en solucion tampon pH 7,O y en presencia de leche 
Electrodos de oro modificados (43 pg PAAOs + 1,5 pg LOX + 1,5 pg PEG) se 
estudiaron mediante tecnicas de voltametria ciclica. En la figura 6.1 se observa su 
comportamiento en solucion tampon fosfato, en ausencia y en presencia de lactato (5 
rnM) y a1 colocarlo en medio de leche (seccion 3.2.2.) sin o con agregado de lactato 
(5 mM). Como puede observarse, el electrodo sumergido en leche + lactato 
practicamente no muestra corriente catalitica. La voltametria en medio de leche sin 
lactato muestra que a potenciales superiores a 250 1 300 mV las corrientes son 
mayores a las registradas en solucion tampon; posiblemente este aumento se deba a 
la presencia de sustancias electroactivas en la leche, como ha sido inforrnado por 
3 otros autores . Ademas, 10s voltamogramas realizados en medios de leche 
corresponden a un proceso mas irreversible que en tampon, apoyando la apreciacion 
realizada; se postulo que uno o varios componentes de la leche producian la 
inactivation de la enzima, la desconeccion de la enzima y 10s centros de Osmio del 
polimero redox o ambos fenomenos. 
Figura 6.1. Electrodo monoenzimatico basado en lactato 
oxidasa. Circulos, en tampon pH 7,O; triingulos en leche. 
Simbolos llenos en presencia de lactato 5 mM, simbolos abiertos 
sin lactato agregado. Se realizaron voltarnetrias ciclicas en batch, 
V=2mV/seg .  
Luego de permanecer en medio de leche, se transfirio el electrodo a solucion 
tampon, observandose que la perdida de sehal fue irreversible. Se realizaron ensayos 
similares con electrodos basados en glucosa oxidasa, obteniendose resultados 
comparables. 
6.2. Efecto de fracciones de la leche en el comportamiento de 10s 
electrodos 
Se decidio emplear algunos metodos sencillos para investigar la naturaleza de 
las sustancias que interferian en el funcionamiento de nuestro sistema en medio de 
leche. El objetivo fue obtener informacion que permitiera avanzar en sistemas de 
proteccion del electrodo enzimatico que posibilitaran su funcionamiento en este y 
otros medios complejos. Para ello la leche fue separada en distintas fracciones, 10s 
procedimientos empleados en las separaciones se encuentran en el Capitulo 3 de 
esta Tesis. 
6.2.1. Fracciones separadas por peso molecular 
Utilizando una bolsa de dialisis (corte molecular de 12000 KD) se separaron 
las fracciones de la leche de alto peso molecular (mayormente caseinas) de las de 
bajo peso molecular, como se informa en la seccion 3.9 de esta Tesis. 
Hemos medido las variaciones de corriente a +400 mV vs ECS entre las 
voltametrias en presencia de L-lactato (2,5 mM) y en ausencia de L-lactato; 10s datos 
obtenidos se resumen en la tabla 6.1. Dado que el ensayo es generalmente 
destructive, a cada tratamiento corresponden distintos electrodos de similares 
caracteristicas. 
Tratamiento 
Leche Dializado 
1)En solucion tampon 9,68 PA 13,6 PA 
2)En tratamiento 0,3 PA 0,71 PA 
3) Luego del tratamiento, en tampon 2,95 1,95 FA 
Tabla 6.1. Efecto del medio de leche y del dializado (fiaccion de 
PM > 12000) en la corriente catalitica. Se utiliiaron electrodos 
basados en LOX. 
Se observo que la fraccion retenida por la rnembrana de dialisis produce un 
efecto similar al observado en la figura 6.1, inactivando irreversiblemente al electrodo 
enzimatico. 
6.2.2. Fracciones separadas por precipitacion dcida 
Acidificando la leche (protocolo en seccion 3.9.2) se obtiene un precipitado 
formado principlamente por caseinas. El precipitado obtenido se redisuelve 
mayoritariamente a pH 7,O. Muestras de esta solucion producen el mismo 
comportamiento que el observado en la tabla 6.1, mientras que el suero (fraccion 
soluble a pH = 4) produce menor inactivacion, como puede observarse en la tabla 
6.2. Los numeros entre parentesis expresan el porcentaje de corriente catalitica 
remanente respecto a la inicial. 
Tratamiento 
Fraccion caseina Fraccion albuminas + globulinas 
1) En tampon 8,39 PA 11,53 pA 
2) En tratamiento 1,53 pA (18,2%) 7,17 pA (62,2%) 
3) Luego del tratamiento, 0,41 p4 (4,8%) 2,94 pA (25,5%) 
en tampon 
Tabla 6.2. Efecto de fiacciones proteicas separadas por 
precipitacion acida. Se emplearon electrodos basados en GOx 
Entre parentesis porcentajes referidos al inicial, en tampon. 
6.3. Ensayo de otros componentes mayoritarios de la leche 
La lactosa y el calcio son componentes muy importantes (en peso) de la leche 
y de otros productos Iacteos. Se ensayo su efecto sobre 10s electrodos en 
concentraciones maximas similares a la leche. Se preparo una solucion de CaCI2, que 
contiene 10 g Ca"/ I, y una solucion 200 g / I de lactosa. Se agregaron al batch para 
conseguir las concentraciones respectivas en 10s ensayos, que corresponden 
aproximadamente a 10s valores normales en leche, 1 g / I de Ca" y 47 g / I de 
lactosa. 
Se observo (tabla 6.3.) que estas sustancias no afectan el comportamiento de 
10s electrodos. 
Tratamiento 
1) En tampon 
Leche Calcio Lactosa 
9,68pA 11,6pA 10,7tP, 
2) En tratamiento 0,3 pA 11,16 pA 
3) Luego del tratamiento, en tampon 2,95 pA 12,84 p4 9,s pA 
Tabla 6.3. Efecto del calcio (lg / 1) y lactosa (47 g / 1) en el 
comportamiento de biosensores enzimaticos. Se emplearon 
electrodos basados en LOX. La concentracion de L-lactato en las 
voltametrias correspondientes es de 2,5 mM. 
6.4. Comportamiento en plasma sanguine~ 
La medicion de glucosa y lactato es muy importante en quimica clinica, y 
existen biosensores enzimaticos que pueden operar en plasma o suero, basados 
algunos en las mismas enzimas utilizadas en este trabajo '-', en su mayoria sistemas 
no cableados (biosensores de primera o segunda generacion). La pregunta que 
intentamos responder con estos ensayos es si nuestro sistema es especialmente 
fragil, o si la leche es una matriz mucho mas perjudicial para 10s sensores diseiiados. 
La tabla 6.4 muestra 10s resultados obtenidos, el plasma sanguine0 no 
produce inactivacion del electrodo. 
Tratamiento 
Plasma 
1) En tampon 3,1 PA 
3) En tratamiento 4 3  PA 
4) Luego del tratamiento, en tampon 2,85 pl 
Tabla 5.6. Efecto del plasma en las corrientes cataliticas. Se 
emplearon electrodos basados en GOx. La concentracion de 
glucosa en el tampon h e  de 4,5 rnM. El electrodo se coloco en 
plasma sin dilucion alguna. 
Una alicuota de esta muestra de plasma se midio en el sistema FIA. La 
concentracion de glucosa determinada fue de 14,5 mM; la glucosa en el plasma fue 
tambien medida por metodos clinicos estandar, obteniendose un resultado de 3,72 
mM. Al potencial de trabajo (+ 400 mV) la influencia en las mediciones de 10s 
compuestos electroactivos del plasma, como el ascorbato y otros darian cuenta del 
error por exceso obtenido. Los sistemas comerciales utilizan membranas u otras 
estrategias para evitar estas interferencias. 
6.5. Resultados obtenidos utilizando mediador soluble 
La posibilidad de inactivacion de las enzimas en leche fue estudiada utilizando 
el mismo sistema de inmovilizacion sobre electrodos de oro, reemplazando a1 
polimero redox por polialiamina (PAA) sin el complejo de osmio. En este sistema (no 
cableado), la transferencia de electrones desde la enzima hasta la superficie del 
electrodo de trabajo ocurre si esta presente en la solucion algun mediador soluble; en 
10s biosensores que emplean mediadores solubles (tambien denominados 
biosensores de segunda generacion) tanto la enzima como el mediador suelen estar 
en solucion, siendo el mediador oxidado (o reducido) en la superficie del electrodo de 
trabajo, difundiendo luego a la solucion donde reacciona con la enzima. De esta 
manera, el mediador reducido (o oxidado) generado puede difundir nuevamente 
hacia el electrodo completando el ciclo. Se han utilizado diversos derivados del 
ferrroceno 8-9. Nosotros utilizamos ferroceno sulfonato de amonio, el que 
transfiere 10s electrones involucrados en la catalisis, si la enzima presenta actividad. 
El electrodo se coloco en la celda wall-jet, y se polarizo a 400 mV vs ECS. 
La figura 6.2 muestra que, las corrientes producidas son practicamente las 
mismas cuando leche o buffer es utilizado como carrier en el sistema de inyeccion en 
flujo, mostrando que la enzima no es inhibida o inactivada por 10s componentes de la 
Ieche, y que la posible adsorcion de componentes de la leche sobre la superficie del 
electrodo no explica la inactivacion del rnismo o una importante disminucion de las 
corrientes cataliticas producidas. 
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Figura 6.2. Electrodo basado en glucosa oxidasa + PAA + PEG. 
Se utilizo como detector en un sistema FIA, velocidad de flujo 
1,5 ml / min , polarizado a + 400 mV vs ECS. Se utilizo tampon 
o leche como carrier, se&n se indica. Los picos son patrones de 
glucosa 10 mM + ferroceno sulfato amonio 0,l mM. Los picos 
invertidos corresponden a inyecciones de tampon, rnientras que 
10s picos pequefios en flujo de tampon corresponden a glucosa 
10 rnM sin mediador soluble. 
- 
- 
- 
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Estos resultados sugieren que posiblemente a l g h  componente de la leche 
interfiera o desconecte a la enzima de 10s centros redox de la PAAOs, impidiendo la 
trasferencia de 10s electrones de la oxidasa reducida al mediador redox. 
Al circular leche como carrier, la linea de base se muestra muy ruidosa. El 
agregado de KC1 (100 mM) a la leche elimina este efecto, por lo que posiblemente se 
deba a la menor conductividad del medio de leche respecto al tampon (fosfatos 50 
mM + KC1 100 mM) utilizado habitualmente como carrier. Tambien puede observarse 
que la linea de base, utilizando leche como carrier es mas alta (mayor coniente) que 
,,LI, t ..,. Il , - 
\I,&& 
I I '  
I I I I I I I I n 
en el caso del tampon; esto es debido a las sustancias electroactivas de la leche, que 
reaccionan al potencial del electrodo de trabajo, + 400 mV vs ECS. 
Teniendo en cuenta que la corriente producida en 10s electrodos 
amperomentricos mediados depende fuertemente de la wncentracion del mediador 
soluble, se realizaron experimentos con electrodos basados en PAA, sin el complejo 
de osmio, en el cual el carrier fue adicionado con mediador, de manera tal de que la 
diferencias de corriente entre la linea de base y las inyecciones de glucosa 10 mM + 
mediador correspondan inequivocamente a la catalisis de la glucosa en la superficie 
del electrodo de trabajo. Los resultados obtenidos se grafican en la figura 6.3. 
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Figura 6.3. Electrodo basado en PAA y GOx. En el sistema FIA, 
polarizado a 400 mV vs ECS. Picos de glucosa 10 rnM. 
Se confirm6 de esta manera que la enzima no es afectada de manera 
importante por 10s componentes de la leche, y que esta no bloquea la superficie del 
electrodo, ya que al volver a usar solucion tampon como carrier las corrientes 
cataliticas son similares a las obtenidas antes del uso de leche. Se consider0 la 
hipotesis de que algun componente de la leche de alto peso molecular, impidiera la 
comunicacion electrica entre la el polimero redox (PAAOs) y la enzima. 
6.6. Ensayos con membranas protectoras 
Se decidio emplear membranas para intentar proteger 10s electrodos de 10s 
agentes que lo inactivan en Ieche. El uso de membranas aplicadas sobre el electrodo 
o construidas sobre el mismo han dado buenos resultados en 10s biosensores para 
determinar glucosa en sangre o derivados, evitando el pasaje de interferencias 
electroactivas. 
6.6.1. Membranas de acetato de celulosa 
Membranas comerciales de dialisis (Sigma, corte molecular 12 KD), se 
colocaron y ajustaron mediante "0" rings sobre 10s electrodos enzimaticos. Se 
ensayaron en tampon y en medio de leche. A1 colocar la membrana sobre 10s 
electrodos se dafiaba el gel redox que contiene la enzima, y al utilizarlos en el 
sistema FIA la barrera difusiva impuesta por la membrana de dialisis era demasiado 
importante, registrandose solo el 6 % de la sefial de un electrodo similar sin 
membrana de dialisis y en identicas condiciones. 
Se preparo una solucion de acetato de celulosa (CA) en acetona, y se utilizo 
el metodo denominado deep-coating para obtener membranas de menor espesor que 
las comerciales sobre 10s electrodos. Este metodo consiste en sumergir 10s electrodos 
en la solucion acetonica retirandolos inmediatamente; en unos 5-10 minutos la 
solucion de acetona que quedo sobre el electrodo se evapora, quedando depositado 
sobre el electrodo una membrana CA. Se ensayaron concentraciones de CA entre 5 
% y 0,5 %, y entre una y tres capas de CA forrnadas por deep-coating, sobre 
electrodos de oro modificados con PAAOs / LOX. 
Solamente se obtuvieron electrodos funcionales con concentraciones de 0,5 
% de CAI a mayores concentraciones la difusion del lactato a traves de la membrana 
parece estar fuertemente limitada. En biosensores con una capa de CA la sefial 
remanente (respecto a un electrodo gemelo sin membrana CA en tampon + lactato 
2,5 mM, en condiciones estaticas) es del 50 %, tres capas de CA reducen las sefiales 
a un 8 %. Se ensayo el efecto protector a1 ser expuestos 10s electrodos a una 
solucion de leche diluida 1:40 en solucion tampon, observandose poco efecto 
protector de la CA en 10s electrodos; la caida de sefial en estos disminuyo respecto a 
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10s electrodos no protegidos en identicas condiciones experimentales, como se 
obseva en la tabla 6.5. 
- ~ 
Electrodo 
Sin CA Con CA 
En tampon 10,54 pA 4,92 PA 
en tampon 
Tabla 6.5. Efecto protector de la membrana de acetato de 
celulosa (CA). Se emplearon electrodos basados en LOX. La 
concentracibn de L-lactato en las voltametrias correspondientes 
es de 2,5 mM. 
6.6.2. Membranas de nafion y otras membranas protectoras 
El nafion es una mezcla de ionomeros del acido perfluorosulfonico de bajo 
peso molecular (peso equivalente 1000); las cargas negativas originadas por la 
presencia de 10s grupos sulfonato permite que las membranas producidas con este 
10 material excluya o repela aniones . Se postulo que la carga negativa de esta 
membrana podna evitar que las caseinas u otros compuestos de igual carga 
alcanzaran la superficie del electrodo. 
Se ensayaron membranas de nafion, producidas por fraguado direct0 
sobre electrodos enzimaticos basados en GOx, a partir de una solucion alcoholics de 
nafion al 5 %; se utilizaron 10 pI por cada capa de nafion, y se colocaron 10s 
electrodos a 5 "C durante 2 horas. 
Se prepararon electrodos con una o dos capas de nafion, y se ensayaron 
de igual manera que en la seccion 6.6.1. El nafion polimeriza formando finas 
membranas que poseen carga negativa a pH neutro. 
Este procedimiento disminuyo de manera apreciable la corriente 
entregada por 10s electrodos en tampon + glucosa (30 % respecto a un electrodo 
gemelo sin membrana de nafion), y no se observo efecto protector al exponer a 10s 
electrodos a medios basados en leche. 
Se ensayo el efecto de una capa de gelatina (solucion 3%) sobre el electrodo; 
este procedimiento inutiliza al electrodo. Una capa de agar-agar (solucion 2%) es 
compatible con el funcionamiento del electrodo en tampon, per0 no proporciona 
8 8 
efecto protector en leche. BSA (2 % p / v) entrecruzada con glutaraldheido (0, I % v 1 
v) genero similares resultados. 
6.7. Respuesta y estabilidad en muestras lacteas diluidas en buffer 
Habiendose observado que medios complejos basados en leche destruian 
irreversiblemente al sensor basado en PAAOs 1 Oxidasa, se estudio la accion de 
distintas diluciones de leche, con el objeto de conocer a que dilucion de este medio 
podria ser utilizado el sensor. 
Una experiencia tipica puede observarse en la figura 6.4, donde se muestra 
que diluciones 1:20 del medio de leche no afectan, al menos en el corto plazo, al 
sensor de L-lactato, per0 que diluciones I :3 destruyen al sensor en pocos minutos. 
4 Concentraci6n final 30 % 
- o ' o ~ O - - o o ~ O - O  
Agregado de leche. 
Concentracion final 1 % 
Concentracion final 5 % 
- 0 
" 0  
\ 
- 
0 
I I I I I I I I I I I 
T 1 min 
Figura 6.4. Efecto de la leche en la sefial de un electrodo basado 
en LOX. Temperatura de medicion 38 "C y agitation, en batch. 
Concentracion de L-lactato 5 mM. Se agrego leche sobre 
solucion tampon hasta alcanzar las concentraciones (% v / v) 
indicadas en la figura. Electrode polarizado a + 400 mV vs ECS. 
Cuando 10s electrodos son utilizados como detectores en el sistema de 
inyeccion en flujo, en las condiciones por nosotros empleadas (loop 70 pl y velocidad 
de flujo 1,5 mi) la muestra entra en contact0 con el sensor durante aproximadamente 
6 segundos, por lo que se estudio la estabilidad de 10s biosensores basados en LOX 
cuando se inyectan en el sistema muestras provenientes de fermentaciones Iacticas 
sobre leche inoculada con Lactobacillus. 
Las muestras fueron diluidas 1 : l O  en carrier (tampon fosfatos + KCI) e 
inyectadas en el sistema FIA. En la figura 6.5 se registran inyecciones de patrones de 
lactato cada seis rnuestras de leche 1:10, y puede observarse la disminucion de las 
conientes cataliticas entregadas por el sisterna. 
Muestras 
- 
Patrones Patrones Patrones Patrones 
- - - -
- 
- 
- 
- 
I I 
800 1000 
T / seg 
Figura 6.5. Se inyectaron patrones de L-lactato (1 mM; 0,5 rnM 
y 0,l mM) durante la medicion de muestras de leche en dilucion 
1:lO. 
Se siguio la caida de la seiial utilizando 10s picos de calibracion con el patron 
1 mM L-lactato. Luego de la medicion de 18 muestras basadas en leche y 18 
rninutos, la seiial entregada por el sistema es de solo el 17 % de la seiial inicial. 
Biosensores similares pierden menos del 10 % de seiial en mas de dos horas de uso 
continuo en soluciones tampon. 
Los datos correspondiente a 10s valores de corrientes (patrones de 
calibracion) de la figura 6.5 se han tabulado (tabla 6.6) 
Concentracion Valor de coniente para las 
sucesivas calibraciones, fl 
Tabla 6.6. Perdida de corriente catalitica a1 inyectar en el sistema 
FLA muestra de leche en dilucion 1 : 10. Los valores tabulados 
corresponden a la figura 6.5. 
6.8. Referencias 
1. Hale P.D.; Boguslavsky L.I.; lnagaki T.; Karan H.I.; Lee S.H.; Skotheim T.A.; Anal. 
Chem. 63 (1 991) 677. 
2. Ohara T.J.; Vreeke M.S.; Battaglini F.; Heller A.; Electroanalysis 5 (1993) 825. 
3. Collier W.A.; Janssen D.; Hart A.L.; Biosensors and Bioelectronics 11 (1996) 1041. 
4. Fundamentals of Dairy Chemistry. Wong N.P. Editor. Van Nostrand Reinhold, New 
York, 1988. 
5. Ciencia de la Leche, Alais C. Editor, Reverte, Barcelona, 1985. 
6. Kyrolainen M.; HAkanson H.; Mattiasson B.; Biotechnology and Bioengineering 45 
(1 995) 122. 
7. Baker D.A.; Gough D.A.; Anal. Chem. 67 (1995) 1536. 
8. Cass A.E.G.; Davis G.; Francis G.D.; Hill H.A..; Aston W.J.; Higgins I.J.; Plotkin 
E.V.; Scott L.D.L.; Turner A.P.F.; Anal. Chem. 56 (1 994) 667. 
9. Battaglini F.; Calvo E.J.; J. Electroanal. Chem. 280 (1990) 443. 
10.Nagy G.; Gerhardt G.A.; Oke A.F.; Rice M.E.; Adams R.N.; Moore R.B.; 
Szentirrnay M.N.; Martin C.R.; J. Electroanal. Chem. 188 (1985) 85. 
7. RESULTADOS OBTENIDOS CON 
ELECTRODOS BIENZIMATICOS 
BICAPA 
7.1. Caractensticas de 10s electrodos construidos 
En estos electrodos el elemento de reconocimiento (LOX) se encuentra 
separado del mediador y a su vez actua como membrana evitando el pasaje de las 
fracciones proteicas de alto peso molecular de la leche. 
El mediador redox para LOX es el oxigeno que genera peroxido de hidrogeno 
que a su vez difunde a traves de las capas aislantes (PAA-PEG) reaccionando 
posteriormente con la peroxidasa (HRP). Esta oxida al complejo de Os, el cual se 
reduce en la superficie del electrodo a un potencial de trabajo de 0 mV vs. ECS. 
Sistemas basados en oxidasa asociadas a peroxidasa en sistemas monocapa 
1 - 2  o bicapa han sido propuestos , debido a que utilizando esta estrategia las 
reacciones de electrodo ocurren a menor potencial, por lo que se espera menos 
interferencia de sustancias electroactivas presentes en la muestra. 
La figura 7.1 resume la cadena de eventos que culminan en la produccion de 
una corriente mensurable en la superficie del electrodo de trabajo; como puede verse, 
un inconveniente de estos electrodos es que si la concentracion de O2 (cofactor 
fisiologico de las oxidasas) es baja, la respuesta del sistema dependera de su 
concentracion. 
El potencial aplicado al electrodo de trabajo (0 mV vs ECS) es menor que en 
el electrodo LOX monocapa monoenzimatico (+ 400 mV vs ECS), impidiendo que 
3 diversas moleculas presentes en la leche y productos derivados reaccionen 
electroquimicamente en la superficie del electrodo de trabajo; algunos autores han 
utilizado sistemas con dos electrodos de trabajo 4, siendo la funcion del segundo 
electrodo (no modificado enzimaticamente) descontar la corriente que no 
corresponde a la accion catalitica de la enzima inmovilizada que ocasiona un error 
por exceso. 
Por ultimo, la interaccion electrostatica entre algunos polimeros redox y las 
oxidasas (fenomeno principalmente estudiado en la glucosa oxidasa) es muy 
importante en el establecimiento de la comunicacion electrica enzima-polimero redox 
5 
. Nosotros hemos comprobado (Capitulo 4.4.) que no es necesaria la presencia de 
entrecruzante (PEG) para obtener una membrana catalitica funcionalmente estable; 
6 
es posible que la principal fraccion proteica de la leche, las caseinas, sea atraida 
electrostaticamente, desplazando a las oxidasas en su interaccion con el polimero 
redox, debido la carga neta fuertemente negativa (a1 pH utilizado) de las caseinas. 
0 s  (11) HRP (Ox) H20 0 2  LOX (Red) I 1  '23 piruvato e- T f- L-~actato 
Electrode 0 s  (Ill) HRP (Red) H202 H202 LOX (Ox) 
Figura 7.1. Transferencia de masa y carga en un electrodo 
bienzimatico, en presencia de lactato. La doble linea (- - -) 
simboliza dos capas de PAA-PEG que evitan el contact0 
electric0 entre la enzima "cableada" a1 electrodo (peroxidasa) y 
la enzima que no transfiere carga a1 electrodo (lactato oxidasa) 
en presencia de sustrato; el peroxido formado difbnde hasta la 
capa interna de peroxidasa 
Una de las ventajas de separar las enzimas utilizadas es evitar la perdida de 
corriente que se produciria si la lactato oxidasa se encontrara en la proximidad de la 
region rica en 0 s  (Ill). En este caso la siguiente reaccion tendria lugar: 
El efecto de esta reaccion es un cortocircuito que disminuye la comente 
catodica de electroreduccion del Os(lll) en la superficie del electrodo. Para evitar este 
fenomeno, han sido propuestos 10s sensores bienzimaticos bicapa formados por una 
capa interna de peroxidasa cableada y una capa externa formada por una oxidasa 8. 
7.2. Ensamblado de la monocapa HRP 1 PAAOs 
Ensayamos la construction de electrodos cableados basados en peroxidasa 
(monocapa-monoenzimaticos). Los primeros ensayos se realizaron sobre electrodos 
de oro, de 3 mm de diametro. La composicion de estos electrodos puede observarse 
en la tabla 7.1. 
Material "Denominacion" HRP (0,4 %) PAAOs (0,3 %) PEG 
del electrodo 
Oro A l 1 5 p I / 6 p g  1,5p1/4,5pg l 1 5 p I / 1 5 p g  * 
Or0 B l 1 5 p 1 / 6 p g  I l5p I /4 ,5pg 1 ,5p I / l 15pg  ** 
Tabla 7.1. Composicion de 10s electrodos construidos, monocapa 
monoenzimaticos basados en peroxidasa, sobre electrodos de 3 
mm de dihetro. La concentracion de la solucion de PEG 
utilizada fue 1 % (*) o bien O,1% (* *). 
Las mayores corrientes cataliticas se obtuvieron con 10s electrodos 
denominados B, 10s que pueden observarse en la figura 7.2. 
Figura 7.2. Electrodo HRP - PAAOs sobre oro. Voltametrias 
ciclicas V = 5 mV 1 seg, en batch sin agitation, temperatura 
ambiente. Todas se realizaron en solucion tampon, (0) sin 
peroxido de hidrogeno; (0) adicionado con peroxido 0,35 mM 
concentracion final; (+) adicionado con peroxido 1,5 mM 
concentracion final. 
De todas maneras, las corrientes cataliticas alcanzadas fueron pobres 
comparadas con 10s datos de la bibliografia - por lo que se decidio utilizar carbon 
vitreo como material de 10s electrodos (la adsorcion del complejo de 0 s  es favorecida 
en ese material) y disminuir la cantidad de enzima por unidad de superficie, 
considerando la elevada actividad catalitica de la peroxidasa utilizada. Se 
construyeron electrodos con la siguiente composicion: 
Material del electrodo HRP (0,l %) PAAOs (0,3 %) PEG (1%) 
carbon vitreo 2,0p1/2pg 5,0pl /15pg 6,0pI/60pg 
Tabla 7.2. Composicion de 10s electrodos construidos, monocapa 
monoenzimaticos basados en peroxidasa, sobre electrodos de 5,5 
mm de dihetro.  
En estos electrodos se mantiene constante la concentracion de PAAOs y se 
disminuye 10 veces la HRP por unidad de superficie, respecto al caso anterior. Los 
resultados obtenidos (figura 7.3) demuestran que las voltametrias ciclicas se 
modifican por el agregado de peroxido, y que la variacion de comente a 0 mV vs. 
ECS aumenta de manera directamente proporcional respecto a la concentracion del 
sustrato de la enzima. Los valores de Ai a 0 mV vs ECS son importantes. Se utilizo 
este sistema como detector en el sistema de inyeccion en flujo (FIA) observandose 
rango lineal (? = 0,999) entre concentraciones de 10 pM y 1 mM de peroxido de 
hidrogeno; la coniente observada a la concentracion mk ima fue elevada, 26 p.4 (1 12 
p.4 I cm2); otros autores usando HRP inmovilizada en otros sistemas han informado 
10 corrientes similares . A concentraciones superiores a 1 - 1,5 mM, la corriente 
catalitica disminuye; este efecto ha sido observado por otros autores en sistemas 
similares l1 y es atribuible inhibicion por sustrato, ya que concentraciones mayores a 
2 mM de H202 causan inactivacion de la enzima en solucion 12. 
Figura 7.3. Electrode HRP - PAAOs sobre carbon vitreo. 
Voltametrias ciclicas v = 5 mV / seg, en batch sin agitacion, 
temperatura ambiente. En solucion tampon, (El) sin peroxido de 
hidrogeno, (0) 0,6 mM peroxido, (0) 1,1 mh4 peroxido, (+) 4,O 
mh4 peroxide. 
7.3. Electrodos bienzimaticos bicapa 
Se construyeron electrodos de acuerdo a lo detallado en el capitulo 3.5.1., de 
la composicion denominada "bienzimatico 1" (tabla 3.2.) donde LOX es entrecruzada 
con BSA y glutaraldehido. Se ensayaron mediante voltametrias ciclicas en batch, 
estos electrodos mostraron ser casi insensibles al L-lactato; sin embargo, su 
respuesta al peroxido fue similar a la que se puede ver en la figura 7.3. Por lo tanto, 
establecimos que la capa HRP I PAAOs funcionaba correctamente, y que las capas 
de aislante y de LOX no constituian una barrera difusiva importante para el peroxido. 
Evidentemente, la lactato oxidasa habia sido desnaturalizada por el tratamiento con 
glutaraldehido I BSA. 
Se fabricaron entonces 10s denominados "bienzimatico 2" (tabla 3.2.), 
modificando la composicion de la cuarta capa, utilizando la misma concentration de 
LOX que las anteriores, per0 100 veces menos de glutaraldehido y 10 veces menos 
de BSA. La respuesta al L-lactato tambien fue nula. 
Decidimos utilizar otro metodo de inmovilizacion, para evitar la perdida de 
actividad de la lactato oxidasa; se construyeron electrodos similares a 10s anteriores, 
denominados "bienzirnatico 3" (tabla 3.2.) en 10s que la inmovilizacion de LOX se 
realiza utilizando polialilarnina / PEG. 
Los datos de estos electrodos rnuestran buena sensibilidad al L-lactato, como 
puede verse en las voltametrias ciclicas de la figura 7.4. 
Composicion Bienzimatico 1 Bienzimatico 2 Bienzimatico 3 Bienzimatico 4 
I " capa 15 pg PMOS 15 pg PAAOs 15 pg PAAOs 15 pg PAAOs 
2" capa 
3" capa 
4" capa 
2 pg HRP 
60 pg PEG 
2 pg HRP 
60 pg PEG 
2 pg HRP 3 pg HRP 
60 pg PEG 
18pg PAA 18pg PAA 18 pg PAA 
60 pg PEG 60pgPEG 60pgPEG 
18 pg PAA 18 pg PAA 18 pg PAA 
60 pg PEG 60 pg PEG 60 pg PEG 
680 pg BSA 68 pg BSA 10 pg PAA 
40 pg LOX 40 pg LOX 33 pg LOX 
50 pg Glu. 0,5 pg Glu. 17 pg PEG 
50 pg PEG 
18pg PAA 
60 pg PEG 
150 pg LOX 
15 pg PAA 
50 pg LOX 
5 pg PEG 
' Tabla 3.2. Composici6n de 10s diferentes electrodos biemhhticos bicapa constmidos. 
Figura 7.4. Electrodos bienzimaticos bicapa HRP 1 LOX, 
"bienzimatico 3". v = 5 mV 1 seg, en batch sin agitation, 
temperatura ambiente. En solucion tampon, (U) sin L-lactato, 
(0) 0,7 mM L-lactato; (0) 1,4 mM de L-lactato. 
7.3.1. Respuesta al L-lactato en batch 
Con el objeto de conocer el ambito de linealidad de estos electrodes 
("bienzimatico 37, y su respuesta al mantenerlos polarizados a 0 mV vs. ECS, se 
agregaron alicuotas de una solucion madre concentrada de L-lactato, en batch (V = 
50 ml). 
Los resultados obtenidos (figura 7.5.) muestran que su respuesta es lineal 
hasta 450 pM de lactato, con una pendiente de 8,7 pA 1 mM y un coeficiente de 
correlation ? = 0,991. 
Figura 7.5. Respuesta del electrodo bienzimatico bicapa con una 
cornposicion descripta en la tabla 3.2 ("bienzimatico 3"). Se 
agrego L-lactato a una solucion tampon (V = 50 ml) en batch 
agitado. Se utilizo el modulo de la corriente debido a que estas 
son catodicas, y convencionalmente reciben el signo negativo. 
7.3.2. Estudios de reproducibilidad y rango de linealidad en el 
sistema FIA. 
Se utilizo una celda de tip0 wall-jet, descripta en materiales y metodos. Como 
electrodo de referencia se utilizo ECS. El carrier fue tampon fosfatos 50 mM, pH = 7,O 
y 0,l molar en KCI. El loop de inyeccion tiene un volumen de 70 pL y la velocidad de 
flujo es de 1,5 ml 1 min. Los ensayos se realizaron inyectando patrones de lactato 
preparados en solucion carrier. La figura 7.6 muestra 10s resultados obtenidos en 
una calibracion tipica; se realizaron las curvas de regresion, que muestran que el 
sistema responde linealmente hasta 1 mM de lactato, con un limite de deteccion de 
25 pM. Los coeficientes de correlacion en estos ambitos de concentration son muy 
buenos, tipicamente ? = 0,997. 
600 
T / seg 
Figura 7.6. Calibration utilizando el biosensor bienzimatico como 
detector en el sistema FIA. Los patrones se prepararon a partir 
de una solucion madre 50 mM en L-lactato. Las concentraciones 
son las siguientes: (1) 25 pM; (2) 50 pM; (3) 125 pM; (4) 250 
pM; (5) 500 pM; (6) 1 mM; (7) 2,5 mM; (8) 5 mM; (9) 10 mM. 
Electrodos " b i e d t i c o  3 ", ver tabla 3.2. 
En la figura 7.7 se o b s e ~ a  un ensayo de reproducibilidad. Luego de restar la 
linea de base para cada pico, el analisis reporto 10s siguientes resultados: n = 10, x = 
0,43 pA, o(n-I) = 0,01 pA es decir, una desviacion standard porcentual menor al 3 %. 
250 3 00 350 400 450 500 
T 1 seg 
Figura 7.7. Prueba de reproducibilidad en el sistema FIA. Se 
inyectaron 10 patrones 125 pM de L-lactato. Se utilizb un 
electrodo de composicibn "bienzimatico 3 ", tabla 3.2. 
7.3.3. Estudios de estabilidad en el sistema FIA 
Se siguio la evolution de la sefial en el tiempo mediante dos metodos; en 
primer lugar se realizaron curvas de calibracion cada 30 I 40 minutos durante 2:30 
horas de flujo continuo; se observo que luego de la estabilizacion del electrodo (30 - 
40 minutos), las pendientes de las curvas de calibracion (pA I mM) para L-lactato son 
similares (figura 7.9). En la tabla 7.3 se encuentran 10s parametros de las curvas de 
calibracion graficadas en la figura 7.8. 
Figura 7.8. Curvas de calibracibn realizadas a distintos tiempos 
en el sistema FIA. (0) 5 minutos; (0) 50 minutos; (0) 150 
minutos. Se utilizb un electrodo de composicibn "bienzimatico 
3", tabla 3.2. 
Tiempo a (@I b (PA mM) 12 
5 minutos 0,033 2,29 0,997 
50 minutos 0,11 3,13 0,984 
150 minutos 0,16 3,28 0,983 
Tabla 7.3. Parhmetros de las rectas de regresibn 
correspondientes a la figura 7.8. Modelo Lineal, y = a + bx. 
Adernas, se inyectaron patrones 250 pM aproximadamente cada 10 rninutos; 
10s resultados indican una elevada estabilidad en estos electrodes, registrandose solo 
aumento de  la sefial al principio de la experiencia como se obsewa en la figura 7.9. 
0 30 60 90 120 150 180 
T I  min 
Figura 7.9. Ensayo de estabilidad de 10s electrodos bienzimaticos 
usados como detectores en el sistema FIA. Se inyectaron 
patrones 0,25 mM de L-lactato; se grafico la corriente producida. 
Se utilizo un electrodo de composition " bienzimatico 3 ", tabla 
3.2. 
Tambien se constato una disminucion de 10s niveles de ruido del sistema a 
medida que progresa el estudio de estabilidad. El ruido (Ai pico a pico) de la linea de 
base fue de 0,l pA a1 principio del ensayo, disminuyendo a 0,04 pA luego de 2,5 
horas. Este efecto probablemente es debido a la eliminacion de 10s componentes no 
polimerizados de la matriz del hidrogel del sensor. 
7.3.4. Efecto del medio de leche 
Ensayos realizados mediante tecnicas de voltametria ciclica muestran que 
este electrodo tambien es inhibido en medio de leche. En estos electrodos, 
bienzimaticos bicapa, es posible ensayar por separado utilizando H202 o L-lactato la 
catalisis producida por ambas enzimas. Se estudio el efecto de la leche sobre la capa 
cableada, formada por peroxidasa / PAAOs y sobre la capa formada por LOX 1 PAA. 
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7.3.4.1. Sobre la capa HRP I PAAOs 
Se realizaron voltametrias ciclicas para deterrninar 10s efectos del medio de 
leche. En la figura 7.10 se observan voltametrias realizadas en tampon fosfatos, la 
respuesta de la capa de peroxidasa es la esperada. En la figura 7.1 1 se comparan 
voltametrias realizadas en solucion tampon y en leche; practicamente no se observan 
diferencias entre ambas. Se ensayo la respuesta en solucion tampon luego de 
colocar el electrodo en leche durante 30 minutos, realizando voltarnetrias ciclicas; no 
se registro perdida de corriente, por lo que se concluye que la capa HRP 1 PAAOs no 
se ve afectada por este medio. 
Figura 7.10. Voltametrias realizadas en solucion tampon, para 
distintas concentraciones de peroxido. En batch, v = 5 mV 1 seg. 
Sin per6xido (0); per6xido 0,l mM (B); 0,6 mM (0); 1,l mM 
(+); 2,8 mM (0). Se utilizb un electrodo de composicion 
"bienzimatico 3 ", s e g h  tabla 3.2. 
Esto significa que las capas extemas permiten el paso de moleculas 
pequeiias, como el peroxido, per0 impiden el paso o retienen a moleculas grandes, 
como las proteinas de la leche; tambien es posible que la capa HRP 1 PAAOs, con 
alto contenido de PEG (respecto a 10s electrodos GOx - LOX 1 PAAOs) y por lo tanto 
una estructura del hidrogel mas compacts, dificulte el pasaje de moleculas grandes 
provenientes de la leche. 
Figura 7.11. Comparacion de la respuesta de 10s electrodos en 
solucion tampon (0) o en leche (0). Simbolos vacios, en 
ausencia de peroxido, simbolos llenos, 600 pM H202. 
Voltarnetrias realizadas en batch, v = 5 mV / seg. 
7.3.4.1. Sobre la capa LOX I PAA 
En la figura 7.12 se observa que en presencia de leche, la comente producida 
por el electrodo a un potencial de 0 mV vs ECS disminuye sensiblemente. El Ai entre 
la curva catalitica y la no catalitica a ese potencial es de 4,l  pA en solucion tampon y 
cae a 1 ,I pA en rnedio de leche. 
Figura 7.12. Efecto del medio de leche en las corrientes 
cataliticas. Sin lactato, en solucion tampon (0); 1,4 mM en L- 
lactato en tampon (0);1,4 m M  en L-lactato en leche (0). 
Realinadas en batch, v = 5 mV / seg. Se utilizo un electrodo de 
composition "bienzimatico 3 ", tabla 3.2. 
5 1 Sin embargo, la inhibicion es en parte reversible por lo menos en el corto 
plazo (15 minutos de exposicion a1 medio de leche), con una perdida de 
aproximadamente el 40% de la seAal a 0 mV vs ECS, como se observa en la figura 
7.13. 

7.4. Ensayos con electrodos bienzimaticos bicapa con elevada 
concentracion de lactato oxidasa 
Se decidio ensayar una elevada concentracion de lactato oxidasa, dispuesta 
en dos capas. La composicion de estos electrodos, denominados "bienzirnatico 4" se 
observa en la tabla 3.2. 
Se realizaron voltametrias ciclicas con el objeto de determinar el efecto de 
diluciones 1:10 de leche en el comportamiento de estos electrodos. Las voltametrias 
se realizaron con el electrodo en el sistema FIA, ensayando condiciones mas 
parecidas a las exigidas como detector en el sistema de flujo. Los resuitados 
obtenidos se observan en la figura 7.14. Se utilizo como carrier leche 1 : I 0  durante 20 
minutos antes de realizar la segunda voltametria; se observa que no hay efecto sobre 
las corrientes cataliticas. 
Figura 7.14. Voltametrias en el sistema de flujo, de electrodos 
bienzimaticos de alta concentracion de LOX. v = 2 mV I seg, 
velocidad de flujo 1,5 ml I min. El carrier es solucion tampon 
(0); o leche diluida 1 : 10 en tampon (H). La concentracion de L- 
lactato es 2,5 rnM en ambas soluciones carrier. Se utilizo un 
electrodo de composicion "bienzimatico 4", tabla 3.2. 
7.4.1. Efecto de soluciones de distinta fuerza ionica sobre la 
velocidad de transferencia electr6nica. 
Se investigo el efecto de soluciones de distinta fuerza ionica, siguiendo el 
protocolo establecido en la seccion 4.4.6., utilizando las soluciones descriptas en la 
tabla 4.6, reemplazando glucosa por lactato (0,125 mM), se obsewaron sirnilares 
resultados a 10s discutidos en la seccion 4.4.6 de esta Tesis, como se observa en las 
tablas 7.4 y 7.5. 
Secuencia temporal Epa EPC AE ipa ipc 
I Nitrato, mM 
# I  1 100 274,O 256,l 17,9 1,3 -1,79 
#3 1 500 249,8 236,2 13,6 1,26 -2,31 
#5 1 1000 250,O 233,O 17,O 1,62 -2,17 
#7 I 100 277,O 258,O 19,O 1,17 -1,79 
Tabla 7.4. Efecto de soluciones de distinta fberza ionica en 10s 
electrodos bienzimatico 4. En solucion tampon, sin lactato. 
La relacion PEG 1 PAAOs para la capa cableada que contiene peroxidasa, es 
igual a 3,33. Los resultados que se observan en la (AE) son similares a 10s obtenidos 
con electrodos GOx cuya relacion PEG / PAAOs es igual a 4. 
Secuencia temporal 1 solucion utilizada 
Tabla 7.5. Corrientes (PA) medidas a E = 0 mV vs. ECS 
(hemiciclo anodico). Velocidad de barrido 5 mV/seg. En 
ausencia o presencia de lactato 0,25 mM, distinta fberza ibnica. 
Los nheros  en negrita subrayados corresponden a las 
soluciones de la tabla 5.4. Electrodos bienzimiitico 4. 
7.4.2. Estabilidad en medios complejos 
Se comparo respecto a un electrodo monoenzimatico (PAAOs-LOX) la caida 
de seial, al utilizar ambos biosensores como detectores en el sistema FIA en 
identicas condiciones operacionales. Se grafico la caida de seiial para patrones de L- 
lactato 0,5 mM en solucion tampon. Sabemos que la caida de seiial en nuestros 
sistemas depende fundamentalmente de la leche; utilizando unicamente patrones en 
solucion tampon la estabilidad tanto para sistemas monoenzimaticos como 
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bienzimaticos es muy buena, con una caida de seiial del orden del 10 % en dos 
horas de operacion. Por ello puede verse en la figura 7.15 que se utilizo el numero 
de muestras lacteas inyectadas en 10s sistemas, un parametro mas util que el tiempo 
de operacion. 
Las muestras inyectadas utilizando el electrodo bienzimatico HRP / LOX como 
detector estan compuestas por 10 muestras de leche sin diluir, 5 muestras de leche 
diluida en tampon (1 : 10) y 5 muestras de yoghurt diluido 1 : 100. Utilizando el electrodo 
monoenzimatico LOX se inyectaron 20 muestras de leche diluida 1:lO en tampon. 
Como puede observarse (figura 7.15), la estabilidad del electrodo bienzimatico al 
enfrentarlo a muestras lacteas es muy elevada respecto al monoenzimatico, maxime 
considerando que en el sistema bienzimatico se utilizaron muestras de leche menos 
diluidas, cuyo efecto deletereo (disminucion de la pendiente pA / mM) sobre 10s 
electrodos monoenzimaticos es substancialmente mayor. 
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Figura 7.15. Comparacion de la estabilidad de 10s biosensores 
monoenzimaticos LOX (0) y bienzimhticos HRP / LOX de 
composition "bienzimatico 4", tabla 3.2. (0) a1 ser utilizados 
corno detectores en un sistema FIA. Mediante patrones de L- 
lactato 0,5 mM en solucibn tampon se cuantific6 la pQdida de 
corriente catalitica. 
7.5. Medicion de L-lactato en muestras Iacteas y derivados 
Se ensayo el biosensor cuyo desempeiio en medios complejos ha sido el mas 
adecuado, cuya composicion se establecio en la tabla 3.2. En la figura 7.16 se 
observan registros tipicos, utilizando la celda wall-jet descripta en materiales y 
metodos, velocidad de flujo de carrier de 1,5 ml 1 min, a temperatura ambiente. El 
electrodo se polarizo a 0 mV vs ECS. Es de destacar que se empleo como unico 
tratamiento de las muestras dilucion en tampon, de tal manera que su concentracion 
se encuentre dentro del rango lineal de respuesta del biosensor. 
Adicion de standard 
600 
T / seg 
Figura 7.16. Registro tipico de la medicibn de productos lacteos 
en el sistema FIA, utilizando un electrodo HRP / LOX 
"bienzimzitico 4", tabla 3.2. La linea de base es muy estable, y la 
calibracion realizada con patrones de L-Lactato de 20, 50, 100, 
500 y 1000 pM presenta un r2 = 0,996. A yogur dilucion 1:1000 
en solucion tampon; B yogur dilucion 1:500 en solucion tampon. 
Utilizando este sistema durante mas de dos horas, la perdida de serial luego 
de medir mas de 50 muestras Iacteas y circular como carrier leche durante 30 
segundos fue del 8 %. En las mediciones de yogures descremados y enteros, la 
desviacion standard porcentual fue de entre el 1 y el 3% (n = 4) 
Los resultados obtenidos utilizando una curva de calibracion se validaron 
utilizando el metodo de adicion de estandar 13 - 14 (figura 7.17). Los resultados 
obtenidos en la medicion de productos Iacteos fermentados se observan en la tabla 
7.6 son similares a 10s registrados en la literatura 3 ; 14 -15. , uno de estos autores 3, 
utilizando un sistema con dos electrodes de trabajo (el segundo es utilizado como 
blanco), pretratamiento de las muestras (principalmente remocion de cationes) 
obtiene para yogur valores de entre 52 mM (dilucion 1:16) y 71 mM (dilucion 1:160), y 
valores por metodos espectrofotometricos estandar de 78 mM de L-lactato. Otro autor 
14 utilizando diluciones (entre 1 : 150 y 1500) como unico tratamiento de las muestras, 
obtiene valoresde 80,5 mM y de 116 mM para yogur y yogur envejecido (2 semanas, 
5 "C) respectivamente. Este mismo autor en otra publicacion valora la 
concentracion de lactato en dos tipos de yogures (ambos "plain") obteniendo como 
resultado 61 mM en uno de ellos y 813 mM en el otro. 
En la tabla 7.6 se registran 10s resultados obtenidos por nosotros, el yogur 
descremado es saborizado y edulcorado, el yogur entero no declara aditivos. 
Producto Dilucion L-lactato, mM (A) L-lactato, mM (B) 
Yogur descremado 1:500 77,2 (2 %) 88,5 (1 %) 
1:lOOO 94,O (1 %) 88,O (1 %) 
Yogur entero 1500 59,l (3 %) 79,O (1 %) 
1:750 58,5 (2 %) 80,6 (2 %) 
1:lOOO 64,5(1%) ND 
Tabla 7.6. Resultados obtenidos en la medicion de L-lactato en 
productos lacteos fermentados. (A) Estimados utilizando una 
curva de calibration, realizada con patrones de L-lactato en 
tampon. @) Estimados por el mktodo de adicion de standard. 
Entre parentesis la desviacion standard porcentual. ND no 
determinado. Se utiliz6 un electrodo "bienzimatico 4", tabla 3.2 
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L-lactato adicionado, mM 
Figura 7.17. Metodo de adicion de standard. Se midio un yogur 
entero en dilucion 1:500 en solucion tampon, y se adicionaron 
distintos volumenes de una solucion patron 1 mM de L-lactato. 
El r2 de la recta de regresion es de 0,998. El valor calculado para 
la muestra es de 78 mM. 
Se siguio la fermentacion lactica de un rnedio preparado a base de leche en 
polvo reconstituida, inoculada con un starter cornercial (inoculo 1 :I OO), incubacion a 
37 "C. Se retiraron rnuestras de 1 rnl cada 15 minutos. Los datos obtenidos se 
observan en la figura 7.18. Las rnuestras se midieron en dilucion 1 :I en las etapas 
tempranas de la fermentacion y en diluciones de hasta 1:50 en las etapas tardias. 
T / min 
Figura 7.18. Ferrnentacion lactica en medio de leche. Se utilizo 
un inoculo 1 : 100. 
Se grafico en la figura 7.19 la relacion entre la concentracion de L-lactato 
calculadas utilizando el biosensor y la concentracion de protones calculada a partir de 
10s valores de pH registrados utilizando un electrodo combinado de pH. 
Figura 7.19. Relacion entre la produccion de L-lactato y la 
actividad de protones en el rnedio de incubation. 
Se utilizo el sensor para medir la concentracion de L-lactato en muestras de 
leche sin diluir. Los resultados obtenidos se registran en la tabla 7.7. Los valores 
promedio o "normales" (la concentracion es muy variable dependiendo 
fundamentalmente de las condiciones de ordeiie, las condiciones de transporte y 
almacenaje, entre otras) para leche 16. esta en el rango de 34-104 mg / I de acido 
Iactico total. Mediciones realizadas mediante tecnicas similares a las nuestras 15 
inforrnan valores de 2,8 mM (256 mg / I). 
Producto L-lactato, mM (A) L-lactato, mM (B) 
Leche descremada 110 pM(5%) 152 (2%) 
reconstituida 
Leche descremada fresca 64 pM (6 %) 87 pM (1 %) 
Tabla 7.7. Resultados obtenidos en la medicion de L-lactato en 
leche. (A) Estimados utilizando una curva de calibration, 
realizada con patrones de L-lactato en tampon. (B) Estimados 
por el metodo de adicion de standard. Entre parentesis la 
desviacibn standard porcentual (n = 3). Muestras sin preparation 
ni dilucion. 
En muestras de leche tratadas con EDTA (concentracion final 2 %) se provoca 
la solubilizacion de las micelas de caseina, y probablemente otros cambios en la 
matriz analitica por eliminacion del calcio y otros iones. Muestras de leche 
descremada reconstituida tratadas con EDTA, medidas en dilucion 1:10 en solucion 
tampon (la dilucion es necesaria para que su concentracion corresponda al rango 
lineal de respuesta del sensor, 0 - 0,5 mM L-lactato) han arrojado una concentracion 
de 0,79 mM (68 mg 1 I), comparable a la concentracion medida en leche utilizando 
metodos enzimaticos estandar. 
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8. RESULTADOS OBTENIDOS CON 
BACTERIAS LACTICAS 
8.1. Arreglo instrumental utilizado en 10s ensayos en FIA 
Se utilizo la celda de flujo descripta en la seccion 3.3.1., esta celda se utilizo 
en el arreglo que se observa en la figura 8.1. Antes de llegar el flujo de carrier a la 
celda, pasa por un espiral ("coil") de unos 60 cm, que permite que el fluido alcance la 
temperatura del bat70 termostatico. 
Bomba Peristaltica Termostatico 
Figura 8.1. Arreglo instrumental utilizado, se observa la 
direction de flujo. Todas la tubuladuras son de 1,16 mm 
(dihetro interno). Partes no en escala. 
8.2. Evaluacion de agar-agar como medio de inmovilizacion, utilizando 
Lactobacillus acidophilus 
Se realizo un cultivo en medio MRS basal. Se agrego como fuente de 
carbon0 lactosa 2 % . Se midio absorbancia a 550 nm, peso seco y peso humedo. 40 
ml de este medio (que contienen 610 mg de celulas, peso humedo) se centrifugaron, 
se resuspendio el pelet en 1 ml de MRS basal. 
Se dividio el resuspendido en dos alicuotas del mismo volumen, y se 
mezclaron con 9,5 ml de una solucion de agar en MRS (1,5 % y 0,75% agar-agar), a 
una temperatura aproximada de 50 "C, y se coloco en una capsula de Petri hasta 
fraguado. Se obtuvieron de esta manera celulas inmovilizadas en agar-agar, 
formando laminas de aproximadamente 2 mm de espesor. Estas se cortaron en 
trozos de 1 cm2, y se sometieron a ensayos de cinetica, registrandose cambio de pH 
en el tiempo, en medio MRS mas lactosa 2% y en medio de leche. 
La concentracion de bacterias utilizada es de aproximadamente 30 mg / ml de 
gel, concentraciones sirnilares han sido utilizadas por otros autores ? 
En cada ensayo se utilizaron 3 gr de de las celulas inmovilizadas en agar, en 
un volumen de 5 ml de 10s medios indicados. 
Los resultados (figura 8.2.) indican que la fermentacion es mas rapida en 
medio de leche que en medio MRS, y que no es importante la concentracion de agar 
para la produccion y liberacion de acido Iactico, en las concentraciones utilizadas. 
Se ensayaron concentraciones menores de celulas, aproximadamente 4 mg / 
ml de gel, observandose variaciones de pH en el tiempo menores (15 % respecto a 
10s geles que contienen 30 mg / ml). 
Agar 1,5 %, MRS-lactosa 
Agar 1,5 %, Leche 
Agar 0,75 %, MRS-lactosa 
Agar 0,75 %, leche 
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 
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Figura 8.2. Cambio de pH producido por Lactobacillus 
acidophilus inrnovilizado en geles de agar. La incubacion se 
realizo a 37°C. MRS basal + lactosa (2 % p / v). Las diferencias 
en las pendientes (ApH 1 At) entre duplicados (datos no 
graficados) h e  menor a1 10 %. 
El procedimiento de inmovilizacion en agar-agar no result6 adecuado por 10s 
siguientes motivos; en primer lugar, el efecto producido por el shok termico recibido 
por las celulas, sumado a la dificultad para controlar exactamente la temperatura del 
agar, provoco que en algunos eventos de inmovilizacion la capacidad fermentativa de 
las celulas se viera negativamente afectada; en segundo lugar, el estudio de la 
viabilidad de las celulas inmovilizadas luego de 10s ensayos de fermentabilidad y 
durante el almacenado en frio (congelamiento seguido de triturado del gel en 
mortero3) resulta poco adecuado e involucra importantes errores en las 
determinaciones. 
Se decidio utilizar otro Lactobacillus, ya que Lb. acidophillus produce LD- 
lactato, mientras que 10s biosensores enzimaticos desarrollados son sensibles 
especificamente a1 L-Iactato. 
8.3. Optirnizacion del metodo de inmovilizacion y ensayos preliminares 
utilizando la cepa Y3 
Se utilizo un metodo de inmovilizacion utilizando alginato de calcio, protocolo ya 
descripto para la inmovilizacion de otras LABS (Lactobacillus helveticus). Luego de 
concentrar dlulas Y3 por centrifugacion, se resuspendieron en Iml de medio MRS sin 
fuente de carbono, y se rnezclo con 1 ml de una solucion de alginato de Na+ (4%). Esta 
solucion fue depositada por goteo sobre un bafio coagulante sornetido a agitation 
continua, conteniendo cloruro de sodio (200 mM) y cloruro de calcio (50 mM). 
Luego de 30 minutos, para que la gelificacion progrese en todo el volumen de las 
gotas, se obtuvieron cuentas ("beads") de tamafio uniforrne. El peso humedo de estas 
fue de 9,7 f 0,6 mg, el peso seco de 0,6 + 0,l mg y un diametro de 2,9 + 0,2 mm; estos 
resultados son similares a 10s reportados . 
Las celulas inmovilizadas se utilizaron en algunos experimentos preliminares, 
constatandose que el procedimiento no afectaba la capacidad fermentativa de las celulas, 
y mantenian su viabilidad. En la figura 8.3 puede observarse similares velocidades de 
fermentacion en celulas inrnovilizadas y libres. 
60 80 
T 1 min 
Figura 8.3. Ensayo de fermentacion en medio MRS basal + lactosa 
(2 %), estatico en batch, utilizando celulas (cepa Y3) inrnovjlizadas 
en alginato de Ca* y libres. 
El desarrollo de un metodo para la caracterizacion LABS especies requeria que la 
difusion de las fuentes de carbon0 a ensayar y el lactato producido por la &lulas 
inmovilizadas fuera lo mas rapido posible. El comportamiento de transferencia de masa 
dentro del gel es descripto por el numero adimensional de Damkohler '. 
Como puede verse, el numero de Damkohler (Da) el radio de la particula (0 
afecta de manera importante (a1 estar elevado al cuadrado) el comportamiento de 10s 
solutos, modulando el valor del coeficiente de difusion efectiva (D., m2 I seg) que 
depende principalmente del tamafio del soluto. 
Se realizaron entonces modificaciones al protocolo de inmovilizacion con el 
objeto de conseguir cuentas de gel de menor tamafio. Las variaciones que se 
introdujeron al metodo fueron basicamente dos. En primer lugar, se resuspendio a las 
celulas en solucion salina isotonica, reemplazando al MRS basal; 10s cationes 
bivalentes de este medio provocan un aumento de la viscosidad del alginato de 
sodio, por lo que las gotas producidas son de mayor tamafio; en segundo lugar, se 
disminuyo la concentracion de alginato a la mitad, con una concentracion final del 1 
%. En estas condiciones, se obtuvieron cuentas de un diametro de 1,7 + 0,2 mm y un 
peso hljmedo de 2,2 k 0,3 mg (n = 10). 
Una ventaja inherente a este metodo de inmovilizacion, respecto al gel de agar, es 
que el alginato de calcio es desestabilizado por agentes quelantes (EDTA, citrato de Na, 
buffer fosfatos), por lo que el conteo de celulas (ufc) es sencillo. Para disolver las cuentas 
se selecciono por su rapidez una solucion de EDTA a12 %. 
8.3.1. Ensayos preliminares en el sistema FIA 
Se colocaron cuentas de celulas de la cepa Y3 inmovilizadas en alginato de calcio, 
segun lo esquematizado en la figura 3.2. Se colocaron 2 cm3 de cuentas en la celda de 
flujo, cuyo volumen total es de aproximadamente 4 ml. Se utilizo como carrier medio MRS 
basal adicionando con calcio, y con 2 g 1 I de lactosa. Se observo que la acidification era 
importante, y se ensayo la reproducibidad en la disminucion de pH al intermmpir el flujo 
de carrier. 
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Figura 8.4. Efecto de la intermpcion del flujo de carrier, 
reproducibilidad, en medio MRS mis calcio. Las flechas indican el 
encendido de la bomba peristaltica (flujo = 2 ml 1 min), el pH deriva 
rapidamente hacia el pH de la solucion carrier (pH = 6,5). 
Luego de optimizar el metodo de inmovilizacion, 10s resultados obtenidos 
indicaban que era importante, para obtener resultados reproducibles, estadarizar y 
estudiar 10s siguientes items. 
1) La composicion del can-ier. Se observo que en soluciones carrier sin extract0 de 
levadura, las respuestas eran debiles, disminuyendo rapidamente en el tiempo la 
capacidad ferrnentativa de las celulas inmovilizadas. En una hora de flujo en el FIA la 
sefial caia a1 30%. Si la solucion carrier utilizada era un medio complejo, el cambio de pH 
producido sin adicionar fuentes de carbono era importante (sefial de base alta). 
2) La fuente de carbono utilizada en el medio de crecimiento basado en MRS basal, 
estudios preliminares indican que celulas crecidas utilizando glucosa como fuente de 
carbono son poco sensibles a otras fuentes de carbono (efecto represion catabolica). 
3) La viabilidad de las celulas inmovilizadas durante el almacenado en frio y durante el 
tiempo de 10s ensayos en el sistema FIA 
4) La concentracion de celulas en el alginato de calcio. Concentraciones de 200 mg 
(peso humedo) / ml gel producen importantes cambios de pH (figura 5.8 y tabla 1.8), 
mientras que concentraciones de 30 mg / ml producen variaciones de pH menores a1 
20 %. 
5) El orden en el que las fuentes de carbon0 a ensayar son inyectadas en el sistema 
de flujo. 
6) Los tiempos entre muestras y el tiempo inicial de hambreado de las celulas. 
7) El tiempo minimo necesario para obtener la inforrnacion requerida. 
8.4. Resuitados obtenidos utilizando Lactobacillus casei, ATCC 393 
8.4.1 Optirnizacion de las soluciones carrier para 10s 
ensayos en FIA 
De la manera habitual se inmovilizaron celulas ATCC 393, se colocaron en la 
celda de flujo y se circularon distintas soluciones carrier, de tal manera de seleccionar 
aquella en la que la respuesta fuera maxima. Ensayos realizados en buffer, solucion 
salina, o buffer mas solucion salina, empleados pot- otros autores - utilizando como 
material biologico levaduras, no aseguran el mantenimiento de la viabilidad y 
capacidad fermentativa en LABS, mucho mas exigentes nutricionalmente. Los 
resultados obtenidos se resumen en la figura 8.5. 
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Figura 8.5. Evaluacion de distintas soluciones carrier. (0) 5 mM 
Bis-Tris buffer pH = 6,5(+) 8,5 g / 1 NaCl y (A) MRS basal. Todas 
contienen 10 mM / 1 de glucosa, 0,5 g / 1 de CaCl y 0,1 % p 1 v de 
extracto de levadura. Se rest6 en todos 10s casos 10s AmV 
producidos en la celda de flujo por la solucion carrier 
correspondiente (sii glucosa), considerado como la linea de base. En 
el caso de medio MRS basal, la linea de base fue la mas elevada. 
Se utilizo entonces, 5 mM Bis-Tris buffer pH = 6'5; 0,5 g / I de CaCl y 0,l %.p / v 
de extracto de levadura como solucion carrier, y solucion base en la que se preparan las 
fuentes de carbon0 que se ensayan en el sistema FIA en todas la experiencias descriptas 
en el resto de este capitulo. La concentracion de Bis-Tris utilizada otorga a las soluciones 
minima capacidad buffer, permitiendo amplias variaciones de pH al modificarse la 
concentracion de acido Iactico en el medio. En otros diseiios experimentales utilizando 
biosensores hibridos y monitoreo del cambio de pH en sistemas de inyeccion en flujo , 
concentraciones aun mas bajas han sido utilizadas (2 mM). 
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8.4.2. Optimization de las concentraciones de fuentes de carbono 
Un aspect0 analizado fue el tiempo de hambreado, tiempo necesario entre 
fuentes de carbono para que la fuente de carbono se agotara dentro de las cuentas 
alginato, de tal manera de que su influencia sobre la fuente de carbono siguiente 
fuera minima. Esto se estudio registrando AmV, en solucion carrier sin agregado de 
fuente de carbono. Se encontro que estos tiempos estaban relacionados con la 
concentracion de las fuentes de carbono en las soluciones, por lo que se estudio el 
efecto de sus concentraciones. La figura 8.6 muestra 10s resultados obtenidos, en 10s 
que la saturacion (maxima velocidad de acidificacion) se alcanza con valores de 10 
mM de glucosa. Experiencias similares realizadas con fructosa arrojaron similares 
datos, por lo que se selecciono esa concentracion para 10s ensayos. En la figura 8.7 
se observa la cinetica de saturacion para glucosa. 
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Figura 8.6. Se utilizaron distintas concentraciones de glucosa. (0; 
0,l; 0,5; 2,5; 10 y 25 mM). La flecha indica el  momento en que 
se detiene e l  flujo de carrier. 
[Glucosa] r n M  
Figura 8.7. Se grafican 10s datos obtenidos en la figura 8.6, a t = 
5 minutos. Se observa una cinetica del tipo Mikaeliana. 
8.4.3. Viabilidad de las celulas inmovilizadas 
Se estudio la viabilidad de las celulas inmovilizadas en alginato de 
calcio, con el objeto de estudiar la posibilidad de almacenarlas en frio. Los datos 
obtenidos (tabla 8.1.) demuestran escasa perdida de viabilidad en el period0 de 
tiempo empleado, y no se observo duplication de las celulas inmovilizadas; 
resultados similares fueron encontrados utilizando Lactobacillus helveticus. 
Fuente Conteo en placa (cfu / ml) 
Cultivo original " 4,5 l o 9  
lnmovilizadas 
lnicial 
Antes de 10s ensayos " 
Despues de 10s ensayos 
Almacenadas en frio " 
Despues de recuperacion ' 
Tabla 8.1. Viabilidad de celulas inmovilizadas de Lactobacillus 
casei. Se cultivaron en MRS-lactosa y fueron inmovilizadas en 
alginato de calcio. Las cuentas ("beads") se disolvieron en 1 ml 
2% EDTA y se diluyeron para el conteo en placa. " Cultivo de 
b 18 horas a 37 "C, D.O. (550 nm) = 3. Concentradas 20 
veces. " Luego de una incubacion de 16 horas a 28 "C en 
d MRS-lactosa. Luego del ensayo en FIA (2,5 Hs 37°C). " 
Luego de permanecer 20 dias a 4°C. ' Luego de incubacion de 
16 hs. a 28 "C en MRS-lactosa. 
8.4.4. Optirnizacion de las condiciones de ensayo 
Los aspectos referidos a las tecnicas de inmovilizacion, solucion carrier, 
concentracion de las fuentes de carbono a ensayar y viabilidad ya han sido tratadas. 
Otros aspectos a considerar han sido el orden en el que las fuentes de carbono a 
ensayar son inyectadas en el sistema de flujo; hemos empleado el siguiente orden, 
en primer lugar trisacaridos, seguidos de disacaridos, alcoholes, pentosas y 
monosacaridos. Este orden es debido a que observamos una importante disminucion 
en el grado de acidificacion (desarrollada por otras fuentes de carbono) cuando 
glucosa es inyectada en el sistema FIA antes que 10s disacaridos. 
La represion catabolica producida por monosacaridos ha sido disminuida 
utilizando tiempos de medicion pequetios (maxim0 5 minutos) para aquellas fuentes 
de carbono que provocan cambios de pH importantes. El protocolo de medicion 
optimizado result6 ser el siguiente: 
1) Se colocan 2 ml de celulas inmovilizadas en la celda de flujo (volumen total 4 cm3). 
Si estas celulas han sido almacenadas en frio (5 "C), se permite su recuperacion 
durante 2 horas a 37 "C utilizando como carrier MRS basal mas la fuente de carbono 
correspondiente a la condicion de precrecimiento (V = 0,3 ml / min). 
2) Se circula Buffer bis-tris (adicionado con ~ a "  y extract0 de levadura) durante 1 
hora (V = 0,5 ml / min). 
3) Las fuentes de carbono a ensayar (10 mM) se preparan en la solucion carrier del 
punto 2. 
4) Se circula la fuente de carbono a ensayar durante 3 minutos a V = 2,5 ml / min. La 
fuente de carbono llega a la celda de flujo a 10s 50 segundos (volumen muerto). Al 
minuto se comienza el registro de datos, y se le asigna t = 0. 
5) Se detiene la bomba peristaltica ( = 3 minutos). Si la acidificacion progresa muy 
rapidamente, se detiene en t = 5 minutos, y se circula carrier sin fuente de carbono. 
De otra manera se perrnite continuar la acidificacion hasta t = 10. 
6) Se circula carrier durante 10 minutos. Este tiempo de hambreado fue seleccionado 
para permitir que las celulas alcancen un status metabolico adecuado (baja 
concentracion de fructosa di-fostato, alto Pi y PEP '1, condicion en que 10s 
carbohidratos son rapidamente transportados y fermentados (V = 4 ml / min durante 2 
rninutos, luego V = 0,5 ml / min). 
7) Se repite el paso 4 y subsiguientes tantas veces como fuentes de carbono Sean 
ensayadas. 
Los datos de acidificacion pueden ser registrados en AmV / At o en ApH / At, 
ambas unidades interconvertibles conociendo la temperatura de trabajo y la 
10 sensibilidad del electrodo utilizado . Dado que la mayor parte de la bibliografia 
relacionada con biosensores microbianos acoplados a electrodos potenciometricos - 
l2 expresa sus datos en la primera de las unidades, se decidio utilizarlas tambien en 
este trabajo. En la primera parte de este capitulo, como otros autores se expreso la 
acidificacion como ApH / At. 
En cuanto al analisis de 10s datos obtenidos, se observo que aun sin fuente de 
carbono adicionado al carrier, las celulas inmovilizadas producian una leve 
acidificacion del medio. Se utilizaron estos valores como linea de base. Para 
norrnalizar 10s resultados, estos se expresaron en porcentaje, refiriendo a la glucosa 
el valor 100 % (pendiente de la curva de acidificacion, AmV / Amin o bien ApH / Amin). 
Para comparar nuestro rnetodo con el metodo convencional se utilizaron 10s 
siguientes criterios: Se midi6 la pendiente entre 3 y 5 minutos (AmV 3-5); valores de 
acidificacibn superiores al 8 % (respecto a glucosa) fueron considerados positivos 
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para la cepa  e n  estudio; valores inferiores a12 % fueron considerados negativos; para 
valores d e  entre 8 y 2% 10s verdaderos positivos se determinaron utilizando la 
pendiente entre 10s 8 y 10 rninutos (AmV 8-1 0). 
8.4.5. Caracterizacion fisiologica 
Se caracterizo el comportamiento de es ta  cepa  utilizando el sistema FIA, e n  
las condiciones optimizadas q u e  se describieron anteriormente. P u e d e  observarse e n  
la figura 8.8 q u e  incluso cuando el flujo d e  carrier es elevado (V = 3 ml 1 min) la 
circulacion de una fuente d e  carbon0 altamente fermentable modifica el pH d e  la 
celda d e  flujo (t entre 1 y 3 rninutos). 
1 2 3 4 5 6 
T / min 
-=-Sin CSource 
-0- Melezitosa 
-0- Rafinosa 
-0- Cellobiosa 
-A- Melibiosa 
-A- Sacarosa 
-r- Trehalosa 
-v-- Salicina 
-+- Gluconato 
-+- Arabinosa 
-X- Fmtosa 
-+ Lactosa 
Figura 8.8. Lactobacillus casei ATCC3 93, precultivada en MRS- 
lactosa como fuente de carbon0 e inmovilizada en cuentas de 
alginato de calcio. La flecha indica el mornento en que el flujo de 
carrier se interrumpe, permitiendo que la acidificacibn (mV) 
avance ripidamente. En la tabla 8.2 se resumen 10s resultados 
obtenidos. 
Lactobacillus casei ATCC 393 
Carbohidrato Acidification % Relativo a Tecnica 
(1 0 rnrnol I I) rnV I rnin glucosa convencional 
Melezitosa 
Rafinosa 
Celobiosa 
Sacarosa 
Trehalosa 
Salicina 
Gluconato 
Manitol 
Arabinosa 
Lactosa 
Maltosa 
Fructosa 
Glucosa 
Tabla 8.2. Determinacion cuantitativa de la actividad 
fermentativa. El medio de crecimiento h e  MRS-lactosa. Los 
datos se calcularon utilizando la pendiente de acidificacion en el 
interval0 3 - 5 min (ver figura 8.8), a 10s que se les resto la 
acidificacibn residual en ausencia de adicion de fbente de 
carbono, considerada corno linea de base (5,30 f 1,11 mV). Las 
pendientes se obtuvieron rnediante regresion lineal, f su error 
standard. La tecnica convencional se describe en la seccibn 3.5.3. 
8.4.6. Efecto del medio de precrecimiento 
Los carbohidratos y otras posibles fuentes de carbono son 
transportados dentro de las celulas por rnecanisrnos que involucran la accion de 
perrneasas que utilizan corno fuente de energia gradientes electroquimicos o energia 
quirnica. Las perrneasas ATP-dependientes y 10s sisternas PEP-PTS (sisterna del 
fosfoenolpiruvato-fosfotranferasa) han sido detalladarnente caracterizados en 
13 rnuchas especies de Lactobacillus . El sistema PTS esta involucrado en 10s 
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procesos de represion catabolica (CR), que en diferentes especies ocurre por 
diferentes caminos regulatorios; en la exclusion de inductores y la represion de la 
transcripcion de 10s genes involucrados en el transporte y degradacion de fuentes de 
carbono distintas a la glucosa esta involucrado el sisterna PTS transportador de 
glucosa. 
Se ensayaron distintas condiciones de cultivo, con el objetivo de evitar el 
fenomeno de CR. Corno se o b s e ~ a  en la tabla 8.3, las celulas cultivadas en glucosa 
no acidifican o acidifican debilmente la mayoria de las fuentes de carbono distintas a 
la glucosa, ocasionando falsos negativos. Este efecto de represion en 10s sistemas 
de transporte ocasionado por el sistema PTS-glucosa ha sido descripto por otros 
14-15 autores . 
Condicion de Cultivo " Lactosa Maitosa Glucosa Melezitosa 
Melezitosa 210 9,1 1,3 97,6 
Rafinosa -2,O 3,4 1 2  7 3  
Sacarosa 24,6 19,8 2 4  11,6 
Trehalosa 81 , I  82,5 52,O nd 
Salicina 10,4 3 3  -4,7 -4,2 
Manitol 5,8 -3,8 3 2  7,o 
Arabinosa 2,o 3 2  2,3 nd 
Lactosa 106,4 3,4 6 2  nd 
Maltosa 11,l 54,4 0,1 nd 
Fructosa 46,5 62,8 52,2 nd 
Glucosa 100,O 100,O 100,O 100,O 
Tabla 8.3. Efecto del medio de precremiento en la respuesta 
metabolica (capacidad fermentativa) de Lactobacilus 
inmovilizado en gel de alginato. " El medio de crecimiento h e  
MRS basal con el agregado de la fbente de carbono indicada, en 
una concentration final de 2 % p / v. nd: no determinado. 
8.5. Aplicacion a la caracterizacion del aislamiento Y3 y la cepa tip0 
Lactobacillus plantarum ATCCI 491 7 
8.5.1. Caracterizaron Metabolica de la cepa Y3 
En la intencion de generar un biosensor aplicable a la industria lechera, se 
caracterizo un aislamiento de yogur comercial como cepa incognita. 
Se inmovilizaron celulas provenientes de un cultivo en medio MRS basal, 2 % 
p / v en lactosa, durante 24 hs. Se prepararon distintas fuentes de carbon0 para 
evaluar si eran fermentados por esta cepa, en una concentracion 0,2 % p / v en 
rnedio MRS basal adicionado con calcio (0,5 g / I CaCI*). Como carrier se empleo 
MRS basal adicionado con calcio. Como puede observarse en la tabla 8.4, existe 
buena correspondencia entre 10s resultados obtenidos utilizando este metodo y el 
metodo clasico (seccion 3.5.3.), aunque utilizando cellobiosa 10s resultados no 
coinciden con aquellos proporcionados por 10s metodos clasicos. 
Cepa Y3 
Carbohidrato Acidification * % Relativo a Tecnica 
(10 mmol 1 I) 
Melezitosa 
Rafinosa 
Celobiosa 
Trehalosa 
Sacarosa 
Salicina 
Gluconato 
Xilosa 
Manitol a 
Lactosa 
Fructosa 
Glucosa 
glucosa 
17,41 
I ,49 
-2,49 
82,09 
52,74 
28,86 
8,46 
-1,49 
2,42 
96,02 
79,IO 
100,00 
convencional 
+ 
Tabla 8.4. Comparacion del metodo clasico para la 
caracterizacion metabolica y 10s resultados obtenidos en' este 
trabajo. Se resto en todas las fbentes de carbon0 el valor de AmV 
correspondiente al carrier (2,lO mV), considerado como la linea 
de base. * Variation de pH (mV) en el intervalo 3 - 5 minutos. " 
Utilizando el intervalo de fermentacion 8 - 10 minutos la 
respuesta es positiva. 
8.5.2. Resultados obtenidos con Lacfobacillus planfarum 
ATCCl4917 
Se caracterizo esta cepa utilizando el procedimiento habitual. Los datos 
obtenidos son consistentes con la caracterizacion microbiologica clasica. 
Lactobacillus plantarum ATCCI 491 7 
Carbohidrato % Relativo a Tecnica 
(10 mmol I-') 
Melezitosa 
Rafinosa 
Celobiosa 
Sacarosa 
Trehalosa 
Salicina 
Gluconato 
Manitol 
Arabinosa 
Lactosa 
Maltosa 
Fructosa 
Glucosa 
glucosa 
13,l 
24,l 
48,6 
30,7 
69,3 
58,3 
12,5 
43,O 
42,8 
99,2 
8,6 
86,2 
100,o 
convencional 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
Tabla 8.5. Resultados obtenidos en la caracterizacion metabolica 
para Lb. plantarum. La pendiente (mV / min) para glucosa h e  de 
24,s. 
8.6. Relacion entre la acidificacion y la produccion de acido L-lactico. 
Se utilizo el biosensor enzimatico bicapa (LOX-HRP) diseiiado (Capitulo 7.4.) 
para seguir el curso de una fermentacion lactica en leche. Los resultados obtenidos 
indican que el cambio de acidez (mV) es proporcional al cambio en la concentracion 
de L-lactato en el medio de leche. Las diferencias entre estas dos variables, que se 
observan en la figura 8.9 posiblemente se deban a que el cambio de acidez depende 
del aumento en la concentracion de acido lactic0 y de la resistencia (capacidad 
buffer) del medio a 10s cambios de pH. La leche posee varios sistemas buffer, 10s 
fosfatos y carbonatos son importantes. 
Una segunda posibilidad es que la proporcion L / D lactato cambie en el 
transcurso de la fermentacion. 
Figura 8.9. Produccion de acido L-lactic0 durante la 
fermentation realizada por cultivos comerciales y su relacion con 
el carnbio de pH (mV). Inoculo 1.100 en leche descremada 
reconstituida. 
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9. DISCUSION 
Se constniyeron biosensores enzimaticos cableados basados en la 
inmovilizacion de GOx en un hidrogel redox forrnado por el entrecruzamiento de la 
enzima, PAAOs y PEG como entrecruzante, sobre electrodos de carbon vitreo y de 
oro. Se estudio el rango de linealidad y la reproducibilidad de estos electrodos a1 ser 
utilizados como detectores en un sistema FIA, en una celda de tipo wall-jet. El rango 
de linealidad (1,25 - 10 / 20 mM) son similares a 10s inforrnados I. Estos electrodos 
(Capitulo 4.2.) poseen una carga enzimatica de 21 pg / cm2; otros autores 2, utilizando 
elevadas cargas enzimaticas sobre 10s electrodos (71 pg / cm2) han observado una 
disminucion del rango lineal (glucosa 5 mM). 
De todas maneras, el rango lineal es dependiente tambien de otros factores 
distintos a la concentracion de enzima, como la velocidad de difusion de sustrato y 
product0 dentro de la matriz del hidrogel, las condiciones del ensayo (sistemas 
hidrodinamicos, como las celdas de flujo y electrodos rotatorios, o sistemas en donde 
no esta favorecido el transporte de masa) y la presencia de membranas protectoras 
que actlian como barreras difusivas. 
Se estudio el efecto de distintas proporciones de entrecruzante; para ello se 
construyeron electrodos donde la concentracion de PEG es la variable. Se observo 
(figura 4.6.) que las corrientes cataliticas disminuyen al aumentar la concentracion de 
PEG, debido fundarnentalmente al efecto aislante del PEG entre 10s centros redox del 
polimero electroactivo y el grupo prostetico (FAD) de las enzimas. En cuanto a la 
estabilidad al ser ensayados estos electrodos en el sistema de flujo, en la figura 4.9 
se observa que el PEG aumenta la estabilidad de 10s electrodos; es interesante el 
hecho de que aun sin entrecruzante las interacciones electrostaticas entre la enzima 
y la PAAOs son suficientes para obtener una membrana cuya estabilidad en el 
sistema FIA es menor. La propagacion de carga sobre 10s electrodos es maxima 
cuando la relacion PEG / PAAOs es cercana a 0,3. 
Mediante voltametrias ciclicas se estudio el efecto del carnbio de fuerza ionica 
en el medio. Dos importantes efectos se han observado; en ausencia de sustrato se 
observa un carnbio en el potencial pico del polimero, a medida que aumenta la fuerza 
ionica del medio se observa un commiento del mismo a valores mas catodicos (figura 
4.12.); la concentracion de sal afecta la estabilidad de 10s estados de oxidacion, 
siendo el Os(ll) mas facil de oxidar a mayor fuerza ionica, probablemente una alta 
concentracion estabilice el estado de oxidaxion mas alto. El valor de corriente (i,) y 
la carga sobre el electrodo practicamente no cambian, por lo cual puede inferirse que 
la sal no tiene efecto en el mecanismo de propagacion de la carga. 
En presencia de glucosa (10 mM) las corrientes cataliticas difieren al variar la 
fuerza ionica del medio, como se observa en la figura 4.13.; al aumentar la fuetza 
ionica la corriente catalitica disminuye sensiblemente. Esta disminucion sugiere una 
fuerte interaccion electrostatica entre el polimero cargado positivamente, que 
contiene al polimero de osmio, y la enzima, que al pH de 10s ensayos se encuentra 
cargada negativamente. La concentracion elevada de sal produce un 
apantallamiento de esta interaccion. Tambien sugiere que el uso de PEG no produce 
un entrecruzamiento rigido del gel. 
Se estudio el efecto del cambio de pH y temperatura en 10s electrodos, en 
lineas generales muestran que la enzima inmobilizada posee un pH optimo mas acido 
y es mas estable a temperaturas altas que la enzima libre, en solucion. 
Biosensores enzimaticos cableados basados en LOX se estudiaron mediante 
tecnicas de voltametria ciclica y de cronoamperornetria. Se estudio el efecto de la 
carga de enzima en el electrodo respecto a la magnitud de las corrientes cataliticas y 
la estabilidad en el tiempo; encontrandose que a mayor carga enzimatica mayor 
estabilidad temporal (tabla 5.1 .). El valor optimo de pH para este sistema (figura 5.7.) 
es algo mas alcalino que para la enzima en solucion, posiblemente debido a el 
microambiente dentro del gel, que sumado a la polarizacion del electrodo suele 
provocar diferencias de pH entre la matriz del gel y la solucion en la que se 
encuentra. La inmovilizacion en el gel redox no provoco efecto de estabilizacion 
respecto a la temperatura (figura 5.8.), fenomeno observado cuando se inmoviliza la 
enzima en sistemas mas rigidos que el nuestro 3. 
La sensiblidad del biosensor (14,3 pA 1 L-lactato, mM) es muy buena, superior 
a la mayoria de 10s trabajos publicados. Esto posiblemente sea debido a que la 
estructura abierta del gel redox no impone barreras difusivas importantes para el 
sustrato y el producto; posiblemente sea importante tambien que en nuestro sistema 
el cofactor fisiologico (02) no es necesario. Se estudio el efecto de la variacion de la 
fuetza ionica en el medio; en contraste con 10s electrodos GOx, la exposicion a 
soluciones con alto contenido de sal (KN03, 500 mM) provoca una perdida 
irreversible y total de la corriente catalitica; posiblemente este efecto este 
relacionado con caracteristicas intrinsecas de la enzima, ya que se comprobo que el 
polimero redox mantenia su estabilidad. 
Los experimentos descriptos en el capitulo 6 demuestran que 10s 
componentes de alto peso molecular, como las caseinas, inactivan al sensor. Los 
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experimentos realizados con mediador soluble en leche demuestran que la enzima no 
es inhibida, a1 menos completamente, por la Ieche. La interaccion entre el polimero de 
osmio y la enzima se ve afectada por la presencia de caseina que a pH 7,O se 
4 - 5  encuentran cargadas negativamente . La glucosa oxidasa tambien tiene una 
elevada carga negativa y las interacciones electrostaticas con el polimero redox son 
7 importantes en la transferencia de electrones . Es factible que algunas de las 
fracciones de las caseinas difundan en el gel redox formado por las enzimas y la 
PAAOs impidiendo la transferencia de electrones hasta la superficie del electrodo de 
trabajo. 
Los intentos realizados para proteger 10s biosensores monoenzimaticos en 
medio de leche resultaron infructuosos. El sistema es muy inestable en leche, por lo 
que seria apropiado su uso en diluciones importantes de esta. Otros autores han 
medido productos lacteos fermentados (de elevada concentracion de L-Iactato) con 
exito empleando diluciones 1500 o aun mayores '. 
En ausencia de sustrato, a potenciales de + 400 mV vs ECS y superiores se 
registran corrientes algo menores a 1 pA en leche; la presencia de sustancias 
oxidables esta bien estudiada en sangre y hemoderivados, siendo las principales 
9 interferencias el ascorbato y el ureato , entre otros. En leche las sustancias 
electroactivas han sido poco estudiadas, aunque algunos autores han utilizado 
sistemas con dos electrodos de trabajo, uno de ellos utilizados como blanco, con el 
10 objetivo de descontar la coniente producida por interferencias electroxidables , 
utilizando diluciones entre 1.20 y 1 :200 de productos lacteos fermentados. 
Se ensayo la construccion de biosensores enzimaticos monocapa basados en 
peroxidasa sobre electrodos de oro o carbon vitreo, mostrando estos Liltimos 
adecuadas caracteristicas para ser empleados junto con esta oxidasa. Se estudio sus 
caracteristicas en sistemas batch y FIA 
Se diseiiaron distintos tipos de biosensores bienzimaticos bicapa; el 
procedimiento para inmovilizar la capa de lactato oxidasa utilizando BSA (tabla 7.3) 
result0 inadecuado, a pesar de que otros autores l1 han utilizado similares relaciones 
BSA : glutaraldheido : proteina (LOX). Esto puede ser explicado dado que en dicho 
trabajo han utilizado lactato oxidasa con una actividad especifica (UE 1 mg proteina) 
aproximadamente 10 veces mayor que la utilizada por nosotros (312 UE 1 mg vs 34 
UE / mg); posiblemente aunque el procedimiento de inmovilizacion sea muy agresivo 
para la enzima, la actividad remanente es suficiente para la operacion del biosensor. 
El problema de la baja actividad especifica de la enzima utilizada no puede ser 
superado incluyendo en el sensor una masa mucho mayor de proteina, ya que es de 
esperar que su efecto como barrera difusiva sea mayor. 
Si comparamos la cantidad de LOX en sistemas bicapa basados en estas 
mismas enzimasll, hemos utilizado (bienzimatico 4, tabla 3.2) una cantidad unas 15 
veces menor (28,6 UE / cm2 vs 438,5 UE / cm2), obteniendose corrientes catalititicas 
a saturacion de sustrato similares (aprox. 100 pA I cm2) por lo que se concluye que 
tanto el sistema de inmovilizacion (PAA I PEG) como las caracteristicas del mediador 
redox utilizado (PAAOs) son muy adecuados para la construction de biosensores 
enzimaticos cableados. En electrodos bienzimaticos (bienzimatico 3, tabla 3.2) con 
menor cantidad de LOX las corrientes maximas han sido menores, de 21 pA I cm2; en 
estos hemos utilizado solo 4,7 UE I cm2 de lactato oxidasa. 
Se estudio el efecto de la leche sobre ambas capas enzimaticas, 
demostrandose que la capa de peroxidasa cableada no se ve afectada, y que la 
lactato oxidasa es inhibida por algun componente de la leche. Esta inhibicion resulta 
en parte reversible, y ha sido observada por otros autores utilizando LOX en medio 
de leche, en diluciones entre 1:160 y 1 :16, aunque su naturaleza se desconoce. 
Para lactato oxidasa proveniente de otras fuentes (Mycobacterium smegmatis) 
ha sido reportado como inhibitorio el oxalato j2, con reaccion irreversible en presencia 
de luz; la concentracion de oxalato en leche es de entre 3 - 7 mg I I. Para lactato 
oxidasa proveniente de Mycobacferium phlei son inhibidores el piruvato, product0 de 
la oxidacion del lactato, y el glicidato 13. 
Un exceso de enzima (LOX) dispuesta en dos capas sucesivas aumenta la 
estabilidad del electrodo bienzimatico. Posiblemente 10s inhibidores Sean retenidos o 
"filtrados" selectivamente por la capa extema de LOX, permitiendo que el exceso de 
enzima oxide al L-lactato. 
Se midieron muestras Iacteas, productos fermentados, y se siguio la evolucion 
en la concentracion de L-lactato en fermentaciones Iacticas. Los resultados obtenidos 
son similares a 10s informados por otros autores 12. 
La leche es una matriz sumamente compleja, es mandatorio el procesado 
(clean-up) en 10s metodos quimico-analiticos convencionales; en nuestro sistema el 
unico proceso previo al analisis es la dilucion, y el resultado analitico puede 
obtenerse en menos de 30 segundos. Se valid6 el sistema utilizando la tecnica de 
adicion de standard, metodo reconocido que permite considerar el efecto de la matriz 
analitica. 
" I 
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En las muestras de leche sin diluir o a muy baja dilucion el efecto de la matriz 
es importante; sin tratamiento previo se registran valores del 40 % respecto a 10s 
valores obtenidos utilizando pretratamientos sencillos, como la quelacion con EDTA 
(concentracion final 2 %) que corresponden con 10s valores obtenidos utilizando un 
metodo espectrofotometrico enzimatico convencional para la determinacion de L- 
lactato (aun sin pretratamiento 10s valores pueden ser correlacionados con 10s valores 
reales de las muestras, por lo que analiticamente en metodo seria valido). 
Se ha descripto un metodo rapido para determinar la capacidad fermentativa de 
LAB especies. Este metodo permite cuantificar esta capacidad, proporcionando una 
informacion mas completa del metabolismo de 10s hidratos de carbono; posibilita el 
estudio de cepas mutantes suministrando informacion mas completa acerca de las 
posibles modificaciones en el metabolismo de 10s fuentes de carbono utilizadas. 
La reduction en el tiempo de 10s ensayos de caracterizacion es importante, debido 
a que una vez preparada la columna no es necesaria una incubacion posterior. Las 
mediciones involucran aproximadamente 15 minutos para cada hidrato de carbono, y 
pueden ser cuantificados secuencialmente, en contraste con 10s tiempos de incubacion 
(18 hs - 3 dias) requeridos para obtener resultados utilizando las tecnicas convencionales. 
Las condiciones necesarias (precrecimiento y cosecha de celulas, inmovilizacion 
en alginato de calcio y la preparacion de la columna) requieren menos tiempo que la 
tecnica convencional basada en el cambio de color de un indicador de pH. La tecnica 
descripta aqui permite inclusive el almacenado de las celulas inmovilizadas hasta 20 dias 
para su posterior uso. 
La biomasa necesaria para obtener respuestas en 10s breves tiempos de medicion 
utilizados (mAximo 10 minutos) es un factor importante; D.O. (550 nm) menores o iguales 
a 2 producen respuestas menores (60 %) que las observadas con cultivos con D.O. = 3. 
Inclusive hemos registrado falsos negativos para cellobiosa, sacarosa, salicina y 
gluconato. Esto representa un inconveniente para el estudio de cepas de crecimiento 
lento, con incubaciones mayores a 24 hs. para obtener la masa celular necesaria. De 
todos modos, aun cuando las pendientes (mV 1 min) son menores se puede utilizar estas 
c6lulas inmovilizadas, ya que se considera a 10s fines de la caracterizacion 10s valores 
porcentuales de acidification respecto a la glucosa. 
La condicion de precrecimiento es muy importante, la represion catabolica es la 
principal dificultad a ser superada. El crecimiento en fuentes de carbono que no producen 
CR (lactosa) permitio evitar este fenomeno. Falsos negativos obtenidos con melezitosa 
(Lb.. case/) fueron revertidos al cultivar la cepa en esa fuente de carbono. De todos 
modos, otros falsos negativos se observaron al utilizar esta fuente de carbono en el medio 
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de cultivo. El precrecimiento en lactosa se selecciono, ya que en esta condicion son 
minimos 10s falsos negativos. 
La reproducibilidad de la tecnica descripta, cuando el medio de precrecimiento es 
lactosa y en las condiciones optimizadas que se describieron (Capitulo 8.4.) es del orden 
del 5 % entre distintos experirnentos. La utilizacion de maltosa como rnedio de 
precrecimiento tambien es adecuado; sin embargo, 10s valores de fermentabilidad para 
algunos azucares son algo diferentes. 
Las tecnicas convencionales han permitido obtener informacion cualitativa acerca 
del metabolismo de 10s carbohidratos 14; el metodo descripto en esta Tesis permite 
cuantificar el patron de fermentacion de microorganismos mutantes, lo que es un dato 
clave a ser evaluado. Los estudios realizados utilizando carbohidratos rnarcados 
radiactivamente permiten deterrninar las velocidades de transporte y sus mecanismos, no 
15- 16 obteniendose informacion acerca del catabolismo del az6car transportado . 
La acidificacion, en nuestro caso, permite recabar informacion cuantitativa acerca 
del transporte y el catabolismo del 10s hidratos de carbono. La informacion obtenida es 
adecuada para la evaluacion del comportamiento de cepas mutantes o bien para la 
selection de materias primas adecuadas para disefio de medios de cultivo mejores o mas 
baratos para el crecirniento de cepas industriales. 
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10. CONCLUSIONES 
El polimero electroactivo utilizado (PAAOs) presenta una muy buena sefial 
catalitica, ya sea para la deteccion de L-lactato, glucosa o peroxido de hidrogeno. 
El PEG aumenta la estabilidad de 10s electrodos basados en GOx, cantidades 
elevadas de este entrecruzante disminuyen las comentes cataliticas. 
El efecto de medios de distinta fuetza ionica, pH o temperatura es importante 
al utilizar 10s biosensores diseiados como detectores en sistemas de inyeccion en 
flujo o bien en batch. 
La leche afecta el funcionamiento de 10s electrodos monoenzimaticos basados 
en LOX o GOx; electrodos bienzimaticos (HRP 1 LOX) con alta carga de LOX pueden 
operar en esa compleja matriz analitica. 
La tecnica de inmovilizacion en alginato de calcio es adecuada para el diseAo 
de biosensores microbianos; es de especial importancia considerar 10s efectos de 
transporte de masa en el gel. 
Es posible utilizando sensores potenciometricos de pH y Lactobacillus 
inmovilizados cuantificar la capacidad metabolica de estos para degradar distintos 
sustratos, en sistemas de flujo de tipo stop-flow. 
